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Resume 
Une methode d'actionnement (« actuation ») et de controle de dispositifs medicaux 
basee sur les bobines de gradient magnetique d'un systeme d'Imagerie par Resonance 
Magnetique (IRM) a ete proposee pour la premiere fois en 2002 par le laboratoire de 
NanoRobotique [1]. Les travaux entrepris dans la presente these ont debute dans le 
contexte de la demonstration in vivo du concept de navigation automatique d'une bille 
magnetique. Du point de vue de l'actionnement, les modeles et 1'experience 
concordent. Une vitesse maximale de 13cm/s a ete mesuree pour une bille d'acier au 
chrome de 1.5mm de diametre soumise aux gradients magnetiques appliques par un 
systeme d'IRM clinique sans modification materielle dans l'artere carotide d'un pore 
sous anesthesie generate. 
A la lumiere de ces resultats, la problematique envisagee par cette these est l'etude 
des parametres physiques impliques dans le developpement d'une premiere application 
medicate : le guidage de particules magnetiques par IRM dans le contexte du ciblage de 
principes actifs. II a ete demontre qu'un systeme d'IRM complements a l'aide d'un 
systeme de bobines de gradient a amplitude elevee etait capable d'exercer une force 
d'actionnement suffisante pour agir sur des microparticules magnetiques en suspension 
dans un liquide. 
Des regies generales concernant l'actionnement par IRM ont ete identifiees. Tout 
d'abord, 1'augmentation de l'amplitude du champ magnetique principal de 1'IRM permet 
d'accroitre l'amplitude de la force d'actionnement uniquement jusqu'a ce que le corps 
ferromagnetique affecte atteigne sa valeur d'aimantation de saturation. De plus, les corps 
ferromagnetiques doux apparaissent comme de meilleurs candidats pour l'actionnement 
magnetique par IRM car ils peuvent atteindre des valeurs elevees d'aimantation de 
saturation. L'amplitude du gradient magnetique apparait comme un facteur preponderant 
pour augmenter l'amplitude de la force magnetique. Les appareils d'IRM cliniques ne 
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fournissent pas de gradients d'amplitude suffisante pour les applications envisagees. Les 
modeles theoriques developpes dans cette these predisent qu'une augmentation d'un 
ordre de grandeur de 1'amplitude du gradient serait souhaitable. L'implementation de 
bobines de gradients dediees a l'actionnement est done recommandee. Enfin, un corps 
ferromagnetique plus massif augmentera les vitesses magnetophoretiques des particules 
magnetiques. 
Dans le contexte du ciblage de microparticules magnetiques pour le traitement du 
cancer par embolisation, les lois d'echelles permettant le passage des travaux 
preliminaries concernant des billes millimetriques a des suspensions de microparticules 
magnetiques ont ete etudiees. Des suspensions de microparticules magnetiques injectees 
dans des canaux divergents ont ete guidees en IRM sous l'effet de gradients 
magnetiques. Le but des experiences etait de maximiser la quantite de particules 
empruntant une seule des deux sorties du canal. Les resultats ont ete quantifies a l'aide 
d'un montage optique et de Fanalyse de la suspension a chaque sortie des montages. Les 
parametres les plus importants qui ont ete identifies sont 1'amplitude de la force 
magnetique appliquee, les interactions et l'agregation existant entre les particules 
magnetiques composant la suspension, la taille, la geometrie et la densite des particules 
ou agregats propulses, les dimensions du canal utilise et l'intensite du debit d'injection. 
Un modele mathematique base sur 1'analyse des trajectoires des particules et sur la non-
dimensionalisation des parametres de 1'experience a ete propose. Le modele predit des 
efficacites de guidage qui sont de l'ordre de celles mesurees experimentalement. 
Cependant, des parametres qui restent a quantifier plus precisement tel que l'effet de 
l'agregation magnetique et des forces de friction induisent des differences entre theorie 
et experience. Malgre ces differences, les connaissances en matiere de guidage de 
suspensions magnetiques apparaissent comme suffisantes pour envisager des travaux in 
vivo menes en parallele avec 1'amelioration des predictions theoriques. Ainsi, un 
montage experimental et un protocole interventionnel sont en cours de developpement 
pour adapter les methodes de guidage aux procedures interventionnelles et aux sujets 
animaux. 
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Enfin, les memes principes physiques utilises pour le guidage de microparticules 
magnetiques pourraient etre appliques a la navigation de catheters magnetiques. Ainsi, 
en marge du sujet principal de cette these, la deflexion de catheters magnetiques par 
IRM a aussi ete envisagee comme seconde application medicale. L'utilisation de 
catheters et fils guides magnetiques permettrait entre autre de faciliter le placement de 
ces instruments medicaux et d'accelerer les procedures. Les deflexions mesurees sont 
plus faibles que celles obtenues par d'autres systemes de guidage magnetique. Les 
parametres et performances mesures sont dependants de 1'amplitude de la force 
magnetique appliquee et des proprietes de resistance des materiaux des catheters ou fils 
guides. De cette facon, Ton pourrait ameliorer les deflexions en adaptant les proprietes 
mecaniques des dispositifs, en augmentant 1'amplitude du gradient magnetique ou le 
volume et l'aimantation de l'extremite magnetique. Ces derniers resultats sont en attente 
du depot d'une demande de brevet. Ainsi, l'article les contenant n'a pas ete soumis en 




An actuation and control method for medical devices based on the magnetic gradient 
coils of a Magnetic Resonance Imaging (MRI) was proposed for the first time in 2002 
by NanoRobotics Laboratory [1]. 
The work undertaken in the present thesis began in the context of demonstrating the 
concept of automatic navigation of a magnetic bead in vivo. From the point of view of 
actuation, models and experimental data correlate. A maximum velocity of 13cm/s was 
measured for a 1.5mm diameter chrome steel bead in the carotid artery of a living swine. 
The bead was under the influence of magnetic gradients applied by a clinical MRI 
system without any hardware modification. 
In light of these results, the aim of this thesis is the study of the physical parameters 
involved in the development of a first medical application: the steering of magnetic 
particles in MRI in the context of drug targeting. It was demonstrated that an MRI 
system equipped with a set of magnetic gradient coils with enhanced amplitude was able 
to apply a high enough actuation force to act upon magnetic microparticles suspended in 
a liquid. 
General rules for MRI actuation were identified. First of all, increasing the amplitude 
of the main magnetic field of the MRI leads to the increase of the actuation force 
amplitude only until the ferromagnetic body reaches its saturation magnetization. 
Moreover, soft ferromagnetic bodies appear to be better candidates for MRI based 
magnetic actuation because they can reach high saturation magnetizations. Magnetic 
gradient amplitude appears as a foremost factor to increase the amplitude of the 
magnetic force. Clinical MRI systems do not provide gradients with high enough 
amplitude for the applications studied here. Theoretical models developed in this thesis 
predict that a one order of magnitude increase in gradient amplitude would be required. 
Implementing actuation dedicated gradient coils is therefore suggested. Finally, a larger 
XI 
ferromagnetic body will lead to higher magnetophoretic velocities for magnetic 
particles. 
In the context of magnetic microparticle targeting for cancer treatment through 
embolisation, the scaling laws bridging from the preliminary works with millimeter 
sized beads to magnetic microparticles suspensions were studied. Magnetic 
microparticles suspensions injected through branching channels were guided in MRI 
under the influence of magnetic gradients. The goal of these experiments was to 
maximize the amount of particles flowing through one of the outlets of the channel. The 
outcome of the experiments was quantified using an optical set-up as well as by 
analyzing the suspension at each outlet of the channels. The most important parameters 
that were identified are the magnetic force amplitude, the interactions and aggregation 
between magnetic particles of the suspension, the size, geometry and density of the 
particles or aggregates driven, the dimensions of the channel and the intensity of the 
flow. Mathematical models based on analyses of particle trajectories and on non 
dimensionalization of the experimental parameters were proposed. The model predicts 
steering efficiencies in the order of what was recorded experimentally. Nevertheless, 
some parameters that remain to be quantified more precisely like the effects of magnetic 
aggregation and friction forces cause discrepancies between theoretical and experimental 
data. Despite these differences, the knowledge gained in the field of magnetic 
suspension steering appears to be sufficient to envision in vivo experiments lead in 
parallel with improving the theoretical predictions. Hence, an experimental set-up and an 
experimental protocol are being designed to adapt the steering methods to interventional 
procedures and animal subjects. 
Finally, the same principles used for microparticle steering can be applied for 
magnetic catheter navigation. Hence, on the side of the main subject of this thesis, the 
deflection of magnetic catheters by MRI was also studied as a second medical 
application. Using magnetic catheter and guide wires could facilitate the placement of 
medical instruments and accelerate medical procedures. The recorded deflections are 
Xll 
lower than the ones measured with other magnetic guidance systems. The parameters 
and performances obtained are functions of the amplitude of the applied magnetic force 
and material strength properties of the catheters or guide wires. Hence, deflection could 
be enhanced by adapting the mechanical properties of the devices, by increasing the 
amplitude of the magnetic gradient or the volume and magnetization of the magnetic tip. 
These latter results are the object of an upcoming patent application. Hence, the paper 
relating them could not be submitted prior to the submission date of this thesis. For this 
reason, this paper's manuscript is presented as an annex of the present document 
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Chapitre 1 : Introduction 
Les procedures de chirurgie endovasculaire effectuees sous guidage direct par 
imagerie medicale jouent un role important dans l'essor des techniques de chirurgie 
minimalement invasive [2]. Traditionnellement, ces interventions ont lieu dans une suite 
d'angiographic et sont suivies sous fluoroscopic par rayons X afin de visualiser des 
dispositifs endovasculaires et des agents de contraste mettant en evidence les lumieres 
des vaisseaux sanguins (espace central libre a l'interieur d'un vaisseau ou d'un canal 
quelconque de l'organisme [3]). Les performances de ces approches ne sont plus a 
demontrer et, globalement, des millions de patients sont ainsi diagnostiques et traites 
chaque annee. Le travail relate dans cette these se situe dans l'optique du developpement 
d'applications medicales robotisees basees sur la manipulation de dispositifs 
controlables dans le systeme vasculaire. 
Du point de vue de l'ingenierie, un systeme controlable robotise doit etre muni d'un 
mecanisme d'actionnement (« actuation »), d'un systeme de mesure de position et d'un 
logiciel de controle. L'Imagerie par Resonance Magnetique (IRM) offre d'excellentes 
performances dans ces trois aspects en plus d'etre un systeme medical deja extremement 
repandu en milieu clinique. Par iterations successives, TERM s'est imposee comme 
element central de notre approche. Tout d'abord, nous avons fait la preuve qu'une IRM 
clinique est capable d'induire des forces magnetiques sur des materiaux magnetises [4-
6]. Cette methode d'actionnement comporte l'avantage de la simplicite par rapport a 
l'utilisation de dispositifs microfabriques [7]. De plus, 1'IRM est une plateforme 
d'imagerie medicale qui offre une extreme sensibilite aux particules magnetiques [8,9]. 
Elle est done parfaitement indiquee pour la detection et la localisation de dispositifs 
magnetiques relativement aux structures anatomiques du patient. Enfin, les systemes 
d'IRM modernes sont construits autour d'une architecture informatique qui permet 
l'implantation d'un logiciel de controle pour analyser les images produites et appliquer 
la force magnetique necessaire en temps reel [10]. Par ailleurs, les systemes d'IRM 
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presentent de multiples avantages par rapport aux autres modalites d'imagerie en ce qui 
concerne les procedures endovasculaires [2]. L'IRM offre un excellent contraste pour les 
tissus mous, les tranches d'imagerie peuvent etre orientees dans les trois dimensions 
sans restriction et la technique ne requiert aucune radiation ionisante. De plus, les 
multiples mecanismes de contraste disponibles lui permettent de mesurer des 
informations morphologiques et fonctionnelles telles que le debit sanguin, 1'oxygenation 
tissulaire, la diffusion, la perfusion et les variations de temperature. Enfin, les capacites 
d'imagerie tridimensionnelles de 1'IRM pourraient faciliter la localisation des dispositifs 
interventionnels. 
Les applications potentielles de dispositifs medicaux guides par IRM sont 
prometteuses. Cette technologie sera utilisee pour le ciblage magnetique de 
microdispositifs magnetiques sans fils pour le traitement du cancer. La possibility de 
liberer un principe actif, d'appliquer une hyperthermic, une embolisation ou d'autres 
fonctions de facon localisee pourra faire partie de la conception des microparticules 
envisagees. L'utilisation de 1'IRM appliquee au ciblage magnetique pourrait augmenter 
de facon importante l'efficacite de traitements endovasculaires classiques et ameliorer la 
qualite de vie des patients en reduisant les effets secondaires de leurs traitements. La 
premiere application envisagee etant le traitement de tumeurs hepatiques par agents de 
chimioembolisation magnetiques guides par IRM. Le cancer du foie est le cinquieme 
cancer le plus repandu et son incidence augmente globalement. Les traitements du 
carcinome hepatocellulaire (CHC) tels que la resection (ablation, en totalite ou en partie, 
d'un organe ou d'un tissu malade en conservant ou en retablissant la fonction de 
l'appareil dont il fait partie [3]), la greffe du foie et l'ablation par injection percutanee 
d'ethanol (percutaneous ethanol injection (PEI)) et par RF ne s'appliquent qu'a 30-40% 
des patients. Chez les patients atteints de CHC en phase intermediate, la 
chimioembolisation mene a des ameliorations de l'ordre de 23% de la survie apres deux 
ans en comparaison avec le traitement regulier [11]. L'evaluation de notre technologie 
pourra se faire avec des tumeurs hepatiques sur modeles lagomorphes (lapins). En effet, 
les resultats de nombreuses etudes concernant la tumeur hepatique VX2 du lapin, son 
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traitement par embolisation ainsi que l'imagerie de particules d'embolisation 
magnetiques dans le foie du lapin sont disponibles dans la litterature et pourront servir 
de base de comparaison pour notre projet [12-24]. 
De plus, le controle par IRM de la deflexion de catheters magnetiques pourrait etre 
utilise comme application a moyen-court terme dans le domaine de 1'ablation par ondes 
de RadioFrequences (RF) ou par cryotherapie. Le placement repete de catheter dans les 
procedures d'electrophysiologic pourrait grandement beneficier de 1'application de 
forces magnetiques a l'extremite distale des catheters [25]. L'actionnement magnetique 
pourrait aussi permettre d'etendre le placement de catheters a des zones difficiles 
d'acces et reduire le temps des procedures. 
Les travaux realises dans cette these font partie du projet Magnetic Resonance 
Submarine ou MR-Sub du laboratoire de NanoRobotique. L'objectif general du projet est 
le developpement d'une methode de navigation et de ciblage de microdispositifs 
medicaux. Pour ce faire, une plateforme de navigation de particules magnetiques basee 
sur un systeme d'IRM est en cours de developpement. Le travail effectue dans le cadre 
de cette these concerne l'etude du mecanisme d'actionnement magnetique par IRM en 
vue d'ouvrir la voie au developpement des applications medicales decrites plus haut. Au 
cours de ce processus, les objectifs qui ont ete atteints sont multiples. Dans un premier 
temps, les connaissances et modeles concernant la propulsion par IRM de billes 
magnetiques millimetriques ont ete mis a profit dans un travail d'equipe visant la 
demonstration du controle in vivo d'une bille millimetrique dans l'artere carotide d'un 
animal place sous anesthesie generate. Par la suite, les efforts de recherche ont porte a 
etudier le comportement et les methodes de ciblage de microparticules magnetiques en 
suspension dans un ecoulement liquide. Les parametres influen5ant l'efficacite de 
ciblage ont ete identifies, modelises et verifies experimentalement. Les phenomenes 
d'agregation magnetique ont ete etudies afin d'identifier des methodes et parametres 
experimentaux permettant d'augmenter leurs effets positifs sur l'efficacite de ciblage et 
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de reduire leurs effets negatifs. Enfin, l'application de l'actionnement magnetique par 
IRM au guidage de catheters a ete investiguee. 
La these sera divisee de la facon suivante. Le chapitre 2 consistera en une revue de 
litterature portant sur le guidage de dispositifs medicaux, les traitements par 
embolisation, les modeles de guidage de particules magnetiques et les phenomenes 
d'agregation magnetique. Le chapitre 3 introduit les parametres physiques impliques 
dans l'actionnement magnetique par IRM et decrit la demarche poursuivie dans cette 
etude sur la base des differents travaux effectues et articles publies. L'article demontrant 
la possibilite de guider des microparticules magnetiques en IRM et presentant un modele 
numerique iteratif de prediction de l'efficacite de guidage pour des suspensions 
monodisperses non-agregees [26] est inclus dans sa version originale au chapitre 4. La 
version originale de l'article presentant les resultats de l'etude sur l'agregation de 
microparticules magnetiques en IRM [27] se retrouve au chapitre 5. Les resultats de 
guidage magnetique de microparticules agregees en fonction de 1'amplitude du gradient 
magnetique ainsi qu'un modele de prediction par trajectoire de l'efficacite de ciblage 
pour des suspensions polydisperses non agregees [28], se retrouve au chapitre 6. Le 
chapitre 7 presente les travaux visant a mettre en place un protocole d'experiences in 
vivo base sur les connaissances acquises concernant le guidage de particules 
magnetiques. Suivent ensuite les chapitres de discussion generale et de conclusion ainsi 
qu'une liste de references. Enfin, l'article concernant la deflexion magnetique de 
catheters [29] etant en attente de la soumission d'une demande de brevet, sa soumission 
au journal Magnetic Resonance in Medicine n'a pu avoir lieu au moment du depot de la 
presente these. Cependant, il est tout de meme presente en marge du document sous la 
forme d'une annexe. 
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Chapitre 2 : Revue de litterature 
2.1 Mecanismes d'actionnement pour dispositifs minimalement invasifs 
Une revue traitant des differentes methodes d'actionnement pour des dispositifs 
medicaux de chirurgie minimalement invasive est proposee dans le but de placer la 
technologie proposee dans son contexte. L'accent est place sur les methodes basees sur 
l'utilisation de champs magnetiques comme mecanisme d'actionnement. Cependant, 
Ton debutera la revue par quelques exemples de methodes d'actionnement non 
magnetiques pour fins de comparaison. 
2.1.1 Dispositifs non magnetiques 
Des micromecanismes integres dans des dispositifs medicaux (cameras, systemes de 
biopsie) trouvent des applications prometteuses dans le domaine de la chirurgie 
endoscopique, laparoscopique et gastrointestinale ou leurs dimensions millimetriques 
sont adequates. Dans [30,31], des robots capables de prendre des images et d'effectuer 
des biopsies sont testes dans les cavites peritoneales et gastriques. Le principe de 
locomotion est base sur deux roues cylindriques ayant des diametres variant de 12 a 
18mm avec un motif helicoi'dal sur leur surface capables de tourner dans les deux sens. 
Bien que l'objectif de ces recherches soit le developpement de dispositifs sans fils, les 
prototypes actuels necessitent une connexion externe pour leur alimentation. Dans [32], 
une capsule endoscopique a 12 pattes basee sur des moteurs electriques de tailles 
millimetriques est decrite. Le projet Heartlander est base sur un systeme a ventouses 
[33,34]. Le dispositif dont les dimensions sont de 17,7 x 8,2 x 6,5 mm3 est insere dans le 
corps par une incision en dessous du sternum. H adhere et se deplace a la surface 
epicardiaque (exterieure) par succion. 
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2.1.2 Dispositifs magnetiques 
Le guidage magnetique demontre d'importants avantages au niveau de la 
miniaturisation par rapport a 1'utilisation de micromecanismes. La synthese de micro et 
nanoparticules magnetiques est plus aisee a realiser que la miniaturisation de 
mecanismes de propulsion microfabriques. De plus, l'energie necessaire au deplacement 
d'un dispositif magnetique se transmet a travers l'espace ce qui elimine le besoin d'un 
systeme de stockage ou de transfert d'energie dans le dispositif. 
L'idee de controler des particules magnetiques dans le corps humain en ayant recours 
a des champs magnetiques externes remonte aux annees 1950 [35,36]. On parlait a 
l'epoque de retirer des corps etrangers a l'aide d'aimants externes. Le concept a evolue 
par la suite vers le guidage magnetique de catheters dans les annees 1960 [37]. Dans les 
annees 70, differents groupes ont etudie la thrombose d'anevrismes intracraniens a l'aide 
de particules de fer [38-44]. Ces poudres etaient liberees dans l'anevrisme et retenues 
par un petit aimant au bout du catheter. Ces recherches ont abouti a la formation de 
caillots stables menant a l'obliteration de l'anevrisme mais ont ete abandonnees avec 
1'avenement des bobines de Guglielmi [45,46] qui offraient des resultats nettement 
superieurs. 
De nos jours, bien que les applications envisagees restent apparentees, les champs de 
recherche les plus dynamiques sont le guidage de catheters, le ciblage de medicaments 
transported par des capsules ou particules magnetiques et les interventions 
intraocculaires ou gastrointestinales. 
2.1.2.1 Actionnement magnetique de catheters 
Les procedures guidees par fluoroscopic deviennent de plus en plus complexes et 
peuvent resulter en des doses de rayonnement elevees [47]. De nouvelles methodes de 
placement de catheter capables de reduire le temps de fluoroscopic offriraient un 
avantage immediat pour reduire les doses de rayonnement subies par le patient. D'un 
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point de vue economique, dies permettraient aussi la reduction du temps de procedure et 
l'atteinte de vaisseaux sanguins autrement inaccessibles. 
Dans les annees 1980, le projet Video Tumor Fighter (VTF) propose de guider un 
aimant de quelques millimetres (thermoseed) de diametre au travers des tissus cerebraux 
a l'aide de bobines externes mobiles ou d'un arrangement de six bobines statiques et de 
suivre ses deplacements par rayons X [48-55]. Ces travaux ont mene a la fondation de la 
compagnie Stereotaxis qui a developpe des plateformes combinant imagerie par 
fluoroscopic et bobines magnetiques ou aimants permanents. Vers 1995, la compagnie a 
delaisse l'idee de controler une «thermoseed» pour se concentrer sur le guidage 
magnetique de catheters, ce qui allegeait probablement la complexite du systeme. 
Le mecanisme d'actionnement actuel est base sur le couple magnetique que de 
massifs aimants permanents de terres rares orientables appliquent sur des catheters ou 
fil-guides eux-memes equipes d'aimants permanents millimetriques [25,56,57]. 
L'imagerie est offerte par un systeme de fluoroscopic par rayons X. Cette option 
d'imagerie a l'avantage d'allier resolution spatiale et temporelle et d'etre Foutil de 
travail traditionnel des radiologues interventionnels. Une interface informatique fait le 
lien entre le medecin et les moteurs controlant 1'orientation des aimants permanents du 
systeme. Des catheters et fils-guides speciaux sont distribues commercialement par 
Biosense Webster et Stereotaxis. Ce systeme de guidage magnetique offre la possibilite 
d'effectuer des deflections importantes (superieures a 90 degres) [58]. Dans [59], les 
performances en terme de reduction du temps sont excellentes dans des montages in 
vitro de complexite croissante. En effet, le temps de placement et de fluoroscopic sont 
reduits jusqu'a environ cinq fois et quatre fois respectivement. Cependant, dans [56], 
bien que le temps de fluoroscopic soit reduit par 1'utilisation du systeme de guidage 
magnetique, le temps de procedure n'est pas systematiquement reduit de facon 
significative dans les tests in vitro conduits. H a ete demontre que ce systeme permet de 
realiser des procedures coronariennes complexes [60]. Dans [61], il est conclu que le 
systeme Stereotaxis est securitaire et qu'il offre une navigation precise (erreur 
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d'exactitude < 1mm) d'un catheter d'electrophysiologie dans les 4 chambres du coeur. 
De plus, on peut lire que son utilisation accelere les procedures d'ablation dans le coeur 
et reduit les temps de fluoroscopic [62]. Les systemes de guidage magnetiques de 
Stereotaxis sont toujours au stade du developpement et plus d'etudes animales et 
humaines sont necessaires pour demontrer l'innocuite et l'efficacite de la methode [47]. 
Le systeme de Stereotaxis demontre de bonnes performances dans ses essais 
preliminaires ainsi que l'existence d'un marche pour ce type d'applications. Cependant, 
afin d'assurer son succes commercial, il reste a demontrer que les ameliorations 
apportees justifient le cout eleve de sa plateforme. 
Un second mecanisme de guidage de catheter a ete propose par Stereotaxis [63]. Base 
sur 1'IRM, il requiert 1'alimentation de 3 bobines orthogonales fixees a l'extremite 
distale d'un catheter. Le couple magnetique produit par le champ statique de 1'IRM sur 
l'ensemble des bobines permet la deflexion du catheter. Un inconvenient de cette 
technique provient de la necessite d'inclure des lignes electriques dans le catheter qui 
peuvent causer un echauffement sous l'effet des ondes de radiofrequences utilisees en 
IRM [64]. 
II existe peu de publications des membres de cette compagnie depuis 1995. 
Cependant, l'un des fondateurs de Stereotaxis a publie en 2003 sur le guidage 
magnetique "sans fil" de nanoparticules pour des applications intraoculaires [65]. Dans 
cet article, les auteurs mesuraient par videomicroscopie le temps necessaire pour que des 
nanoparticules de Fe3C«4 (dia. = lOnm) traversent un gel d'agarose sous 1'attraction du 
champ magnetique de deux aimants permanents. Trois jours environ etaient necessaires 
pour que la quasi-totalite des particules traversent une distance d'environ 30mm. 
2.1.2.2 Capture de micro/nanodispositifs magnetiques par aimants 
permanents externes 
On parle de l'utilisation de "poudres magnetiques" pour le ciblage de medicaments 
depuis la fin des annees soixante [35]. Des publications decrivant des microspheres [66] 
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ou des polymeres magnetiques [67] pour le ciblage de medicaments ont paru des la fin 
des annees 70. 
Depuis, les groupes de recherche etudiant le ciblage magnetique se sont multiplies et 
une conference intitulee "International Conference on the Scientific and Clinical 
Applications of Magnetic Carriers" en est a sa septieme edition et temoigne de 
1'effervescence qui entoure ce domaine. La majorite des travaux porte sur le 
developpement de technologies de syntheses de particules vecteurs de pointe 
(nanoparticules, liposomes, capsules polymeriques thermosensibles, dendrimers) [68-
74]. 
La methode de ciblage la plus repandue est basee sur l'injection de particules de 
facon intraveineuse puis au placement d'un aimant aussi puissant que possible a 
proximite du tissu a cibler (Tableau 2.1). 
Tableau 2.1 : Exemples de strategies de ciblage recentes 
Methode Ref 
Magnetoliposomes : magnetite lOnm, Electroaimant: Amplitude du champ entre les 
deux poles > 0.3T (0.4T max) quand les poles sont separes d' 1cm applique pendant 15, [75] 
30,45,60, 100 minutes. 
Ferrofluides de particules multidomaines formees par methodes chimiques humides a 
partir d'oxyde de fer. Diametre hydrodynamique = lOOnm Aimant au neodymium, [68] 
Densite de flux magnetique 0.6T appliquee pendant 1 OOmin. 
Aimants Ne-Fe-B places au-dessus de la zone ciblee a l'aide d'un cadre attache au lit 
du patient et le plus proche possible de la tumeur (< a 0.5cm). Jusqu'a dix aimants n , , 
(8*4*2cm3 ou 3*3*lcm3) produisaient d'un champ total d'au moins 0.5T et en general 
de 0.8T. 
Particules de Dextran-magnetite (DM) 5-10nm (moyenne 8nm) incorporees dans des 
magnetoliposomes thermosensibles (1.16+-0.37um) Coercivite = 240A/m, _ 
susceptibilite magnetique 0.3(gFe)"', aimantation de saturation= 0.1 Wb/m2.gFe et 
relaxivite T2 = 220 litres.mmor'.sec"1. 
Le confinement est assure par le frottement des particules sur les parois du vaisseau 
[78]. L'inconvenient principal de la methode des aimants externes est que le ciblage est 
limite a des organes proches de la surface de la peau ou aux modeles murins (souris). En 
effet, la decroissance rapide des amplitudes du champ magnetique et du gradient limite 
le rayon d'action des aimants permanents couramment utilises entre 2 et 15cm de 
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profondeur [79]. Cette limitation a ete mathematiquement demontree dans [80] ou les 
auteurs concluent qu'il est impossible de cibler des regions profondes du corps a l'aide 
d'un aimant externe sans cibler des regions environnantes plus fortement. Certaines 
approches visant a atteindre des organes plus profonds sont basees sur l'utilisation de 
catheters equipes d'une extremite magnetique [25,37] ou bien d'aiguilles, cables ou 
stents magnetises [81-84]. Cependant, la geometrie du champ magnetique genere et done 
la repartition des particules reste encore non controlee. La litterature concernant le 
ciblage magnetique de micro/nanodispositifs pour le positionnement de medicaments 
mene au constat suivant: les technologies chimiques et pharmaceutiques de pointe 
utilisees par de nombreux groupes de recherche reconnus dans leurs domaines ont 
resulte en des transporteurs magnetiques tres efficaces. Cependant, il apparait que le 
ciblage de ces dispositifs sophistiques semblant limite par l'utilisation des aimants 
externes pourrait beneficier d'etudes portant sur la facon de controler le comportement 
des particules in vivo. 
2.1.2.3 Actionnement de dispositifs magnetiques par IRM : projet MR-Sub 
Les caracteristiques des plateformes d'IRM modernes peuvent etre exploitees afin de 
repondre aux limites des approches de ciblage de micro/nanodispositifs magnetiques 
ayant recours a des aimants permanents ou a des electroaimants places a la surface de la 
peau ou a l'interieur du corps. De plus, elles permettent aussi d'envisager l'utilisation 
des memes caracteristiques pour le guidage de catheters. 
Les bobines de gradients magnetiques d'encodage spatial utilisees en IRM peuvent 
etre utilises afin de generer une force magnetique sur un corps magnetise [1,4-7,85-87]. 
La force magnetique F (N) qui s'exerce sur un corps aimante est proportionnelle au 
gradient de l'induction magnetique B (T), au volume du materiau aimante V (m ) et a 
son aimantation M (A/m) selon : 
11 
F = V(M.V)B (2.1) 
Le gradient magnetique genere par les systemes d'IRM a une geometrie controlee et 
s'applique sans limite de penetration dans les tissus. En effet, la force magnetique 
generee est constante dans le volume d'homogeneite des bobines de gradients. De plus, 
ce volume d'homogeneite est suffisamment important pour faire en sorte que la force 
magnetique puisse etre appliquee sans limite de profondeur dans le corps du patient. 
L'IRM offre done un potentiel de controle remarquable sur la repartition de 
microparticules magnetiques par rapport aux approches de ciblage magnetique 
classiques basees sur de petits aimants permanents. 
En plus de repondre aux limites strictement magnetiques de ces approches, les 
systemes d'IRM en fournissant des informations de localisation et de concentration 
[9,88-90] ainsi que des possibilites de retroaction en temps reel [10,91-94] et en etant 
repandus en milieu hospitalier semblent etre une plateforme de choix pour les 
applications de ciblage magnetique. 
Enfin, une plateforme de guidage magnetique par IRM pourrait etre employee pour la 
deflection de catheters magnetiques en y appliquant des modifications mineures. Cette 
application pourrait ouvrir a 1'IRM des applications interventionnelle apparentees a 
celles de Stereotaxis avec les avantages de reduire l'utilisation de rayons X a zero et de 
ne pas necessiter l'acquisition d'une plateforme independante par les centres 
hospitaliers. 
L'influence des travaux du MR-Sub de notre laboratoire sur la communaute 
scientifique internationale a ete confirmee recemment par l'adoption de cette approche 
par plusieurs groupes de recherche independants a travers le monde tel que demontre 
dans les publications [95,96] ainsi que par l'emergence du projet europeen ICT-FP7 
NANOMA (Nano-Actuators and Nano-Sensors for Medical Applications) [97]. Ce 
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dernier projet, avec un financement de 3.31 millions d'euros et la collaboration de plus 
de 6 pays d'Europe, est presentement la seule initiative de cette envergure a s'inspirer de 
la technologie MR-Sub et tente d'adapter la technologie pour lutter contre le cancer du 
sein. 
2.1.2.4 Bacteries magnetotactiques 
La migration de microorganismes autopropulses selon la direction d'un champ 
magnetique est appelee magnetotaxie. Cette particularite peut etre utilisee pour le 
controle dans le corps humain de ces microorganismes [89]. Cependant, bien qu'ils 
soient extremement performants a l'echelle microscopique, ces microorganismes dont la 
taille est de l'ordre de 2um et dont les vitesses de deplacement peuvent depasser les 
200um/s ne sont pas en mesure d'affronter les conditions hemodynamiques qui existent 
dans les plus grandes arteres. Ainsi, cette approche est complementaire a l'utilisation de 
particules magnetiques inertes controlees par IRM. Ces dernieres pourraient etre 
utilisees afin de conduire les microorganismes au travers du systeme arteriel pour 
atteindre la microcirculation [90,98]. Une fois la mircocirculation atteinte, les 
microorganismes pourraient etre liberes afin de parcourir un chemin les rapprochant 
encore plus de la tumeur a traiter. 
2.1.2.5 Autres applications de I'actionnement magnetique 
D'autres applications basees sur I'actionnement magnetique ont ete adoptees ailleurs. 
Bien qu'elles ne fassent pas partie des strategies envisagees actuellement au laboratoire 
de NanoRobotique, la technologie pourrait y etre appliquee. La compagnie Given 
Imaging commercialise des cameras miniaturisees dans lesquelles un systeme de camera 
optique est integre. Ces pilules sont avalees par le patient et fournissent au praticien des 
images du systeme gastrointestinal. Les pilules mesurent 11mm x 26mm et pesent moins 
de 4g [99]. Elles contiennent des sources de lumiere et sont capables de prendre jusqu'a 
18 images par seconde. Les images sont transmises a un systeme d'enregistrement 
externe porte a la ceinture du patient pendant l'examen. La locomotion du dispositif est 
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assuree par le mouvement peristaltique du tube digestif. Un brevet depose en 1981 par la 
compagnie Olympus revendique le principe d'un systeme similaire auquel est ajoute un 
systeme de locomotion magnetique [100]. Un aimant permanent est place dans la camera 
miniature et un electroaimant externe est utilise pour conduire la camera vers une 
position desiree dans l'estomac [101]. 
Dans [102-105], on a concu un dispositif par assemblage de differentes pieces en 
silicium microfabriquees. Sur ces pieces est deposee une couche ferromagnetique pour 
leur permettre de repondre a un champ magnetique externe. L'actionnement est fait par 
une combinaison colineaire de bobines de Helmholtz et de Maxwell. La paire de 
Helmholtz genere un champ statique qui donne son orientation au dispositif. La paire de 
Maxwell superpose un gradient magnetique sur le champ statique qui applique une force 
de deplacement sur le dispositif. Les changements de direction sont effectues en faisant 
pivoter l'ensemble de bobines. L'avantage de cette methode par rapport au guidage par 
IRM est que les regies de conception des bobines d'actionnement sont simplifiees etant 
donne qu'elles n'ont pas a tenir compte des contraintes imposees par FIRM. En retour, 
cette approche ne peut pas compter sur les capacites d'imagerie de 1'IRM. Cependant, 
les auteurs envisagent un systeme de localisation optique pour des applications 
intraoculaires. De plus, un systeme d'imagerie par rayons X (fluoroscopic, 
tomodensitometrie (CT-Scan)) ou un Tomographe par Emission de Positrons (TEP) 
pourraient etre utilise. Dans ce cas, les deplacements requis par les systemes d'imagerie 
devront tenir compte des mouvements du systeme d'actionnement. 
Enfin, des champs magnetiques oscillants sont utilises pour obtenir des methodes 
d'actionnement. Le champ magnetique variable applique un couple sur un materiau 
ferromagnetique permanent. La transmission de la puissance developpee en mouvement 
peut se faire a l'aide d'une vis [106,107], d'un flagelle [108] ou merae d'une ailette 
oscillante [109]. Dans le cas de l'ailette oscillante, la miniaturisation du principe dans 
des regimes a bas nombre de Reynolds pourrait etre limitee a cause de la reversibilite de 
l'ecoulement. 
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2.2 Traitements oncologiques par embolisation du foie 
Dans [110] on definit «image-guided transcatheter tumor therapy» comme la 
liberation d'agents therapeutiques par placement selectif de catheter guide par imagerie. 
L'injection par catheter vise a obtenir une cytoreduction de la (des) tumeur(s) en 
permettant une deposition plus ciblee et des concentrations plus elevees d'agents tels 
que des principes actifs chimiotherapeutiques, des particules d'embolisation ou des 
elements radioactifs etc. Les injections sont effectuees apres catheterisation de l'artere 
hepatique commune, propre, lobaire ou segmental e. Lorsque le placement du catheter est 
dirige dans les petites branches de l'artere hepatique, on parle de traitement 
superselectif. Les trois principales categories de traitement de tumeurs par catheters sont 
l'embolisation, la chimioembolisation et la radioembolisation. L'embolisation est le 
blocage de l'ecoulement arteriel hepatique par un agent d'occlusion vasculaire qui le 
plus souvent est a base de particules (Gelfoam, alcool polyvinylique et microspheres 
calibrees). La chimioembolisation est l'infusion d'un agent therapeutique suivi par une 
embolisation a base de particules. Les avantages de la chimioembolisation par rapport a 
l'embolisation seule ne sont pas demontres [111,112]. Plus recemment, des particules 
d'embolisation directement chargees avec le principe actif ont ete utilisees [113] et ont 
demontre d'excellents resultats. La radioembolisation est l'infusion de substances 
radioactives incluant des microspheres contenant de l'ytrium Y 90, de l'iode I 131 etc. 
Les tailles de particules disponibles pour les traitements par embolisation du foie sont 
comprises entre 40um et 1200um [114-118]. La limite inferieure de 40um permet de 
limiter le nombre de particules qui parviennent a traverser le lit capillaire et a sortir du 
foie pour atteindre les poumons ou le cerveau [119]. On note que Futilisation de 
particules degradables permet d'augmenter le nombre de repetitions des traitements 
[111]. II est conclu que l'embolisation arterielle, lorsque bien realisee, apporte une 
amelioration des symptomes et prolonge la survie des patients de facon minimalement 
invasive sans engendrer de reductions de la qualite de vie trop severes. A cause de la 
faible proportion de tumeurs pour lesquelles les traitements par embolisation sont 
indiques, leur impact sur la sante publique est limite. Cependant, ils s'averent 
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economiques et leur importance pour les patients qui peuvent en beneficier est elevee. 
Ainsi, [111] conclutqu'un centred'oncologic hepatiquenepeut etre complet sans elles. 
2.3 Modelisation du guidage de particules en suspension 
Dans l'optique d'ouvrir la voie aux traitements oncologiques par embolisation du foie 
controles par IRM, un des objectifs de cette these est de guider les particules 
magnetiques en suspension dans un ecoulement sous l'effet d'un gradient magnetique en 
IRM, de dresser la liste des parametres physiques d'influence, de quantifier leur impact 
et d'adapter les modeles existants. Une revue des differentes approches de modelisation 
de guidage magnetique est done prescrite. De nombreuses approches existent pour 
modeliser le comportement des particules magnetiques lors d'experiences de guidage 
magnetique. On cherchera en general a determiner les vitesses et les distances 
parcourues par des particules magnetiques transporters par le flot dans des canaux et 
soumises a Taction d'un champ et d'un gradient magnetique. Nombre de ces modeles 
sont valides pour des suspensions tres diluees ou les effets des interactions magnetiques 
entre les particules et des modifications du comportement visqueux du fluide causees par 
la presence des particules sont supposes negligeables. 
2.3.1 Ferrohydrodynamique 
La ferrohydrodynamique est particulierement adaptee pour decrire le comportement 
des suspensions de particules nanometriques magnetiques (ferrofluides) que Ton peut 
considerer comme un milieu continu [120]. L'approche de continuum n'est cependant 
pas appropriee au guidage magnetique ou 1'objectif est de segreguer des particules ou 
agregats de tailles micrometriques de la masse du fluide. On recherchera done des 
methodes de modelisation qui, contrairement a l'approche ferrohydrodynamique, 
considerent les particules comme une phase distincte du liquide. 
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2.3.2 Forces, couples magnetiques et vitesses magnetophoretiques 
Dans [121], un modele est propose pour calculer la force et le couple agissant sur un 
corps ferromagnetique doux avec une symetrie axiale dans un champ magnetique 
arbitraire. Ce modele est particulierement interessant pour les systemes d'actionnement 
magnetiques visant a obtenir le controle sur une particule dans un champ magnetique 
non homogene. De plus, la prise en compte de la valeur de la magnetisation en fonction 
de l'amplitude du champ magnetique est tres utile a faible champ lorsque le corps 
magnetique controle n'est pas magnetiquement sature. Le modele propose pourrait etre 
applique a plusieurs particules a la fois. Cependant, il ne tient pas compte, a l'heure 
actuelle, d'eventuelles interactions magnetiques entre les particules. II pourrait aussi etre 
interessant qu'il soit couple a un modele de dynamique des fluides pour prendre en 
compte les forces visqueuses. Cet aspect est couvert dans [122,123] ou Ton a recours a 
des resultats fondamentaux en hydrodynamique pour etudier le mouvement de fines 
particules magnetiques spheroi'dales dans un fluide newtonien. Les rayons 
hydrodynamiques des particules sont derives en fonction de l'acicularite k=c/a qui 
correspond au rapport de la longueur de l'axe majeur du spheroi'de sur celle de son axe 
mineur. 
2.3.3 Approches numeriques iteratives 
Les approches numeriques iteratives telles que la modelisation par elements discrets 
(Discrete Element Modelling) [124-126] et les simulations de Monte Carlo [127-129] 
permettent d'obtenir des representations et des quantifications des comportements de 
particules magnetiques. Ces methodes sont adaptees pour simuler des canaux de 
geometries complexes cependant, ils demandent des temps de calcul importants. Une 
tentative de tenir compte de l'effet de l'agregation sur le guidage de particules 
magnetiques dans des approches numeriques iteratives est faite dans [81]. Les auteurs 
proposent une simulation de Monte Carlo incluant une correction au rayon des agregats 
pour tenir compte du nombre de particules les constituant. Cette correction est appliquee 
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a 1'aide d'un certain rayon volumetrique qui sert a calculer l'amplitude de la force 
magnetique et d'un certain rayon de surface qui sert a calculer la friction visqueuse. 
Cette correction n'est pas justifiee par l'experience mais correspond a une tentative de 
tenir compte de l'importance croissante des forces magnetiques sur les forces visqueuses 
lorsque la taille des agregats augmente. Les auteurs concluent que l'agregation permet 
d'ameliorer les performances de guidage. Cependant, cette etude ne permet pas d'etablir 
des liens avec les tailles, les geometries et les vitesses magnetophoretiques d'agregats 
magnetiques reels. 
2.3.4 Approches par trajectoires 
Dans [130-133], la modelisation des trajectoires de particules transporters par un flot 
dans un canal sous l'effet d'un aimant supraconducteur est effectuee afin de calculer la 
distance necessaire pour traverser la largeur du canal. Les calculs ne tiennent pas compte 
des interactions entre les particules ni de la polydispersite de taille ou de forme. De 
facon similaire, dans [134], on resout les equations du mouvement de particules 
spheriques dans un canal soumises a un ecoulement de Poiseuille et au champ 
magnetique non uniforme d'un aimant externe. On cherche a estimer a partir de quelle 
fraction de chargement magnetique la totalite des particules vont etre capables 
d'atteindre la paroi du canal pour y etre capturees. On considere que la capture est 
assuree des que la particule entre en contact avec la paroi. On estime que 100% des 
particules est capturee lorsqu'une particule initialement situee contre la paroi opposee 
est capable de traverser tout le canal et d'etre capturee par 1'aimant. 
Ce type d'analyses se retrouve dans [135,136] et dans les autres articles du meme 
auteur. Le logiciel FEMLAB est utilise pour resoudre le systeme d'equations de 
mouvement decrivant les trajectoires de particules magnetiques placees dans le champ 
magnetique d'aimants permanents ou de fils magnetises. Les auteurs se servent de cette 
analyse pour quantifier l'efficacite de capture de particules entrant de facon homogene 
dans un canal sur des fils magnetises ou contre les parois du canal. Les auteurs 
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determinent l'efficacite de capture de leur modele visuellement par comptage des 
courbes de trajectoires des particules. L'importance de l'agregation magnetique sur le 
comportement et la capacite a agir sur les particules est citee dans [136]. On y explique 
qu'elle pourrait favoriser les forces magnetiques vis-a-vis des forces hydrodynamiques 
dans le comportement des particules. Les auteurs se questionnent sur la capacite des 
agregats a se decomposer sous l'effet du cisaillement ou de l'extinction du champ 
magnetique et se demandent si cela pourrait causer des complications d'emboli sation 
lors de l'usage clinique. Dans [135], le modele theorique a ete confronte a l'experience. 
Les auteurs ont utilise des particules magnetiques radioactives afin de quantifier 
l'efficacite de capture. Ces particules etaient injectees dans un canal de 0.75mm de 
diametre interne, 1mm de diametre externe et de 15cm de longueur. Le canal etait place 
entre deux fils magnetises a l'aide de deux aimants permanents. Des efficacites de 
capture elevees (>90%) sont obtenues grace a la combinaison adequate d'une amplitude 
du gradient et d'une longueur du canal suffisamment elevee ainsi que d'un diametre du 
canal suffisamment etroit. Des donnees sont obtenues concernant les effets de la 
viscosite du fluide, de la vitesse de l'ecoulement et de l'amplitude du champ 
magnetique. Les predictions de leur modele theorique cadrent tres bien avec les resultats 
experimentaux. L'amplitude du champ magnetique, la taille des particules (1.7um), la 
concentration des particules (0.04mg/ml) et la magnetisation des particules (10.65emu/g) 
sont faibles comparees aux montages experimentaux presentes dans cette these. Tous ces 
parametres ont tendance a reduire les effets d'agregation magnetique, ce qui expliquerait 
pourquoi le modele propose par Chen, bien que negligeant l'agregation magnetique, 
fournisse des predictions aussi precises de l'efficacite de capture obtenue 
experimentalement. 
2.3.5 Approches advection-diffusion 
L'etude de [137] porte sur le comportement de particules non magnetiques dans la 
circulation sanguine. A l'aide d'une approche d'advection-diffusion, on y etudie la 
diffusion de particules dans la microcirculation sous l'effet du profil d'ecoulement non 
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uniforme, de la diffusion brownienne et de la permeabilite des parois des vaisseaux. 
L'influence de la taille des particules et des conditions hemodynamiques sur la diffusion 
longitudinale des particules est etudiee pour des capillaires aux parois permeables et 
non-permeables. Cette analyse suppose un ecoulement unidimensionnel dans un canal 
rectiligne et considere le sang comme un fluide newtonien. Les auteurs concluent que les 
vaisseaux ayant la plus grande diffusivite longitudinale seraient cibles 
preferentiellement. Cependant, la diffusivite des reseaux capillaires tumoraux est reduite 
a cause de la plus grande permeabilite de leurs parois et de la plus faible vitesse de 
l'ecoulement sanguin qui y regne. Ainsi, les auteurs concluent que les particules 
atteindraient preferentiellement les vaisseaux sains. Leurs recommandations sont done 
d'utiliser des particules ayant des tailles choisies afin de reduire leur diffusion dans les 
vaisseaux normaux, d'injecter des particules de tailles differentes qui 
s'accommoderaient de la variabilite dans les tailles des vaisseaux et dans les conditions 
d'ecoulement et enfin, de trouver une facon de reduire la permeabilite des capillaires 
tumoraux. 
Une autre approche portant sur le ciblage de particules magnetiques basee sur la 
resolution des equations d'advection diffusion est proposee dans [80]. Le modele vise a 
obtenir les repartitions spatiales de particules magnetiques dans des reseaux de vaisseaux 
sanguins sous l'influence de la force magnetique et de divers effets de diffusion. L'effet 
de la force magnetique est represente sous la forme d'un flux advectif. Un flux diffusif 
provenant des collisions aleatoires entre les particules magnetiques et les cellules 
sanguines est pris en compte et s'ajoute au flux de diffusion brownien. Les taux 
d'absorption et de desorption des particules sur les parois du vaisseau sont aussi pris en 
compte. II est a noter que les estimations de ces taux ainsi que du flux diffusif cellulaire 
sont basees a l'heure actuelle sur des donnees limitees qui devraient etre completers afin 
d'obtenir des predictions precises. Le flux diffusif cellulaire devient important lorsque la 
taille des particules est reduite jusqu'a s'approcher de celle des cellules sanguines (de 
l'ordre de quelques microns). Dans le cas de la diffusion Brownienne, le coefficient de 
diffusion des particules est inversement proportionnel a la taille des particules. Dans la 
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litterature, on s'entend sur le fait que la diffusion Brownienne joue un role important 
pour des particules de taille inferieure a lu.m. Ainsi, pour des particules de tailles 
importantes, le rapport du flux magnetique advectif sur les flux diffusifs est eleve. 
L'effet de la force magnetique predomine done et Ton s'attend a ce que les predictions 
du modele advection-diffusion s'approchent de celles des approches par trajectoires. Par 
contre, a mesure que la taille des particules diminue et que des effets diffusifs prennent 
de l'importance, l'approche advection-diffusion semble plus indiquee pour tenir compte 
de phenomenes diffusifs antagonistes au guidage magnetique. Une methode de 
quantification de l'efficacite de guidage est aussi proposee dans [80]. Les bifurcations de 
vaisseaux sanguins sont non dimensionalisees a l'aide d'un rapport de la largeur sur la 
longueur du vaisseau et de la vitesse magnetophoretique des particules sur la vitesse de 
l'ecoulement du sang. L'angle entre la vitesse magnetophoretique et la vitesse de 
l'ecoulement du sang est pris en compte. L'efficacite de guidage est obtenue en 
considerant la position des particules qui traversent une bifurcation par rapport a la ligne 
de courant limite qui separe l'ecoulement entre les branches de la bifurcation. 
Une synthese de cette revue des methodes de modelisation du guidage de particules 
magnetiques dans des canaux circulants est presentee dans le tableau 2.2. Parmi ces 
approches, Ton retiendra que les methodes par trajectoires peuvent fournir des resultats 
qui s'approchent des donnees experimentales [135]. Cependant, un des avantages 
majeurs de l'approche d'adsorption/desorption par rapport aux methodes par trajectoires 
est qu'elle permet de prendre en compte des phenomenes supplementaires tels que 
l'effet diffusif de resuspension visqueuse [138] en ajoutant une expression de leur flux 
aux equations d'advection-diffusion. Cette approche permet ainsi de tenir compte de 
l'impact d'effets diffusifs et d'adsorption/desorption de facon plus directe que les 
approches de trajectoires. Bien que basee sur des formalismes mathematiques 
legerement differents des methodes par trajectoires, on peut s'attendre a ce que ses 
predictions soient proches lorsque les flux diffusifs et l'adsorption/desorption peuvent 
etre negliges. Toutefois, la methode d'advection-diffusion semble devoir etre privilegiee 
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lorsque la taille des particules magnetiques devient voisine ou inferieure a la taille des 
cellules sanguines. 
Ces methodes peuvent etre etendues pour tenir compte de geometries non spheriques, 
analytiquement pour des geometries simples [139] ou experimentalement en se basant 
sur des mesures de rayons hydrodynamiques des particules [122,123]. Cependant elles 
ne permettent pas encore de tenir compte de l'effet de l'agregation magnetique de facon 
satisfaisante. Le premier domaine a etudier pour pouvoir etendre ces modeles est 
l'exploration des parametres agissant sur la taille, la geometrie et la densite des agregats 
magnetiques. Une revue des travaux concernant ce sujet est done proposee. 
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2.4 Structure des agregats magnetiques 
L'agregation magnetique a pour effet d'augmenter la vitesse magnetophoretique des 
agregats en accroissant l'influence de la force magnetique par rapport aux forces de 
friction visqueuse. La vitesse magnetophoretique atteinte par un agregat depend non 
seulement du volume de particules magnetiques Vp qui le composent mais aussi de son 
tenseur de friction [f]. Le volume Vp ne correspond pas au volume geometrique Vg de 
l'agregat puisqu'une certaine porosite est attendue. De plus, le tenseur de friction 
visqueuse [f] depend des rayons hydrodynamiques de l'agregat et done de sa geometric 
Les paragraphes suivants tentent de dresser une liste des parametres influengant la taille, 
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la geometrie et la densite/porosite des agregats magnetiques et des methodes existantes 
pour les etudier. 
2.4.1 Interaction magnetique 
L'interaction magnetique est causee par 1'amplitude et le gradient du champ 
magnetique genere par des particules magnetisees dans leur entourage. Elle peut etre 
attractive ou repulsive et son amplitude est fonction de la distance entre les particules et 
de Tangle entre le vecteur les separant et la direction du champ magnetique externe. De 
ce fait, les agregats magnetiques ont tendance a adopter une geometrie allongee selon la 
direction du champ magnetique externe. 
La theorie DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) a ete utilisee dans [141]. 
On y trouve un modele qui tient compte des interactions de van der Waals, 
electrostatiques, hydrophobes, steriques et magnetiques. A partir de la theorie, ils 
etudient les equilibres entre les potentiels des differentes interactions. Ils tentent de 
predire les cas ou les particules s'agregent dans un minimum secondaire ou primaire du 
potentiel d'interaction. Cette etude permet de demontrer que la force d'interaction 
magnetique devient predominante sur 1'energie d'interaction totale a mesure que la 
susceptibilite magnetique, la taille des particules ou l'amplitude du champ magnetique 
externe augmentent. Ainsi, dans le contexte de notre projet, on peut s'attendre a ce que 
l'interaction magnetique depasse les forces stabilisatrices de repulsion et que les 
particules magnetiques s'agregent en penetrant dans le champ magnetique de 1'IRM. 
2.4.2 Polydispersite 
Dans [142], on utilise une methode de minimisation de 1'energie libre pour tirer des 
conclusions sur les configurations geometriques probables d'un systeme de particules 
faiblement concentrees. Ils remarquent que la realite des suspensions de particules 
magnetiques n'est pas fidelement reproduite par les modeles traitant de suspensions 
monodisperses. En effet, ceux-ci predisent des chaines de particules tres longues et 
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flexibles qui ne se retrouvent pas de facon absolue dans la realite. Dans leurs resultats 
concernant un fluide magnetique bidisperse, les auteurs arrivent a la conclusion que c'est 
la polydispersite d'une suspension qui cause ces differences de comportement en 
affectant significativement la taille et la structure des chaines de particules agregees. II 
est observe que de fortes interactions magnetiques resultent en des chaines de particules 
bidisperses courtes et flexibles dont le nombre et la longueur augmentent avec la 
concentration et 1'amplitude du champ magnetique externe. 
Des simulations de Monte Carlo bidimensionnelles de suspensions magnetiques 
polydisperses sont effectuees dans [128]. Les resultats confirment que la polydispersite 
des suspensions reelles est a l'origine du fait qu'elles ne forment pas de chaines de 
longueur infinie tel que prevu par les etudes monodisperses. Les auteurs observent que 
les particules s'alignent avec le champ au fur et a mesure que son amplitude augmente et 
que les petits agregats ont tendance a se regrouper pour en former de plus grands. Us 
expliquent, par une analyse interessante, que le phenomene est cause par le fait que les 
particules de tailles importantes constituent des noyaux de formation des agregats et que 
leur attraction sur les petites particules est suffisamment importante pour les forcer a se 
placer cote-a-cote plutot que lineairement malgre leur repulsion mutuelle. De plus, ils 
constatent qu'une plus grande dispersion de taille mene a des structures internes plus 
compactes et done a des agregats plus denses puisque les petites particules peuvent se 
loger dans les espaces vacants. 
2.4.3 Dimension tractate 
Les auteurs de [143], ont developpe un modele de simulations bidimensionnelles pour 
modeliser la dimension fractale des agregats qui offre une mesure de leur densite. La 
dimension fractale de masse D/qu'ils calculent est definie par la loi de puissance 
M«r (2.2) 
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ou M est la masse de l'agregat et R est le rayon de l'agregat. La valeur limite de la 
dimension fractale est le nombre de dimensions du systeme considere. Dans le cas de ces 
simulations bidimensionnelles, Df < 2. Les dimensions fractales que les auteurs ont 
obtenues a partir de leurs simulations etaient comprises entre 1,0 et 1,6. lis ont remarque 
que la dimension fractale des agregats etait reduite par les forces magnetiques presentes 
et qu'elle se reduisait encore avec des particules de susceptibilite magnetique plus 
elevees ou dans des champs magnetiques plus elevees. Ce comportement est cause par 
l'alignement des agregats avec le champ magnetique qui reduit leur densite. D'apres 
leurs modeles, la dimension fractale augmente avec la concentration des particules et ce, 
a cause du fait que dans ce cas les particules de petites tailles seraient portees a entrer 
plus facilement en collision avec les agregats presents. 
2.4.4 Effet du cisaillement 
L'effet de 1'ecoulement ou plus precisement du cisaillement a un impact sur la taille 
des agregats produits. Le rapport des forces de cisaillement agissant sur les particules sur 
les forces magnetiques dipolaires est appele nombre de Mason Mn [144,145] 
Mnocf/H2 (2.3) 
ou y est le taux de cisaillement et H 1'amplitude du champ magnetique. Lorsque 
l'interaction magnetique est faible par rapport aux forces de cisaillement (haut nombre 
de Mason), les agregats magnetiques vont cesser de s'accroitre et meme se desagreger 
sous l'effet du cisaillement. Pour de faibles valeurs du nombre de Mason, les 
interactions magnetiques sont importantes en comparaison des forces de cisaillement et 
les agregats formes sont suffisamment solides pour ne pas etre desagreges par les forces 
de cisaillement. C'est dans ce regime de bas nombre de Mason que la theorie de 
Smoluchowski predit que le taux de formation des agregats est proportionnel au taux de 
cisaillement. Si une suspension est tres diluee, les particules sont a une distance 
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importante les unes des autres et l'agregation magnetique ne se produit que tres 
lentement. Le cisaillement donne des vitesses relatives differentes aux particules selon 
leurs positions. L'application d'un cisaillement sur une suspension diluee va permettre 
l'agregation en mettant en mouvement les particules et en leur donnant l'occasion de se 
trouver a des distances ou 1'interaction magnetique permettra leur capture [146]. Une 
particule (ou un agregat) et une autre particule (ou un autre agregat) situees sur deux 
lignes de courant voisines (et done se deplacant a des vitesses differentes) vont avoir 
l'occasion de s'approcher l'une de l'autre. Si une force d'attraction est presente, les 
particules situees a une distance suffisamment faible vont s'agreger. La theorie de 
Smoluchowski predit done qu'il existe une region appelee volume de capture autour de 
chaque particule dans laquelle toute particule presente sera capturee lorsque le 
cisaillement aura suffisamment reduit sa distance. 
La majorite des captures ayant lieu dans un canal circulant se produisent a proximite 
des parois [146]. En effet, e'est l'endroit ou le cisaillement est maximal. Ce type 
d'agregation est dite «orthocinetique» par opposition a une agregation dirigee 
uniquement par la diffusion des particules qui est appelee « pericinetique ». 
Dans [146], on arrive a la conclusion que le phenomene predominant dans la 
formation des agregats est la capture de particules individuelles par des agregats deja 
constitues. En effet, les interactions de type « particule-agregat» sont favorisees par 
rapport aux interactions « particules-particules » qui sont moins frequentes a cause du 
faible rayon d'attraction magnetique d'une particule seule ainsi que par rapport aux 
interactions « agregats-agregats » qui sont moins frequentes a cause de l'accroissement 
des forces de friction visqueuses agissant sur les agregats. Une analyse basee sur la 
theorie de Smoluchowski portant sur des collisions particules-agregats demontre que la 
longueur des chaines de particules est proportionnelle au nombre de particules par unite 
de volume, au rayon des particules, au taux de cisaillement, au cube de la distance 
caracteristique de capture ainsi qu'au temps [146]. Les auteurs constatent que la 
longueur des agregats augmente lineairement avec le temps et que la vitesse 
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d'accroissement de la longueur des agregats augmente avec le taux de cisaillement et 
l'amplitude du champ magnetique. Les auteurs semblent conclure que l'accroissement 
de taille des agregats n'est limite que par le temps qui leur est alloue pour se former, ce 
qui suggere que la taille des agregats pourrait continuer a augmenter si le cisaillement 
etait applique continuellement et que les particules demeuraient dans le champ 
magnetique. 
Dans [146], les particules etudiees sont pratiquement monodisperses et forment done 
de longues chaines lineaires. Dans un systeme polydisperse, on s'attend a ce que le 
meme type de dynamique se produise mais qu'elle soit modifiee par la geometrie moins 
lineaire des agregats. 
Dans le cas de suspensions plus concentrees telles que celles employees dans les 
travaux entrepris dans la presente these, l'attraction magnetique entre les particules leur 
permet de capturer les particules voisines meme en l'absence de cisaillement. Ce 
phenomene mene a la formation d'agregats magnetiques dont la taille cesse de grandir 
lorsque les differents agregats formes sont en equilibre les uns avec les autres et qu'il ne 
reste plus d'autres particules individuelles a capturer. On se retrouve alors dans une 
situation rappelant celle d'une suspension diluee qui ne s'agrege pas beaucoup avant 
l'application d'un cisaillement. Si un cisaillement est applique sur la suspension 
concentree apres la formation des agregats, le phenomene qui se produit ressemble lui 
aussi a ce qui est observe dans [146]. En effet, les petits agregats sont captures par les 
plus massifs et 1'on observe un accroissement de la taille des agregats par rapport a avant 
l'application du cisaillement. Dans ce cas, les interactions observees sont de type «petits 
agregats - gros agregats » plutot que « particules-agregats ». 
En resume, les modeles decrits offrent des considerations qualitatives sur les 
phenomenes de l'agregation magnetique et ne fournissent pas de predictions 
suffisamment precises des parametres de taille, forme et densite (dimension fractale) des 
agregats pour permettre un calcul aise des vitesses magnetophoretiques necessaire aux 
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modeles de guidage magnetique. Une approche experimentale permettant de mesurer ces 
parametres pourrait s'averer utile pour faire le lien entre une suspension utilisee 
experimentalement et les vitesses magnetophoretiques des agregats qu'elle formerait. 
2.4.5 Synthese des parametres agissant sur I'agregation 
En se basant sur les informations recueillies dans la litterature, il semble possible 
d'agir sur la taille et la geometrie des agregats magnetiques en modifiant: les proprietes 
magnetiques des particules, leur taille, leur concentration, 1'amplitude du champ 
magnetique externe (jusqu'a la saturation magnetique) et le taux de cisaillement. De 
plus, l'utilisation de suspensions plus polydisperses pourrait amener a une augmentation 
de la densite et une reduction de la longueur. Enfin, les parametres colloi'daux de la 
suspension pourraient etre utilises pour modifier les proprietes des agregats. Une 
synthese des parametres se retrouve dans le tableau 2.3. 
Tableau 2.3 : Synthese des parametres permettant d'agir sur les proprietes des agregats 
Propriete des agregats Facteurs d'accroissement Facteur de reduction 
Vitesse magnetophoretique Volume des agregats 
Densite des agregats 
Volume des agregats Taux de cisaillement (Mn 
faibles) 
Concentration de la suspension 
Taille des particules 
Proprietes magnetiques des 
particules 
Amplitude du champ 
magnetique ambiant 
Longueur des agregats 
Largeur des agregats 
Densite de l'agregat 
(dimension fractale) 








Proprietes magnetiques des 
particules 
Amplitude du champ 
magnetique ambiant 
Polydispersite 
Rigidite des agregats Interactions colloi'dales Interactions colloi'dales 
attractives repulsives 
Proprietes magnetiques des Surfactants 
particules 
Amplitude du champ 
magnetique ambiant 
Taille des particules 
Taux de cisaillement (Mn 
eleves) 
Parois du canal 
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Chapitre 3 : Methodologie 
L'objectif general du projet de recherche dans lequel cette these se situe est le 
developpement d'une methode de navigation de microdispositifs medicaux qui permettra 
d'augmenter le ciblage d'un principe actif dans une region a traiter du corps humain. 
Pour ce faire, le laboratoire de NanoRobotique propose le developpement d'une 
plateforme de navigation de particules magnetiques basee sur un systeme d'IRM et 
1'evaluation de l'efficacite therapeutique de cette methode. Parmi les differents aspects 
du developpement de cette plateforme, c'est l'etude du mecanisme de propulsion 
magnetique et du comportement physique des dispositifs propulses qui fait 1'objet de la 
presente these. Ce travail s'inscrit dans la continuite des travaux decrits dans le memoire 
de maitrise de 1'auteur [6,7,86,87]. Les resultats principaux obtenus portaient sur la 
demonstration in vitro de la possibility de propulser une bille magnetique millimetrique 
par l'application de gradients d'IRM, 1'evaluation et la modelisation des vitesses de 
propulsion atteintes sous l'effet de la force magnetique et leur mise en relation avec les 
parametres physiologiques du systeme cardiovasculaire et de l'ecoulement sanguin. 
Sur cette base, les objectifs de recherche principaux de cette these ont ete definis. 
Dans un premier temps, il s'agissait de participer aux travaux de l'equipe de recherche 
du laboratoire de NanoRobotique qui preparait la demonstration in vivo du controle en 
boucle fermee d'une bille magnetique millimetrique par IRM. Les aspects de la 
propulsion et du protocole interventionnels etaient au centre des responsabilites de 
1'auteur. II a ensuite ete question de developper les methodes de propulsion magnetique 
necessaires pour permettre la navigation simultanee d'un nombre eleve de particules 
magnetiques micrometriques en vue d'applications de traitements endovasculaires de 
tumeurs cancereuses par particules d'embolisation ciblees magnetiquement. Pour ce 
faire, des lois d'echelles gouvernant le comportement des particules dans des canaux 
circulants ont ete formulees. Les effets de l'agregation magnetique des microparticules 
30 
ont ete etudies car ils ont demontre un effet prononce sur la dynamique de ciblage. 
Enfin, les methodes d'actionnement magnetique on ete appliquees a l'etude de la 
deflexion de catheters magnetiques par IRM. 
3.1 Aspects physiques de I'actionnement magnetique par IRM 
Une description des phenomenes physiques impliques dans I'actionnement de 
particules magnetiques fera l'objet des prochains paragraphes. 
Le vecteur de force magnetique /̂ magnetic qui s'applique sur une particule magnetique 
de forme spherique est donne par l'equation suivante : 
Fmai;nelic = (m.V)B=Vfem).(M.S/)B. (3A) 
Dans cette equation, m represente le moment magnetique de la particule (A-m ). Le 
moment magnetique de la particule est le produit du volume Vferro (m
3) et de 
l'aimantation M (A/m) du materiau ferromagnetique contenu dans la particule. 
L'aimantation M est une propriete du materiau magnetique qui est influencee par 
l'intensite du champ magnetique dans lequel il est place. Les systemes d'IRM produisent 
un champ statique denote B0. Ce champ est d'amplitude suffisamment importante (de 
l'ordre de 1.5T) pour amener un materiau magnetique a proximite de sa valeur maximale 
d'aimantation : l'aimantation de saturation Msat. Enfin, dans l'equation 3.1, V5 est le 
gradient ou variation spatiale du champ magnetique (T/m). Dans cette these, le gradient 
magnetique est genere par les trois bobines de gradient orthogonales existant dans les 
systemes d'IRM ou par des bobines de gradient de Maxwell placees dans le tunnel d'une 
IRM clinique. 
Lorsqu'une particule magnetique sous l'effet de la force magnetique est immergee 
dans un fluide et qu'elle est libre de ses mouvements, elle atteint une vitesse 
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magnetophoretique U qui est determinee par l'equilibre entre la force magnetique et 
la force de friction hydrodynamique. 
F = F =U f lnrsmie 0 < R e < 1 
magnetic Hydrodynamique mag J l u l a H u l ' 





Dans l'equation 3.2, a est le rayon de la particule tandis que // represente la viscosite 
du fluide. Le nombre de Reynolds Re represente le rapport des forces inertielles sur les 
forces visqueuses presentes dans un ecoulement ou p est la densite du fluide. La vitesse 
magnetophoretique U est la vitesse relative de la particule par rapport a celle du 
fluide. Ainsi, si le fluide est en mouvement, le vecteur de vitesse magnetophoretique de 
la particule s'additionne au vecteur local de vitesse de l'ecoulement. 
Dans les experiences presentees dans cette these, le sang et l'eau sont les fluides 
consideres. Le sang est une suspension de cellules dans le plasma sanguin. Les valeurs 
utilisees pour les viscosites du sang humain et canin vont de 3.5 a 4.0 cP a 37°C, La 
densite du sang est d'environ 1.05 g/cm3. Tandis que pour l'eau, la viscosite est de lcP a 
20°C et 0.7cP a 37°C et la densite est proche de 1 g/cm3. 
L'etude de la force magnetique et de la force de friction hydrodynamique mene au 
constat suivant: pour une amplitude de gradient donnee, des particules de taille elevee 
atteindront une vitesse magnetophoretique plus importante que des particules de taille 
plus faible. En effet, 
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Vma% <* a
2WB lorsque 0 < Re < 1 (3.4) 
Le constat reste valide lorsque Re > 1, cependant, la relation est moins directe 
puisque la force de friction hydrodynamique n'est plus independante de la valeur de Re. 
De cette analyse, il decoule que l'amplitude du gradient magnetique et la taille des 
particules doivent etre adaptes aux parametres physiologiques de la circulation afin que 
la vitesse magnetophoretique soit suffisante pour controler la trajectoire des particules. 
Ceci constitue une des principales contraintes du projet du fait de rimportance des 
variations des parametres physiologiques existant dans la circulation sanguine. En effet, 
les grandes arteres ont des diametres de l'ordre du centimetre et la vitesse de 
l'ecoulement sanguin peut y depasser un metre par seconde. Pour ce qui est des 
diametres des vaisseaux capillaires et des vitesses d'ecoulement du sang, ils reduisent 
jusqu'a 5-10um et moins de lmm/s respectivement. 
Dans la discussion du memoire de maitrise de l'auteur [7], il est explique que des 
gradients eleves (de l'ordre de lOT/m) seraient necessaires pour permettre a des 
microparticules magnetiques d'aller a l'encontre de l'ecoulement sanguin dans les 
vaisseaux capillaires (diametre 10 |im, vitesse d'ecoulement de 1 mm/s) qui sont 
pourtant les vaisseaux ayant la plus faible vitesse d'ecoulement. L'amplitude du gradient 
pourrait etre reduite de facon significative si les microparticules etaient portees par 
l'ecoulement sanguin et que la force magnetique des bobines de gradients n'etait utilisee 
que pour influencer la direction vers laquelle le debit sanguin les porterait. 
En l'absence de forces exterieures, une microparticule circulant dans un ecoulement 
est portee par le fluide selon la direction longitudinale du canal en suivant les lignes de 
courant car elle adopte la meme vitesse que le fluide qu'elle deplace (figure 3.1). 
Lorsqu'elle atteint une bifurcation, elle est entrainee dans un canal fils ou l'autre selon la 
position qu'elle occupait dans le canal mere. Ainsi, si Ton injecte plusieurs particules a 
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la foiss il existe une ligne de courant limite qui discrimine les particules qui empruntent 
chaque canal fils selon leur position spatiale. Si le debit est egal dans les deux canaux 
fils, cette ligne de courant limite coincide avec le plan median du canal mere qui est 












Figure 3.1: Illustration du principe de guidage. 
Les particules qui sont au-dessus de la ligne centrale du canal seront naturellement emportees 
par I'ecoulement vers la sortie superieure en suivant les lignes de courant. La vitesse de 
I'ecoulement suit un profil de poiseuille. La vitesse longitudinale des particules depend done de leur 
position radiale. 
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La force magnetique est utilisee pour modifier la position spatiale des particules dans 
la direction transverse du canal mere et de les confiner du cote approprie du plan de 
discrimination spatiale pendant qu'elles sont transporters longitudinalement par le 
fluide. Ce guidage a pour effet d'augmenter la fraction de particules empruntant le canal 
fils qui a ete selectionne. 
L'efficacite de guidage est definie comme le rapport de la quantite de particules qui 
emprunte de canal fils selectionne sur la quantite de particules totale qui emprunte le 
canal mere. A partir de 1'equation 3.2, il est possible de resoudre les equations de 
mouvement des particules sous 1'effet de l'ecoulement et du gradient magnetique dans 
un canal donne. On peut ainsi calculer l'efficacite de guidage a partir de la vitesse de 
l'ecoulement et de la vitesse magnetophoretique en tenant compte de la longueur et de la 
largeur du canal. En effet, la vitesse de l'ecoulement determine le temps pendant lequel 
les particules vont traverser la longueur du canal tandis que la vitesse 
magnetophoretique determine le temps dont elles ont besoin pour traverser la largeur du 
canal. Une analyse plus complete se retrouve au chapitre 6. Le defi est de maximiser 
l'efficacite de ciblage dans une tumeur malgre le fait que les particules auront a 
emprunter plusieurs bifurcations successives. Dans le contexte clinique, le ciblage sera 
efficace si la dose de particule atteignant la tumeur est suffisante pour induire un effet 
therapeutique significatif. 
Les interactions magnetiques existant entre les microparticules sont a l'origine d'un 
comportement d'agregation magnetique. La taille et la geometrie des agregats ainsi 
formes different fortement de celles des particules magnetiques individuelles. 
L'agregation magnetique est done un parametre d'importance majeure qui influence la 
vitesse magnetophoretique des particules et done l'efficacite de ciblage. Le potentiel 
d'interaction magnetique est fonction de la distance separant les particules mais aussi de 
Tangle existant entre le champ magnetique ambiant et la ligne rejoignant le centre des 
deux particules tel que donne par 
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\ a i 
(3.5) 
Ou Mi et Mj sont les aimantations des particules de rayons respectifs a{ and cij et 
separes par une distance r, a est Tangle entre le champ magnetique et la ligne rejoignant 
le centre des deux particules tandis que /Jo est la permeabilite magnetique du vide [143]. 
L'interaction magnetique est dipolaire et peut done etre attractive ou repulsive en 
fonction de Tangle a (Figure 3.2). Cette dependance du potentiel magnetique par rapport 
a Torientation des particules est responsable du fait que les particules magnetiques 
forment des chaines (ou agregats) orientees selon la direction du champ magnetique. 
Figure 3.2: Illustration de la ligne rejoignant les particules et de la direction du champ 
magnetique. 
Selon les conditions experimentales, un nombre tres important de particules peut 
prendre part a la formation d'un agregat magnetique. Dans le cadre de cette these, des 
agregats de longueur millimetriques composes de particules de tailles inferieures a 
lOOum ont ete observes. Ces variations importantes de taille et de geometrie des 
agregats par rapport aux particules individuelles ont un effet marque sur la vitesse 
magnetophoretique. Les agregats de taille importante permettent d'augmenter 
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l'efficacite de guidage car ils atteignent une vitesse magnetophoretique plus elevee pour 
une amplitude de gradient donnee. De plus, de par le fait qu'ils contiennent un nombre 
eleve de particules, ils ont un impact plus marque sur l'efficacite de guidage que des 
particules individuelles. Les parametres permettant de controler les proprietes des 
agregats magnetiques sont etudies dans le contexte du guidage magnetique au chapitre 5. 
3.2 Controle in vivo d'une bille magnetique par IRM 
Le premier objectif de cette these etait de mettre a profit 1'experience et les modeles 
theoriques developpes auparavant et de participer a une demonstration in vivo du 
controle en boucle fermee d'une bille magnetique millimetrique par IRM. Les prochains 
paragraphes visent a decrire le mode de fonctionnement de la technologie de navigation 
par IRM qui a ete developpee pour cette demonstration ainsi que les resultats obtenus. 
Une bille d'acier au chrome de 1,5mm de diametre a ete controlee automatiquement 
dans l'artere carotide d'un pore place sous anesthesie generate. Compte tenu de l'etat 
d'avancement du projet a l'epoque de cette experience (sequences de localisation, 
controleur utilise, modeles physiques de propulsion), une seule bille etait controlee a la 
fois. Une sequence d'IRM en temps reel a ete developpee [10,91-94]. La sequence 
d'evenements impliques dans le controle automatique de la bille est la suivante (Fig.3.3). 
Une procedure d'acquisition rapide basee sur des projections obtenues par excitation 
avec decalage frequentiel est executee [9,147]. Trois projections dont la forme depend 
de la position de la bille ferromagnetique sont echantillonnees. Cette information est 
fournie a la sequence temps-reel qui calcule la position atteinte par des correlations 
basees sur les donnees precedentes. La position atteinte est comparee a la position 
desiree et un controleur de type Proportionnel Integral Derivatif (PID) [94] est utilise 
afin de calculer Famplitude ainsi que la direction de la force magnetique a appliquer. 
Cette force est appliquee sur la bille par le systeme d'IRM a la demande de la sequence 











Propulsion gradient Propulsion gradient 
Figure 3.3: Sequence d'evenements impliques dans le controle automatique de la bille [148] 
Suite au developpement de 1'architecture temps-reel, une validation in vivo a eu lieu. 
Une bille d'acier au chrome de 1,5mm de diametre a ete controlee automatiquement 
dans l'artere carotide d'un pore place sous anesthesie generate [149]. Cette 
demonstration a necessite la mise sur pieds d'un protocole interventionnel couvrant la 
preparation de 1'animal, 1'introduction de la bille magnetique dans l'animal, la 
navigation in vivo en boucle fermee et la recuperation de la bille a la fin de l'experience 
[150,151]. Un catheter introducteur de 80cm de longueur a ete place sous fluoroscopic 
par une approche femorale droite dans la portion proximale de l'artere carotide droite de 
l'animal. Un ballon d'angioplastie de 5mm x 18mm a ete place par-dessus un fil guide 
de 0,018 pouces sous fluoroscopic dans la portion distale de l'artere carotide droite 
(10cm en aval de 1'extremite distale de catheter introducteur) par une approche femorale 
gauche (Fig.3.4). Le catheter introducteur servait de voie de liberation pour la bille 
magnetique tandis que le catheter ballon etait utilise pour controler le debit sanguin et 
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catheter dilatateur 6-F etait coupe a son extremiite dlstale et servait a pousser la 
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liberation. Le catheter ballon etait gonfle pour empecher la bille d'etre emportee en cas 
de probleme imprevu. La sequence de controle etait ensuite demarree et affichait la 
position de la bille au chirurgien afin de lui permettre de suivre la liberation de la sphere 
et la procedure de controle. Le chirurgien liberait la bille en inserant le dilatateur 
completement. Une fois la sphere liberee, son mouvement etait pris en charge sans 
aucune intervention humaine par la boucle de controle selon une trajectoire de 10 allers-
retours dans 1'artere carotide en suivant les points de controles places sur une image 
prealable de l'artere de l'animal (Fig.3.5 et 3.6). La recuperation de la bille etait faite 
sous imagerie temps reel a l'aide d'un catheter magnetique specialement modifie. 
Les donnees recueillies lors de ces experiences ont ete traitees et ont permis de 
valider les modeles de propulsion magnetique dans des conditions in vivo (proprietes 
visqueuses du sang a temperature du corps de l'animal, coefficient de friction et 
geometrie des parois vasculaires reelle) [150]. Pour analyser ces donnees et simuler le 
comportement dynamique de la bille, le taux de rafraichissement de systeme etait de 
24Hz, le diametre de l'artere (5mm) a ete mesure a partir des angiographies par IRM et 
rayon X, le sang etait considere comme un fluide monophasique avec une densite de 
1.05g/cm3 et une viscosite de 3,5cP [152], le coefficient de friction entre la bille d'acier 
au chrome et les parois des vaisseaux sanguins de 0,094 provenait de [153]. La 
correlation de [154] a ete utilisee pour simuler l'effet de retardation visqueux des parois 
arterielles. 
La courbe experimentale de la figure 3.7 ne contient que peu de donnees. En effet, 
ces donnees proviennent d'une experience en boucle fermee pendant laquelle le gradient 
changeait en temps reel d'une acquisition a l'autre. Les points experimentaux 
selectionnes pour la figure 3.7 ont ete choisis parce qu'une commande constante de 
40mT/m etait appliquee a chaque acquisition et qu'ils temoignent de l'acceleration de la 
bille de Ocm/s a la vitesse maximale atteinte pendant l'experience de controle (13cm/s). 
Cette courbe d'acceleration est done adequate pour la validation des modeles de 
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propulsion et demontre Ene bonne conrespondance entre les donnees experimentales et 
de simulation. 
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Figure 3.6: Donnees brutes de position et de gradient provenant de Fexperience de controle in 
vivo d'une bille magnetique au travers de 11 points de controle dans l'artere carotide d'un pore sous 
anesthesie generate. 
Dans a et c, les donnees montrent les positions occupees par la bille selon les axes correspondant. 
Les lignes horizontales represented les points de controle 1, 2 et 3. Les lignes verticales en pointille 
indiquent que le logiciel a effectue un changement de point de controle cible. Dans b et d, Ton peut 
voir 1'amplitude du gradient magnetique applique en fonction du temps. Les donnees concernant 
1'axe y (vertical) ne sont pas affichees pour plus de clarte car aucun controle vertical n'a ete requis 
pendant ces experiences [149]. 
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Figure 3.7: Donnees de vitesse provenant de 1'experience in vivo selon 1'axe z du systeme d'IRM. 
La ligne pleine provient de la simulation et la ligne avec des points montre des donnees 
experimentales. Le gradient de propulsion etait de 40mT/m en z, un gradient de 30mT7m etait 
applique verticalement pour reduire la friction, le pourcentage d'application du gradient etait de 
44.5% et un coefficient de friction dynamique de 0.094 a ete utilise pour la simulation. 
Une fois les objectifs de la demonstration in vivo remplis et la validation in vivo des 
modeles de propulsion de billes millimetriques achevee, 1'etude du mecanisme 
d'actionnement magnetique par IRM en vue d'ouvrir la voie au developpement des 
applications medicales de guidage microparticules magnetiques s'est poursuivie. 
3.3 Bobines de gradient dediees a I'actionnement magnetique 
Les travaux precedents concluaient que les regies d'echelle de la propulsion 
magnetique necessitaient l'augmentation de l'amplitude des gradients a mesure que la 
taille des particules a propulser diminuait [7]. De plus, des experiences preliminaires de 
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deflexion de catheter magnetiques a l'aide des gradients magnetiques de systemes 
d'IRM standard indiquaient aussi le besoin d'accroitre 1'amplitude des gradients 
magnetiques d'actionnement. Dans le but d'investiguer les applications de 
l'actionnement par IRM, il est apparu necessaire de preparer un prototype de bobines de 
gradient de taille reduite qu'il serait possible de placer de fa§on non invasive dans FIRM 
clinique de l'Hopital Notre-Dame du CHUM. Ce prototype devait etre en mesure de 
fournir un gradient homogene avec une amplitude accrue d'un ordre de grandeur par 
rapport a celui d'un appareil d'IRM standard. 
La conception des bobines de gradients d'IRM est optimisee pour des contraintes 
d'imagerie qui sont differentes de celles reliees a l'actionnement magnetique. La facon 
dont les performances d'une bobine sont mesurees depend de l'application pour laquelle 
elle est concue [155]. Les mesures de ces performances incluent l'efficacite r\ (champ ou 
gradient genere par unite de courant d'alimentation), 1'inductance L, la puissance 
dissipee Wet l'homogeneite du champ ou du gradient produit. 
Les bobines de gradients concues pour produire des images en IRM doivent generer 
un gradient aussi eleve (de l'ordre de 40 mT/m) et homogene que possible. Leur taille 
doit etre suffisamment importante pour pouvoir accueillir un etre humain adulte. Ainsi, 
des amplitudes de courants de plusieurs centaines d'Amperes sont requises pour 
atteindre les amplitudes necessaires. La resistance des bobines de gradients doit etre 
minimale afin que leur systeme de refroidissement puisse dissiper la chaleur produite par 
effet Joule. Les bobines de gradient de 1'IRM doivent etre alimentees et eteintes avec des 
temps de montee de l'ordre de 200(is. II apparait done que l'inductance de ces bobines 
est le parametre primordial. C'est elle qui fixe les limites des autres parametres. 
Des bobines de gradient dediees a la propulsion doivent composer avec les memes 
parametres mais leur ordre de priorite est different. Le parametre dominant pour des 
bobines d'actionnement semble done etre l'efficacite du gradient genere. Dans leur cas, 
c'est la puissance dissipee qui fixe les limites des autres parametres [156]. 
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Vfloc N,VB oc I, 
2 (3-6) 
Le gradient produit VB est proportionnel au courant / et au nombre de tours N tandis 
que la puissance dissipee W, bien que proportionnelle au nombre de tours N, varie selon 
le carre du courant d'alimentation /. D y a done tout interet a augmenter le nombre de 
tours au detriment de 1'inductance L °c n2 afin de reduire le courant d'alimentation 
necessaire. En effet, dans le cas de bobines de propulsion, le temps de montee r <* L est 
secondaire. La premiere raison est que, contrairement au cas des bobines d'imagerie, le 
gradient qu'elles produisent est utilisable meme lorsqu'elles ne sont pas encore 
alimentees a pleine puissance. La seconde raison est que, dans les contraintes des 
boucles de controle implantees par notre laboratoire, le taux de rafrafchissement de la 
force de propulsion n'excede pas les 100Hz alors qu'il peut etre plus de 10 fois superieur 
dans une sequence d'imagerie d'IRM. Enfin, les limites imposees par Sante Canada et la 
FDA requierent des temps de montee allonges pour des gradients d'amplitude elevee 
afin de limiter les risques de stimulations nerveuses indesirables [157]. En bref, un 
temps de montee de plusieurs millisecondes a plusieurs dizaines de millisecondes 
apparait comme acceptable pour des bobines dediees a l'actionnement et leur nombre de 
tours semble done pouvoir etre superieur a celui des bobines de gradients magnetiques 
d'imagerie. 
Turner a passe en revue les methodes de conception de bobines de gradients dans 
[155]. Les premieres bobines utilisees pour generer des gradients d'IRM sont les 
fameuses bobines de Maxwell pour le gradient longitudinal (z) et de Golay pour les 
gradients dans les directions transversales (x et y). Ces bobines sont decrites comme 
discretes en opposition aux bobines distributes enroulees de facon a approximer des 
densites de courant variant de fa5on continue. Les bobines a enroulement distribues 
offrent de meilleures homogeneites, une plus faible inductance et se portent mieux a 
optimisation. De nombreuses approches ont ete proposees afin de trouver les 
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distributions de courant optimales pour des bobines a enroulement distribues. Parmi ces 
approches, on peut compter l'inversion de matrices et les methodes de "champ cible". 
Les methodes d'inversion de matrices, tout corame les methodes d'elements finis 
permettent de calculer des bobines de geometrie quelconque, demandent des ressources 
de calcul importantes et ne donnent que peu d'informations sur la dependance du champ 
sur l'enroulement. Ces methodes sont particulierement adaptees aux bobines comportant 
un faible nombre de tours a cause des temps de calcul requis. 
L'approche de "champ cible" simplifie le calcul du champ de facon radicale en 
utilisant la symetrie cylindrique de l'enroulement. Proposee par Turner dans [158,159], 
cette approche dans laquelle la loi d'Ampere est inversee afin de calculer directement les 
courants necessaires a partir du champ desire s'est imposee par son elegance, son 
efficacite et sa rapidite de calcul [156,160-164]. Basee sur la transformee de Fourier, 
cette approche peut beneficier de la rapidite de l'algorithme de transformee de Fourier 
discrete (FFT). En introduisant les expressions de la puissance dissipee, de l'inductance 
ou une combinaison ponderee des deux dans ce formalisme, il est possible d'obtenir une 
densite de courant optimale. Le contenu frequentiel de la distribution de courant peut 
etre filtre afin d'eliminer les variations trop rapides dans les enroulements et de 
simplifier la fabrication des bobines tout en reduisant legerement leur inductance et ce 
sans compromettre leurs performances. Une fois la densite de courant connue, la 
position des enroulements permettant de l'approximer peut etre facilement determinee 
en utilisant la methode de la fonction de courant (stream function). La methode des 
fonctions de courants donne des resultats equivalents a une distribution de courant 
continue lorsqu'on se place a une distance superieure a la moitie de l'ecartement entre 
deux conducteurs adjacents. 
Apres etude approfondie de la litterature concernant la conception et la fabrication de 
bobines de gradients et la realisation de quelques montages et prototypes de validation, il 
a ete decide, dans le cadre de cette these, de privilegier un design de bobines de Maxwell 
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qui allie une excellente efficacite [155] et des methodes de fabrication plus 
simples(figure 3.8). La paire de Maxwell realisee fournit un gradient unidirectionnel 
selon l'axe longitudinal de 1'IRM. L'expression du gradient dB/dz par une expansion en 
serie de Taylor/McLaurin est la suivante 
„4Z*N* ™ 2v, / 2+0(z) (3.7) 
dz [d2+4a2j 
Oil N = 100 est le nombre d'enroulements de chaque bobine, a est le rayon moyen 
des bobines, |io la permeabilite du vide, i le courant electrique, d= a * 3 la distance 
entre les bobines, z la position le long de l'axe longitudinal des deux bobines. 
Figure 3.8: Etapes de conception du prototype de bobines de Maxwell 
Son diametre de 12cm a ete choisi afin d'etre suffisamment important pour 
accommoder des montages microfluidiques et suffisamment petit pour fournir une 
efficacite de gradient elevee. Avec 100 tours d'enroulement par bobine, l'efficacite de la 
bobine est de 22.15mT/m/A. La paire de Maxwell etant simplement refroidie par l'air 
ambiant sans convection forcee, elle atteint une temperature avoisinant les 100°C en 15 
minutes d'operation lorsqu'elle est alimentee avec un courant de 20A (amplitude de 
443mT/m). Les materiaux impliques dans la fabrication de la bobine ont ete choisis pour 
pouvoir operer dans cette gamme de temperature. La duree des experiences effectuees 
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doit cependant tenir compte de l'accroissement de temperature en fonction de 
1'amplitude du courant. 
Chacune des bobines composant la paire de Maxwell est traversee par un courant egal 
et de sens oppose. Ainsi, le couple magnetique applique par le champ magnetique Bo de 
1'IRM sur la paire de Maxwell est annule et les efforts resultants sont transmis a la 
structure du montage. L'amplitude du couple magnetique agissant sur chaque bobine est 
fhxB0 = N.I.A. sintf (3.8) 
ou m est le moment magnetique genere par la bobine, Bo et le vecteur du champ 
magnetique de 1'IRM, N est le nombre de tours d'enroulements dans la bobine, / est 
Famplitude du courant electrique, A est l'aire de surface de la bobine et a est Tangle 
entre le moment magnetique de la bobine et le champ Bo de 1'IRM. 
3.4 Preuve de concept du principe de guidage de microparticules 
magnetiques : synthese de Particle intitule « Magnetic 
Microparticle Steering within the Constraints of an MRI 
System: Proof of Concept of a Novel Targeting Approach » 
Cet article publie dans «Biomedical Microdevices » [26] est presente dans son 
integralite au chapitre 4. On y utilise le prototype de bobines de Maxwell fabrique pour 
inflechir la trajectoire de microparticules de magnetite Fe304 portees par le flot dans un 
canal microfluidique divergeant de lOOum de diametre en forme de Y. L'objectif 
principal de l'article est de fournir un modele theorique permettant d'estimer 1'efficacite 
de guidage des particules magnetiques ainsi qu'une methode experimentale permettant 
de realiser des experiences de guidage magnetique en IRM et de quantifier 1'efficacite de 
guidage obtenue. 
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3.4.1 Modele theorique 
Un modele theorique de type numerique iteratif (voir revue de litterature) est propose 
dans cet article. Une fonction MatLab a ete ecrite qui simule en deux dimensions les 
trajectoires de particules generees aleatoirement en fonction du temps. Ces particules 
sont monodisperses et ont les proprietes magnetiques de la magnetite. Les interactions 
magnetiques entre les particules ainsi que les contacts avec les parois du canal ne sont 
pas pris en compte. Le canal simule a les memes dimensions que celui utilise dans la 
partie experimentale de l'article et un profil de vitesse parabolique est utilise. Les ratios 
des nombres de particules quittant le canal de chaque cote de la ligne de courant 
discriminatrice sont calcules. De multiples iterations sont effectuees afin d'obtenir des 
courbes predictives d'aspect lisse. 
3.4.2 Resultats experimentaux 
L'objectif premier de cet article etait de fournir une demonstration de la faisabilite du 
guidage magnetique de particules en IRM. Cet objectif est rempli puisqu'une quantite 
accrue de particules a ete detectee de facon reproductible (n=4) dans le canal fils vers 
lequel la force magnetique etait dirigee. Cependant, le pourcentage moyen de particules 
guidees efficacement etait de 61% alors que d'apres le modele theorique propose dans 
cet article, les parametres experimentaux choisis laissaient esperer une efficacite de 
100%. Les causes potentielles de ces differences sont attribuees a la simplicite du 
modele theorique propose. En effet, des parametres critiques ne sont pas pris en compte : 
polydispersite de la suspension, interactions entre les particules et les parois du canal, 
interaction colloi'dale et agregation magnetique entre les particules. D etait discute dans 
cet article que des agregats magnetiques de tailles importantes pouvaient se separer en 
deux au niveau de la bifurcation et ainsi reduire l'efficacite de guidage. Malgre les 
differences enregistrees, les predictions d'amplitudes de gradients necessaires sont dans 
le bon ordre de grandeur et menent a des variations mesurables de l'efficacite de 
guidage. Le modele theorique a ete recale sur les donnees experimentales et l'effet de la 
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taille des particules et de la vitesse d'ecoulement a ete extrapole. D'apres ces predictions 
l'efficacite de guidage devrait s'accroitre en diminuant la vitesse de l'ecoulement et en 
augmentant la taille des particules ou des agregats magnetiques. 
3.5 Retour sur les methodes d'injection de suspensions de 
microparticules magnetiques en IRM et amelioration des 
protocoles et montages 
Plusieurs changements bases sur le savoir faire acquis au cours de la realisation de la 
preuve de concept decrite dans [26] ont ete apportes aux protocoles et aux montages de 
guidage magnetique en IRM. 
3.5.1 Dimensions du canal 
Le faible diametre du canal (lOOum) utilise dans [26] avait ete choisi pour 
correspondre aux dimensions des arterioles qui sont presentes a proximite d'une tumeur. 
Cette approche semble maintenant etre d'un interet plutot academique que pratique. En 
effet, dans une procedure de therapie d'embolisation reelle, les particules sont injectees a 
l'aide d'un catheter dans une artere de quelques millimetres de diametre. Ainsi, le defi 
principal qui se pose est de savoir comment cibler les particules a partir du catheter de 
liberation jusqu'a proximite de la tumeur plutot que de savoir ce qui se passe une fois 
que les particules ont deja penetre dans la microcirculation. Etant donne la complexite 
du projet, nous avons decide d'adopter une approche pas a pas pour la suite. Nous 
commencerons done a etudier le guidage de particules dans des canaux simulant les 
arteres moyennes. Une fois que le comportement a cette echelle sera bien documente et 
controle, les efforts devront etre portes sur 1'extension des modeles a des arteres plus 
petites pour enfin terminer dans la microcirculation. 
Un autre inconvenient du petit diametre du montage de premiere generation etait qu'il 
empechait tout suivi visuel du comportement des particules pendant les experiences. 
L'utilisation d'un canal plus large a permis l'installation d'une camera compatible avec 
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1'IRM (MRC Systems GmbH, Heidelberg, Allemagne) qui permet d'obtenir des 
informations qualitatives et quantitatives sur les phenomenes qui ont lieu dans le canal. 
Le canal en plexiglas est place entre une Diode ElectroLuminescente (DEL) et la camera 
afin d'obtenir un eclairage en transmission qui offre un bon contraste. Tel que decrit plus 
loin, la camera est cependant limitee par sa resolution a 1'etude des comportements des 
grosses particules et agregats. Un montage de troisieme generation devra etre equipe 
d'un systeme de grossissement optique. 
Ainsi, la conception du montage de deuxieme generation commence par la fabrication 
d'un canal de section rectangulaire de 2.5mm de largeur interieure et de 2cm de 
longueur pour imiter les dimensions de l'artere hepatique du lapin dans laquelle les 
premieres validations in vivo auront lieu. La profondeur du canal a ete fixee a 300um en 
fonction de la profondeur de champ de la camera compatible ERM. L'avantage de cette 
facon de faire est que la camera pouvait detecter en meme temps les particules qui 
transitaient a differentes profondeurs dans le canal. L'inconvenient etait que les effets de 
la sedimentation, de la friction contre les parois et de la retardation visqueuse des parois 
etaient exageres par rapport a une artere reelle au detriment de l'efficacite de guidage. 
3.5.2 Introduction des particules et controle du debit 
Dans le montage de premiere generation [26], les particules etaient injectees par une 
pompe seringue placee a 1'exterieur du tunnel de 1'IRM. Un inconvenient majeur de ce 
mode d'injection etait que les particules devenaient aimantees au fur et a mesure qu'elles 
s'approchaient de 1'IRM et qu'elles passaient au travers de la zone de haut gradient qui 
se situe juste a l'entree du tunnel. Ce gradient avait pour consequence de plaquer les 
particules contre les parois du tube flexible d'entree et causait des accumulations pour 
peu que celui-ci ne soit pas parfaitement parallele au tunnel de 1'IRM. Etant donne qu'un 
alignement parfait entre le tube et FIRM ne se produit jamais et que d'une experience a 
1'autre, le trajet emprunte par les particules etait toujours legerement different, la 
quantite de particules accumulees variait constamment. Ces variations se repercutaient 
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sur la quantite et la concentration de particules atteignant le canal de guidage. Ainsi, 
d'une fois a l'autre, la taille des agregats observes variait fortement. II etait done 
important d'obtenir un controle plus serre sur ce facteur susceptible d'influencer 
l'efficacite de ciblage de fa9on significative. II a done ete decide d'introduire les 
particules dans le canal depuis l'interieur du tunnel de 1'IRM afin d'eviter la zone 
d'entree de 1'IRM. Comme il n'etait pas possible d'operer la pompe seringue dans un 
champ magnetique aussi intense, il a ete decide de dissocier 1'introduction des particules 
de la pompe seringue en ayant recours a une valve trois voies. Cette facon de proceder 
s'inspire de la maniere dont les radiologues interventionnels introduisent les particules 
d'embolisation dans les catheters d'injection. Ainsi, avant l'experience les particules 
sont injectees manuellement dans le montage a l'aide d'une seringue connectee a l'une 
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Figure 3.9: Schema du montage de guidage magnetique de deuxieme generation 
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Une fois les particules introduites, la pompe seringue envoie de l'eau deionisee par 
l'autre entree de la valve. Ce debit d'eau pousse les particules dans le canal de guidage 
et controle la vitesse de l'ecoulement. Bien que la seringue d'introduction des particules 
soit agitee avant chaque experience, les particules agregees sedimentent vers la sortie de 
la seringue. Ainsi, la concentration des particules introduites tend a etre plus elevee 
lorsque la seringue d'introduction vient d'etre rechargee et a tendance a diminuer 
d'experience en experience. Malgre tout, cette facon de proceder a permis de reduire 
fortement la variability dans la taille des agregats observes. Une seconde entree d'eau 
deionisee alimentee par une deuxieme pompe seringue a ete ajoutee au canal de guidage. 
Ainsi, l'entree des particules se situe a 2cm de la bifurcation tandis que la seconde entree 
de l'eau deionisee se situe a 3cm de la bifurcation. L'utilite de la seconde entree d'eau 
deionisee est de permettre des purges faciles du canal de guidage. Cette fonctionnalite 
est pratique lorsqu'il s'agit de se debarrasser des bulles d'air et des particules qui sont 
deja presentes dans le canal de guidage avant 1'application du gradient. La vitesse 
d'ecoulement dans le canal de guidage est done en fait determinee par la somme des 
debits des deux pompes seringues. 
3.5.3 Symetrie des debits regnant dans les canaux fils 
La presence de bulles d'air dans un seul des deux canaux fils a pour effet 
d'augmenter sa resistance et de briser la symetrie de l'ecoulement. Tout le debit ainsi 
que toutes les particules sortent done par le canal fils qui n'est pas obstrue par la bulle et 
rend 1'effet du guidage magnetique inquantifiable. La presence des bulles dans les 
canaux est le parametre le plus influent sur la symetrie de l'ecoulement. Cependant, 
meme en l'absence de bulles d'air, la symetrie n'est pas garantie. Les tubes de sortie du 
montage s'ecoulent au goutte a goutte lorsqu'ils sont places dans des fioles vides. Les 
forces causees par la tension de surface sont tres sensibles a la moindre perturbation et 
peuvent briser la symetrie a tout moment sans raison apparente. Une facon de retablir la 
symetrie est d'ajuster la hauteur d'un tube de sortie par rapport a celle de l'autre. Une 
autre facon est d'immerger les tubes de sortie dans des fioles de recuperations 
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prealablement remplies d'eau deionisee pour eviter la formation des gouttes. Cette 
seconde fa9on de faire requiert rnoins d'interventions. 
3.5.4 Excentrage du canal de guidage 
Lorsque le gradient des bobines de Maxwell peut agir sur les particules avant qu'elles 
ne penetrent dans le canal de guidage, celles-ci ont tendance a s'accumuler dans un 
connecteur fluidique a l'entree du canal microfluidique. Elles cessent done d'arriver 
dans le canal jusqu'a ce que le courant soit coupe dans les bobines. Pour regler ce 
probleme, le canal peut etre excentre dans les bobines de Maxwell d'une distance de 
62.5mm correspondant au centre de l'enroulement ce qui a pour effet d'eliminer le 
phenomene. 
3.5.5 Ajustement de la position d'entree des particules dans les canaux 
La sedimentation des particules dans le tube flexible d'entree a ete identified comme 
etant la cause d'un biais experimental influencant l'efficacite de guidage. En effet, si le 
tube flexible d'entree n'est pas bien aligne selon l'axe du canal de guidage, les particules 
y penetrent excentrees car elles ont eu le temps de sedimenter dans le fond du tube 
flexible. Cela a pour effet de biaiser le guidage puisque des particules injectees de facon 
excentrees ont naturellement tendance a sortir par le canal fils dont elles sont le plus 
proches. Pour corriger ce probleme, un dispositif a ete ajoute au montage afin d'ajuster 
l'angulation du tube flexible d'entree. Le centrage des agregats se fait en modifiant 
l'angulation du tube flexible en l'absence de gradient magnetique jusqu'a ce que les 
agregats apparaissent repartis de facon homogene dans toute la largeur du canal sur 
l'image de la camera. Cette methode de centrage reste cependant limitee par les 
performances de la camera et une grande partie de la variabilite enregistree dans les 
donnees de ciblage est attribute aux imperfections du centrage de la position d'entree 
des particules. Malgre cette variabilite, l'effet de la position d'entree sur les moyennes 
des valeurs d'efficacite de guidage mesurees est suppose avoir ete minimise par le 
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changement aleatoire du sens du gradient magnetique pendant la prise des donnees 
experimentales randomisees. 
3.5.6 Protocole d'injection 
Une fois le montage ajuste et pret a accumuler les donnees, le protocole de mesure 
etait le suivant. 
o Introduire les particules dans le tuyau 
o Purger le canal dans les tubes poubelles avec la seringue d'eau deionisee 
o Placer les nouveaux tubes a prelevements prealablement remplis avec de l'eau 
deionisee 
o Allumer le gradient (courant de ±18A, ±9A, ±4.5A, ±2.25A aleatoirement) 
o Lancer la video 
o Allumer les pompes : debit total de 550ul/min=275|il/min/seringue, volume 
injecte de 1.7ml par chaque pompe 
o Lorsqu'il n'y a plus de particules qui arrivent, 
o Arreter le debit, arreter le gradient, arreter la video 
o Purger avec la seringue d'eau propre jusqu'a ce que le canal et les tubes 
de sortie soient vides 
o Retirer les tubes a prelevements et replacer les tubes poubelles 
o Purger tout le systeme dans les tubes poubelles 
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Afin de reduire les effets des biais experimentaux, la prise de donnees est randomisee. 
L'amplitude du gradient ainsi que son sens d'application sont decidees de facon 
aleatoire. 
3.6 Etude de I'agregation de microparticules magnetiques dans 
le contexte du guidage en IRM : synthese de I'article intitule 
« Aggregation of Magnetic Microparticles in the Context of 
MRI Actuated Targeted Therapies » 
Dans cet article [27] soumis au « Journal of Applied Physics » et presente dans son 
integralite au chapitre 5, un montage experimental a ete developpe pour etudier 
I'agregation de microparticules magnetiques dans un champ magnetique. Pour ce faire, 
un stereomicroscope a ete adapte sur un electroaimant. La taille des agregats formes par 
la meme suspension de microparticules qui a ete utilisee dans I'article publie dans 
Biomedical Microdevices [26] a ete mesuree par analyse d'image en fonction de la 
concentration de la suspension. La longueur des agregats s'est vue augmenter 
lineairement avec la concentration tandis que les particules de taille importante servaient 
de noyaux pour la croissance des agregats. L'aire des agregats et leur facteur de forme 
semblent suivre des tendances proportionnelles a la longueur des agregats avec un 
exposant 1.41 et -0.5, respectivement. Ces tendances suggerent que les agregats 
croissent plus rapidement en longueur qu'en largeur et deviennent done plus allonges en 
croissant. Ces donnees demontrent la possibility de moduler la geometrie et la taille des 
agregats selon les conditions d'une experience de guidage magnetique en agissant sur la 
concentration de la suspension injectee. L'effet conjoint du cisaillement et du champ 
magnetique plus eleve de FIRM sur la longueur des agregats a ete quantifie. Une 
augmentation de pres de douze fois a ete mesuree a partir d'images prises avec la camera 
compatible IRM. Cependant, cette estimation est probablement exageree car la 
resolution de la camera ne permet pas de detecter les agregats de taille inferieure a 
environ 100 micrometres. La taille et la geometrie des agregats magnetiques peuvent 
etre affectees en agissant sur une multitude de facteurs. A partir des experiences 
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realisees, la concentration de la suspension semble etre un facteur commode a modifier. 
L'effet du cisaillement et des dimensions des canaux d'injection pourrait complexifier la 
relation existant entre la taille des agregats et la concentration. En plus d'augmenter la 
vitesse magnetophoretique des particules, l'agregation magnetique pourrait aussi 
apporter une solution au large eventail de diametres et vitesses d'ecoulement des 
vaisseaux sanguins. En effet, des agregats millimetriques a haute vitesse 
magnetophoretique pourraient etre injectes dans les arteres les plus grandes. lis 
pourraient ensuite se morceler sous l'effet des forces de cisaillement au fur et a mesure 
qu'ils penetreraient dans des petites arteres a faible ecoulement. 
3.7 Etude du guidage magnetique de microparticules 
magnetiques agregees : synthese de I'article intitule « MRI 
Steering of Aggregating Magnetic Microparticles for 
Enhanced Therapeutic Efficacy in Cancer Targeting » 
Cet article qui est presente dans son integralite au chapitre 6 a ete soumis au journal 
«Magnetic Resonance in Medicine» [28]. Le ciblage d'un bolus de particules 
magnetiques dans un arbre vasculaire est ramene a une succession de bifurcations 
individuelles. Les interactions pouvant affecter le comportement des particules 
magnetiques pendant un essai de guidage, on peut separer les forces 
hydrodynamiques (friction visqueuse, effet de retardation visqueuse de parois du canal 
et resuspension visqueuse) des forces non-hydrodynamiques (poids et poussee 
d'Archimede, diffusion, forces colloi'dales : van der Waals, electrostatique, surfactants, 
interaction magnetique dipole-dipole, friction contre les parois des canaux etc.). 
3.7.1 Modele theorique 
Contrairement au modele presente dans [26], celui utilise dans cet article n'est pas 
base sur une simulation numerique moyennee sur de multiples iterations. Son execution 
est done bien plus rapide car sa resolution est basee sur des considerations geometriques 
et analytiques apparentees aux methodes de modelisation par trajectoires [134,135]. Le 
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champ etant homogene et le gradient etant lineaire, une resolution analytique des 
equations de mouvement est effectuee. A partir des trajectoires des particules ainsi 
obtenues, le calcul de l'efficacite de guidage est base sur un facteur geometrique 
adimensionnel apparente a celui introduit par [80]. Ce facteur decrit le rapport entre 
longueur et largeur du canal et vitesse de l'ecoulement et vitesse magnetophoretique des 
particules. Sous l'effet de la force magnetique, les particules sont amenees a traverser le 
canal dans sa largeur. Pour une taille de particule donnee, il y a un lien entre le facteur 
geometrique et la position initiale de la derniere particule (particule ultime) qui aura le 
temps de franchir la ligne de courant discriminante. Toutes les particules situees a une 
position initiale inferieure seront guidees efficacement et toutes les particules situees a 
une position initiale superieure emprunteront le mauvais canal fils. Si Ton approxime 
que les particules sont reparties de facon aleatoire dans le vaisseau lorsqu'elles y 
penetrant, l'efficacite de guidage est donnee par le rapport de l'aire de la section droite 
(« cross section area ») de la portion du canal comprise sous la position initiale de la 
particule ultime sur l'aire de la section droite totale du canal. Le facteur geometrique 
adimensionnel ainsi que la fonction qui le relie a l'efficacite de guidage permettent de 
calculer directement l'efficacite de guidage sans analyse visuelle ni comptage des lignes 
de trajectoires contrairement a [134,135]. L'avantage de ce modele par rapport aux 
autres modeles decrits dans la revue de litterature est qu'il permet de tenir compte de la 
polydispersite en taille. II peut accepter en parametre un histogramme de taille obtenu 
experimentalement a partir d'une suspension reelle. 
Dans sa version actuelle, le modele propose reste tres simple et suppose que les 
particules sont spheriques pour calculer leur volume et leur friction visqueuse. De plus, 
le modele ne predit pas l'effet de l'agregation magnetique sur la taille des agregats. Afin 
qu'elle soit prise en compte, des donnees plus completes concernant les distributions de 
tailles des agregats, geometries et densites des agregats doivent faire l'objet d'etudes 
ulterieures. Enfin, il ne tient pas compte de la sedimentation progressive des particules 
sous l'effet de la gravite ni des frottements contre les parois des vaisseaux. Les effets des 
parametres non pris en compte pourraient etre inclus dans le modele de la vitesse 
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magnetophoretique des particules et agregats afin d'augmenter la justesse des 
predictions. Cependant, des donnees chiffrees approfondies concernant chacun de ces 
parametres ne sont pas encore disponibles a notre connaissance. 
3.7.2 Experience de guidage magnetique 
Le nouveau montage de guidage magnetique a ete utilise pour evaluer l'efficacite de 
ciblage pour une vitesse d'ecoulement (12.2mm/s), une concentration de particules 
(1.125mg/ml) et 5 amplitudes de gradient differentes (0, ±50, ±100, ±200, ±400mT/m). 
L'efficacite de guidage a ete quantified par deux methodes : analyse des videos 
capturees par la camera compatible avec l'IRM et la Spectroscopic par Absorption 
Atomique (SAA). Les donnees experimentales ont ete comparees aux predictions du 
modele theorique. L'analyse theorique montre le comportement ideal de la suspension 
constitute de particules considerees spheriques lorsque l'agregation, la friction contre les 
parois, la retardation visqueuse des parois et la resuspension visqueuse ne sont pas prises 
en compte. La courbe theorique augmente de facon continue avec l'amplitude du 
gradient et predit environ 80% d'efficacite pour une amplitude de 400mT/m. Les 
donnees obtenues avec la camera compatible IRM refletent le comportement des 
agregats suffisamment massifs pour etre detectes. Ceux-ci ont une efficacite de guidage 
qui atteint les 95% a partir d'une amplitude de gradient de 50mT/m et atteint un plateau 
autour de lOOmT/m. Les donnees de SAA offrent une quantification de l'efficacite de 
guidage qui tient compte de la totalite du contenu en Fer de la suspension. Cependant, 
ces resultats ne sont pas correlables a la distribution de taille des particules et des 
agregats. L'efficacite de guidage mesuree a la SAA plafonne avec une amplitude de 
gradient de 1'ordre de lOOmT/m tout comme les donnees video. Cependant, la valeur de 
l'efficacite maximale est significativement plus faible avec la SAA et reste aux alentours 
de 75%. Ce comportement est attribue a la presence possible d'une fraction de la 
suspension qui n'est pas visible a la camera. Cette fraction semblerait etre peu 
influencee par le gradient magnetique. II se pourrait que l'efficacite de guidage plafonne 
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au-dessus du gradient magnetique necessaire pour permettre a toutes les particules de 
taille importante d'etre guidees efficacement. Cependant, les particules et agregats qui 
n'auraient pas repondu au gradient magnetique continueraient a ne pas etre guides 
efficacement. La validation de cette hypothese devra faire l'objet d'autres travaux et 
necessite le developpement de systemes de quantification ameliores. Un systeme optique 
compatible IRM ameliore pourrait permettre de mieux quantifier le comportement de la 
suspension a plus petite echelle. Si Thypothese se verifie, il sera question de reduire la 
contribution de la fraction qui ne repond pas au gradient afin de mieux controler Tissue 
des experiences de guidage. 
Les resultats obtenus a partir du modele theorique permettent de predire les ordres de 
grandeurs des parametres requis pour realiser du guidage magnetique en IRM malgre la 
simplicite du modele. Les resultats experimentaux semblent suggerer que les particules 
agregees et non agregees contribuent de facon differente a l'efficacite de guidage. En 
effet, les deux fractions de particules ont des tailles et des frictions visqueuses 
differentes. La proportion relative de chaque fraction reste a quantifier pour pouvoir etre 
prise en compte par le modele. L'amelioration de la precision du modele passe aussi par 
l'estimation de la vitesse magnetophoretique. Cette estimation passe par l'etude de 
l'effet de retardation visqueuse des parois et de la friction contre les parois des canaux 
en fonction de Tangle de deplacement ainsi que des geometrie et friction visqueuse des 
particules individuelles et agregats et de Teffet du cisaillement et des tailles de canaux 
empruntes par les agregats. 
3.8 Preparation au guidage in vivo de particules magnetiques 
Le dernier chapitre de la presente these presente les travaux effectues dans le but de 
realiser une demonstration in vivo de guidage de microparticules magnetiques en IRM. 
Les aspects couverts sont Tanatomie et les parametres physiologiques du foie de lapin, 
le choix des particules envisagees, la conception d'un insert de bobines de gradients 
adapte pour ces tests et des approches de quantification de l'efficacite de guidage. Cette 
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demonstration n'a pas encore ete completee et depasse le cadre de cette these. 
Cependant, les resultats deja obtenus ainsi que les protocoles developpes en preparation 
de ces tests se doivent d'etre presentes ici dans le but de servir aux etudiants qui auront a 
poursuivre le projet. 
3.9 Etude des applications de I'actionnement magnetique a la 
deflexion de catheters magnetiques en IRM: synthese de 
I'article intitule «Application of MRI Guidance Force for 
Navigation of Magnetic Catheters » 
Cet article est en attente de soumission au journal «Magnetic Resonance in 
Medicine » [29]. Pour cette raison, il est presente dans son integralite a l'annexe A du 
present document. Tel que decrit dans la revue de litterature, les applications de 
I'actionnement magnetique se trouvent aussi bien dans le guidage de dispositifs 
microscopiques que macroscopiques. L'objectif de cet article [29] est d'etudier le 
potentiel de 1'IRM dans les applications de guidage de catheter ainsi que les contraintes 
techniques. Des contraintes de depot de brevet n'ont pas permis la soumission de cet 
article dans les delais presents pour figurer dans le corps de ce document. Ainsi, le 
manuscrit se retrouve a l'annexe A. 
La plateforme de guidage IRM proposee par le laboratoire de NanoRobotique est 
d'une complexity elevee. Apres redaction de [26], il est apparu que le materiel requis 
pour le guidage de particules magnetiques en IRM pouvaient etre mis a profit pour le 
guidage de catheters et de fils guides magnetiques. La compagnie Stereotaxis a demontre 
l'existence d'un marche pour les plateformes de navigation magnetique de dispositifs 
endovasculaires. Strategiquement, 1'eventualite que la technologie de guidage IRM 
developpee puisse y etre appliquee requiert investigation afin de reduire les risques du 
developpement a leur minimum, d'assurer le financement de la recherche ainsi que sa 
valorisation et son transfert technologique. La deflexion de catheters en IRM pourrait 
etre appliquee entre autre aux traitements par ablation RF ou cryogenique, a 
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Felectrophysiologic et au placement de catheters dans des configurations difficiles 
d'acces. 
Trois catheters ont ete evalues dans cette etude. Le premier etait un catheter glidecath 
5F utilise dans de nombreuses procedures interventionnelles. Une bille magnetique 
d'acier au chrome de 2.5mm de diametre a ete fixee a son extremite. Le second catheter 
etait un catheter a ballon (Cordis 5F 5 mm x 2 cm x 110cm) rempli a Faide d'un demi-
millilitre de ferrofluide. Les ferrofluides sont des suspensions colloi'dales de 
nanoparticules magnetiques stabilisees a Faide de surfactants. A cause de sa forte teneur 
en nanoparticules magnetiques, le fluide adopte un comportement magnetique decrit 
dans [120]. Le troisieme catheter evalue etait un catheter Navistar® RMT distribue par 
Cordis pour utilisation avec la plateforme de guidage magnetique Stereotaxis. Les 
proprietes mecaniques de ce catheter sont optimisees pour les besoins du guidage 
magnetique. II est equipe de trois aimants permanents distribues le long des 7 derniers 
centimetres de son extremite di stale. 
La deflexion du catheter Glidecath et du catheter a ballon a ete mesuree dans le 
champ magnetique de FIRM. Les catheters etaient maintenus encastres entre deux 
plaques d'aluminium et leur extremite etait placee entre les bobines de Maxwell decrites 
precedemment. Des gradients magnetiques ont ete appliques par les bobines de Maxwell 
et la deflexion etait mesuree a Faide d'une camera compatible IRM. 
Le but de F experience de deflexion du catheter Navistar® RMT etait de comparer 
Feffet de Futilisation d'un catheter avec une extremite flexible aux deflexions 
enregistrees avec les autres catheters. Le catheter Navistar® RMT n'a pas ete evalue en 
IRM a cause du fait que les aimants loges dans son extremite etaient des aimants 
permanents qui resistent a la reorientation dans le champ de FIRM. Pour fins de 
comparaison, des poids ont ete appliques a F extremite distale du catheter et la deflexion 
a ete mesuree a Faide d'une camera digitale. 
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Conformement aux principes de resistance des materiaux decrivant les poutres en 
flexion, la deflexion et Tangle de deflection mesures sont proportionnels a la force 
appliquee ainsi qu'a la longueur libre du catheter a la puissance trois pour la deflection 
et deux pour Tangle de deflection. Les angles de deflection enregistrees a 400mT/m 
etaient de 11° pour le catheter glidecath (force appliquee = 4.4mN) et de 5° pour le 
catheter ballon (force appliquee = 2.7mN). Une deflexion de 28° a ete enregistree avec 
le catheter Navistar (force appliquee ~ 8.8mN). 
Ces resultats demontrent que la force appliquee par des gradients magnetiques de 
meme amplitude que ceux utilises pour le guidage de microparticules peut etre utilisees 
pour induire des deflections sur des catheters equipes d'extremites (tetes) magnetiques. 
De plus, ils confirment Tutilite d'optimiser les proprietes mecaniques des catheters 
utilises. Cependant, les deflexions enregistrees demeurent limitees lorsqu'on les 
compare a celles offertes par la plateforme de Stereotaxis qui peuvent depasser les 90° 
[56,58]. Des gradients magnetiques d'amplitude de Tordre de 3000 a 4000mT/m seraient 
necessaires afin d'obtenir des forces et deflexions similaires. Cependant, Tutilisation de 
tetes magnetiques de volume plus eleve permet de reduire Tamplitude du gradient 
necessaire de maniere significative. En effet, a cause de la dependance de la force 
magnetique avec le cube du diametre de la tete magnetique, Tutilisation d'une bille d'un 
diametre de 5.1mm devrait permettre a un gradient magnetique de 400mT/m d'induire 
une deflexion de 90° sur le catheter glidecath. Enfin, Tutilisation d'un catheter avec des 
proprietes mecaniques optimisees pourrait permettre une reduction additionnelle de 
Tamplitude du gradient magnetique requise. 
Bien que le guidage par IRM de catheters magnetiques puisse sembler limite en 
termes de deflexion ou de miniaturisation de la tete magnetique lorsqu'on le compare a 
Stereotaxis, la versatility, la non-invasivite et Tubiquite de TIRM sont des avantages 
importants de cette methode. Les effets de la deflexion des catheters en IRM sur la duree 
des procedures n'ont pas encore ete quantifies et pourraient etre significatifs malgre le 
fait que les deflexions atteignables restent plus faibles que celles de Stereotaxis. 
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II semble envisageable que la plateforme de guidage magnetique developpee puisse 
etre adaptee pour couvrir une application de navigation de catheter. Pour ce faire, une 
methode de localisation adaptee basee sur [9] devra etre implemented pour permettre le 
suivi des perturbations magnetiques de taille importante requises. De plus, 1'architecture 
informatique devra etre redeveloppee pour piloter les bobines de gradients et 
accommoder une interface et des controles en fournissant une plus grande interactivite 
au chirurgien passant par des systemes d'affichage cliniques et des systemes de controle 
a retroaction. 
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Chapitre 4 : Article - Magnetic Microparticle 
Steering within the Constraints of an MRI 
System: Proof of Concept of a Novel Targeting 
Approach 
4.1 Title page 
Jean-Baptiste Mathieu1, Sylvain Martel1 
^anoRobotics Laboratory, Department of Computer and Software Engineering and 
Institute of Biomedical Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Montreal 
(Quebec) Canada. 
Statut : Article publie dans le journal Biomedical Microdevices, vol.9, no. 6, pp. 
801-808,2007. 
4.2 Abstract 
This paper presents a magnetic microparticle steering approach that relies on 
improved gradient coils for Magnetic Resonance Imaging (MRI) systems. A literature 
review exposes the motivation and advantages of this approach and leads to a 
description of the requirements for a set of dedicated steering gradient coils in 
comparison to standard imaging coils. An experimental set-up was developed to validate 
the mathematical models and the hypotheses arising from this targeting modality. 
Magnetite Fe3C>4 microparticles (dia. 10.9 |im) were steered in a Y-shaped 100 u.m 
diameter microchannel between a Maxwell pair (dB/dz = 443 mT/m) located in the 
center of an MRI bore with 0.525 m/s mean fluid velocity (ten times faster than in 
arterioles with same diameter). Experimental results based on the percentage of particles 
retrieved at the positive outlet show that the mathematical models developed provide an 
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order of magnitude estimate of the magnetic gradient strengths required. Furthermore, 
these results establish a proof of concept of microparticle steering using magnetic 
gradients within an MRI bore for applications in the human cardiovascular system. 
4.3 Introduction 
Medical applications of magnetic guidance have been studied for more than fifty 
years [35]. Removal of foreign metallic bodies using external magnets was one of the 
first applications envisioned. Then the concept evolved and applications like steering of 
magnetic tipped catheter [37] and endovascular treatment of intracranial aneurism using 
iron particles [38] emerged. Nowadays, the catheter steering approach is commercially 
available from Stereotaxis [25] while the aneurism treatment approach is mostly 
discarded in favour of Guglielmi's coils [45,46]. In the eighties, the Video Tumor 
Fighter (VTF) project aimed at controlling a small magnet through brain tissue. This 
small magnet was brought inside a tumour using an external electromagnet and was 
heated using Radio Frequency (RF) in order to deliver hyperthermia [48-52]. The VTF 
and Niobe systems by Stereotaxis have common roots and both rely on X-Ray 
fluoroscopy projections for tracking. 
Applications using magnetic particles as drug delivery carriers have already been 
described as early as the end of the seventies [66,67]. Ever since, most of the research 
effort seems to have been placed on particles and carriers development [68-77] while the 
targeting and tracking methods remained almost unchanged. 
The most common targeting strategy relies on injecting the particles intravenously 
then on placing the strongest possible magnet next to the tissue to be targeted. Trapping 
is ensured by friction of the particles on the vessel wall [78]. For the remainder of the 
text, this approach will be referred to as "Classical Magnetic Targeting" (CMT). Its main 
drawback is that it is limited to organ close to the surface of the skin or to murine 
specimens. This limitation was mathematically demonstrated in [80] where they state 
that it is impossible to target regions deep within the body using an external magnet 
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without targeting some surrounding regions more strongly. Some improvements over 
classical magnetic targeting rely on magnet tipped catheters [37], magnetic needles, 
wires or stents [81] [82-84]to reach internal organs. Nevertheless, the non linear 
geometry of the induced field and the resulting distribution of the particles remain 
uncontrolled. 
The magnetic force F (N) acting on a magnetized body is proportional to its magnetic 
moment m (A.m2) and to the gradient of the magnetic field H (A/m) as shown in Eq.4.1 
where /Jo (N.A") is the permeability of vacuum. 
In this paper, we show that the characteristics of modern Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) systems can be used to address the magnetic limitations of the classical 
magnetic targeting approach. By providing linear spatial encoding magnetic gradients, 
they can be used to induce a force on a magnetized body. This force is constant 
wherever the magnetized body is located inside the field of view of the MRI [6,86,87]. 
MRI systems offer a level of control and flexibility over particle distribution that 
cannot be achieved by classical magnetic targeting. 
Besides addressing the purely magnetic limitations of the classical approach, MRI 
systems also provide concentration and tracking information, real-time interventional 
capabilities and are already widespread in hospitals. 
A medium term research strategy would be to produce biodegradable microparticles 
with tunable degradation time and a diameter slightly larger than the lumen of human 
capillaries as first generation devices. Particle sizes in the order of 5 to 20 microns 
diameters are envisioned. Once guided using an MRI based navigation platform to a 
predefined target area, these particles will embolize in the capillaries and dissolve while 
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releasing an active principle. This approach does not require extra propulsion power to 
sustain blood flow once particles have reached targeted tissues and ensures confined 
drug release. The composition and molecular weight of the polymer chains allow tuning 
of the pharmacokinetics as well as of microcarrier degradation time required to unblock 
the capillary network. A longer term approach could comprise an active and reversible 
anchoring mechanism (either mechanical or chemical) that could be embedded in future 
micro/nanodevices. 
In this paper, we propose an experimental MRI steering set-up designed to approach 
the conditions of our first generation devices. Hence Fe3C>4 magnetic particles with 
average size (10.9 fim ± 1.6 fim) slightly larger than the lumen of human capillaries 
were chosen. These particles were steered using a custom Maxwell pair (443 mT/m 
gradient) inside a 100 fim microvascular channel (0.5 m/s average fluid velocity) placed 
at the center of the bore of a clinical MRI system. 
4.4 Dedicated steering coils 
Clinical MRI gradient coils are designed with imaging constraints in mind and 
generate typical maximum amplitudes of approximately 40mT/m. Such gradient 
amplitude, while sufficient to propel millimetric magnetized spheres [86,87], appears to 
be more than two orders of magnitude lower than what is required for nanoparticles 
targeting [78]. Table 1 presents classical magnetic targeting strategies. 
As a solution, additional steering gradient coils with higher gradient strengths are 
proposed to be installed in the MRI bore and to operate synchronously in a time-
multiplexed fashion with the MR-imaging coils. 
In [78] several T/m gradients are used for efficient steering of magnetite 
nanoparticles in mice blood vessels. Figure 4.1 shows predictions of microparticle 
steering gradients range. 
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Table 4.1 : Examples of recent trapping strategies 
Method Ref 
Magnetoliposomes : magnetite lOnm, Electromagnet: field strength between 
two poles > 0.3T (0.4T max) when poles are 1cm apart applied for 15,30, 45, [75] 
60, 100 minutes. 
100 nm (hydrodynamic diameter) starch covered magnetic particles 10 min. 
application of ferrofluid, 50 minutes external magnetic field (e.g. at a distance r ,R , 
of 10 mm to the tip of the pole shoe the flux density was B= LOT, the gradient 
was dB/dx=30T/m) 
Ne-Fe-B magnets were arranged above the target area with a frame attached to 
the patient's bed and in minimal distance (less than 0.5cm) to the tumor. Up to r_,, 
ten magnets (8*4*2cm3 or 3*3*lcm3) resulted in a total field of at least 0.5T 
and in general 0.8T. 
Dextran magnetite (DM) particles 5-10nm (average 8nm) incorporated inside 
thermosensitive magnetoliposomes (1.16+-0.37um). Coercivity= 240 A/m, _ „ 
magnetic susceptibility 0.3 (gFe)"1, saturation magnetization= 0.1 Wb/m2.gFe 
and T2 relaxivity= 220 liter.mmol'.sec '. 
In addition to predicting the gradients required for microparticles in 5 and 10 jam 
human capillaries, a third curve was plotted in accordance to the conditions of our 
experimental set-up. Bold vertical bars show the magnetic gradient required to bring a 
magnetic particle past the centerline of a given microchannel before the next symmetric 
bifurcation. This simple criterion served as an experimental set-up design rule of thumb. 
It was used to set the gradient amplitude and flow velocity inside the microvascular 
channel proposed in this paper. 
Gradients in the 100 to 500 mT/rn range are required for steering microparticles in 
these microchannels. This only represents one order of magnitude increase compared to 
standard MRI gradient amplitude. Such upgrade seems achievable when human sized 
gradient coil design constraints are taken into account. 
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Figure 4.1: Steering gradient versus particle velocity. 
Bold vertical bars show the magnetic gradient required to bring a magnetic particle past the 
centerline of a given microchannel before the next symmetric bifurcation. Channel and particle 
simulation parameters are displayed underneath curves with format: "channel diameter, channel 
length, average velocity of Poiseuille flow, particle diameter". Steering gradients for 2.1 and 4.2 
micrometer diameter containing 50% volume Permendur sphere in human capillaries with 
diameters of 5 and 10 micrometers (physiological specifications from [165,166]. Steering gradients 
for 10.9 microns Fe304 particles were simulated according to conditions described in materials and 
method section. 100 to 500 mT/m gradients are required for steering of 2.1, 4.2 and 10.9 micron 
particles in such vessels. 
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Measures of coil performance are dependent upon specific requirements related to the 
application [155]. These measures include coil efficiency r\ (gradient per unit current), 
inductance L, power dissipation W and gradient homogeneity. 
There are three phases in gradient pulses: Rise Time (RiT), Up Time (UT) and Fall 
Time (FT) (Fig. 4.2). 
Up Time 
Steering Time 
Figure 4.2: Description of a gradient pulse 
MRI gradient coils are designed to provide rise time as short as 200 (is due to proton 
relaxation times. Hence, low inductance appears to be a dominant design parameter for 
imaging. While gradient amplitude can be limited by low inductance requirements, coil 
resistance has to be minimized due to cooling system design issues. They can be 
powered approximately 50 % of the time when supplied with maximum allowed current. 
Envisioning steering gradient coils for magnetic microparticles requires dealing with 
those same design constraints but with a different priority order. Rise time is a secondary 
parameter for steering coils. The first reason is that unlike imaging gradients, steering 
gradients can be effective even in transient state. The second reason is that the gradient 
switching frequency of the interleaved propulsion phases in our control loops [93] is 
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lower than 100 Hz while it can be ten times higher during fast MRI sequences. Steering 
gradient pulses need to be as long as sustainable by gradient coils/amplifiers in order to 
maximize the effect of steering force. Hence, a rise time of a few milliseconds seems 
acceptable in the context of steering coils. 
Since gradients with maximum amplitudes must be generated for steering, gradient 
efficiency is the parameter to optimize. In this context, power dissipation becomes the 
limiting factor. The gradient amplitude varies linearly with the number of winding N and 
current I, while power dissipation W varies linearly with N and I . Therefore, since 
VBaNI,W aNI2 increasing winding number N at the expense of inductance L to 
reduce the current I is a practical approach to loosen the power dissipation limitations 
and allows an increase of the duty cycle. If steering gradient coils are to be built, their 
gradient strength should have priority over their inductance and linearity. Increased 
inductance will lead to a longer rise time and fall time that will prevent them from being 
used for imaging. Therefore, standard imaging coils would still be used for tracking 
purposes. The two sets of coils would be powered in a time multiplexed fashion in order 
to alternate propulsion and tracking phases as fast as possible. 
The theoretical gradient amplitude steering coils should generate in order to improve 
targeting efficacy of microparticles needs to be validated experimentally. A small scale 
Maxwell pair able to generate a one-dimensional gradient along the longitudinal axis of 
an MRI system is used to steer microparticles inside a micro-channel. This set-up aims 
at gathering experimental data in order to validate our predictions of the steering 
gradient amplitude range for microparticle in an MRI system. For that purpose, a 
Maxwell pair is a simple and effective solution even though it only allows one 
dimensional steering. Once experimental validation is performed, the gradient amplitude 
range becomes a design requirement for a 3D insert. Such insert will be able to generate 
a steering force in any direction of space by vectorial sum of the gradient generated by 
each coil. Hence, control in any possible direction for blood vessel bifurcation can be 
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performed. It will be used to generate extensive data in ID, 2D and 3D microvascular 
channels. 
4.5 Materials and methods 
Modeling of the interactions taking place while steering a magnetic microparticle 
suspension in presence of blood constituents inside a tumour angiogenic circulation is of 
formidable complexity. One has to associate a model or scan of tumour angiogenic 
network [167-169] with ferrohydrodynamics and colloid interparticle interactions which 
include London-van der Waals potential, electrostatic double layer, electrosteric 
repulsion, magnetic dipole [120], Stokes law of fluid friction weighted by a wall effect 
correlation [154,170] and to a lower extent gravity and Brownian motion. As a first 
validation step, a simple Y-shaped microvascular channel geometry was chosen for 
better experimental parameters control and data analysis simplicity. 
In this set-up, the Bo static field of the MRI system is used to magnetize the 
microparticles up to their saturation; the gradient from the Maxwell pair is used to 
induce a constant magnetic force on the entire microvascular channel and to choose a 












Figure 4.3: Schematic of the magnetic suspension steering set-up 
4.5.1 Maxwell pair 
The longitudinal component of the magnetic field and the magnetic field gradient 
produced by two electrical current loops are given by Eqs. 4.2 and 4.3, respectively. 
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In the above equations, N = 100 is the number of windings in the coil, a the radius of 
the current loop, |io the vacuum permeability, / the electrical current, d the distance 
between the coils, z the position along the longitudinal axis of the loops and 5othe static 
field of the MRI system. 
Equation 4.4 shows a Taylor/McLaurin power series expansion of dB/dz keeping 
only the first order term. 
dB ^ ^ »rj. Unia d 
dz (d2+4a2J 
7Y + 0{z) (4.4) 
A Maxwell pair is a simple two coil arrangement used to generate a linear magnetic 
J/2 
field gradient. The coils are separated by a distance a * 3 and supplied with equal but 
opposed currents. This configuration minimizes all but the linear longitudinal term of the 
field (Fig.4.4). Table 4.2 lists the main specifications of our Maxwell pair. A TTi TSX 
1820P DC power supply was used for the purpose of the experiment [171]. 
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Figure 4.4: Magnetic field and gradient of the Maxwell pair (I=20A) 
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4.5.2 Iron oxide suspension 
A magnetic suspension from Bangs Laboratories [172] containing iron oxide 
magnetic particles in distilled water with an average particle size of 10.9 |im ± 1.6 jim 
was used. Saturation magnetisation of the magnetic suspension was measured Msa, - 92 
emu/g. Magnetic particles in the suspension contain above 90% magnetite weight 
fraction. Hence, a minimum particle saturation magnetisation of 82.8 emu/g is expected. 
Equilibrium of forces between magnetic force and Stokes law of fluid friction weighted 
by a wall effect correlation [154] allows for a theoretical particle terminal velocity 
calculation [170]. A 443 mT/m gradient applied on 10.9 pim particles with magnetic 
moment m = 82.8 emu/g inside a 100 pm cylindrical channel yields a theoretical 
magnetophoretic terminal velocity is 956 pim/s. 
4LI„3 RfeowDStgyOair ©DuguraoDdfl 
A Y shaped 100 pm diameter microvascular channel (Fig. 4.5) with a 5 cm long inlet 
channel splitting towards two 100 pm diameter outlet channels was fabricated by direct-
write assembly [373]. 
Figure 4kJ; Y-sIhiaipedl mmfcnwasctiifair dtammri ffalbirfc&ftedl by diked write assEiimtoJy 
The microvascular channel's split is placed at the center point of both a Maxwell pair 
and the MRI bore. The magnetic particles suspension is injected through the inlet of the 
microvascular channel. While travelling through the channel longitudinally because of 
the flow, the magnetic particles cross the radius of the channel transversally because of 
the magnetic force. A difference in the quantity of suspension being collected at each of 
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the two outlets is caused by the magnetic gradient generated by the Maxwell pair. For 
convenience, the channel towards which the particles are deflected is defined here as the 
positive outlet. 
This experiment aims at comparing the percentage of the iron oxide particles driven 
towards the positive outlet channel when the Maxwell pair is 'on' versus when it is 'off'. 
A larger targeting efficacy (yield) is correlated with a larger percentage of the particles 
reaching the positive outlet. 
Yield is defined as the ratio of the number of particles in the positive outlet of the 
channel over the total number of particles. 
4.5.4 Experimental protocol 
The maximum flow QmaX is calculated from the theoretical 956 |im/s magnetophoretic 
terminal velocity of the particles. According to the steering rule of thumb described 
sooner, all the particles located on the same side of the centerline of the channel prior to 
the Y split should exit through the same outlet. Hence, according to this set-up design 
criterion, if all the particles travel half the channel's diameter (50 |im), one should 
expect a 100% steering efficiency. The time required for the particles to cross 50 \im 
while travelling at 956^im/s is t = 0.0523 s. 
Therefore, the longitudinal flow velocity is calculated in order to allow the particle a t 
= 2 x 0.0523 s = 0.104 s transit time in the channel prior to the split. A "factor of safety" 
of 2 is arbitrarily applied to compensate for the simplicity of both the steering criterion 
and the terminal velocity calculation method. This transit time yields an average fluid 
velocity vav = 0.5 m/s inside the channel. 
A parabolic flow velocity profile in the channel is expected. Such flow profile yields 
an average velocity vav = 0.5 m/s inside the channel. The theoretical maximum velocity 
being vmax = 2 * vov= 1.05 m/s at the centerline of the channel [174]. 
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The flow was set to Q = vav * A = 0.25 ml/min using a New Era NE-1000 
programmable syringe pump [175] located outside the bore of the MRI system. A is the 
cross sectional area of the channel. The quantity of particles at each outlet of the 
microvascular channel was measured by optical density using a Varian Cary 50 Bio UV 
Visible spectrophotometer [176]. Tests were conducted as shown in table 4.3. 
Table 4.3 : Experimental protocol 
Pre control 'Off Gradient Applied 'On' Post control 'Off 
1.5 ml of suspension 1.5 ml of suspension 1.5 ml of suspension 
injected. injected. injected. 
Gradient is Off Gradient is applied Gradient is Off 
0.75ml is collected at towards the left or right 0.75ml is collected at 
each outlet. hand side of the inlet each outlet. 
channel. 
0.75ml is collected at 
each outlet. 
This protocol was repeated two times for each gradient polarity (+443mT/m and -
443mT/m), N = 4 for the positive outlets. All experiments were performed on a clinical 
MRI system. For each data point, at least 1 ml of magnetic suspension was injected in 
the microvascular channel during 4 minutes while maintaining an average fluid velocity 
of 0.5 m/s. The gradient coil insert was designed to generate a high gradient. Since it is 
air cooled and temperature in the core of the windings reaches 80°C after 10 minutes 
with 20A (443mT/m), 30 to 40 minutes was required after every single injection to allow 
the system to cool down to 27°C. Considering this cooling period with the time required 
for sample preparation results to approximately 1 hour per data point. More than 7 hours 
on an MRI scanner was required to gather the experimental data. 
4.5.5 Simulations of yield 
A microvascular channel with same length and diameter as the experimental one was 
simulated using MatLab. Magnetic particles were generated with random origins for 
every particle. Their trajectories were computed while subjected to a magnetic gradient 
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and to several parabolic flow profiles. Several simulations of yield versus particle 
diameters and flow were averaged and plotted. 
Some assumptions were made to simplify the model. First, it was assumed that the 
outlet a particle would be steered into is determined according to its position with 
respect to the centerline of the channel only. Second assumption was to neglect 
interactions between the particles and the walls of the channel. Third assumption was to 
neglect magnetic particle-to-particle interactions. Even though this last assumption is 
common in recent literature [177,178], its impact regarding particle aggregate shape and 
size is believed to affect yield significantly. Nevertheless, the mathematical complexity 
of particle-to-particle interactions requires models that are beyond the scope of this 
paper. 
4.6 Results and discussion 
As shown in Fig. 4.6, a Maxwell pair providing a 443 mT/m gradient was used to 
steer magnetite microparticles inside a microvascular channel. An increased amount of 
particles was measured at the positive outlet (left hand outlet when the gradient pointed 
leftward and right hand outlet when the gradient pointed rightward). 
The proposed steering method relying on the deflection of magnetic particles while 
travelling along the flow towards a preferential direction is validated. Nevertheless, a 
higher than 60% targeting efficacy would be suitable in the positive outlet within the 
constraints imposed by clinical MRI systems. While a 85% fraction was achieved in 
[179], their experimental conditions differ too much from ours to allow any direct 
comparison. In our study, the diameter of the microvascular channel was chosen to 
emulate a human arteriole. Its length was maximized within the radius of the coils in 
order to increase steering efficacy. Nevertheless, the fluid velocity inside the channel is 
much higher than stated in physiological data charts and is closer to arterial flow. These 
choices were made in order to reduce the duration of each individual trial during the 









































Figure 4.6. Box plot showing experimental measurement of yield. 
The 'On' box shows the yield ratio when the gradient coil is supplied with 20A current (average 
= 0.61), the 'Off box shows the yield when the gradient coil is turned off (average = 0.5). Box plots 
show no overlap between the yield distributions. 
According to the simulations of yield, a 100 % efficiency was to be expected. This 
steering criterion and the theoretical model used are simplified and it must be 
remembered that they are merely experimental set-up design rules of thumb. Critical 
parameters such as interactions with channel walls, particle magnetic aggregation, and 
dependence of aggregate size on terminal velocity and yield were not taken into account. 
It is to note that when aggregate size becomes similar to the diameter of the channel, 
the assumptions underlying the calculations of yield can not be relied on anymore. As a 
matter of fact, it was observed that aggregates made of magnetic particles form and 
dissolve to fit in the channel. 
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Figure 4.7: Simulated impact of flow and particle size on average yield of Fe304 particles in 
water. 
Channel diameter and length are lOOum and 50 mm, respectively; magnetic gradient is 443 
mT/m. A Poiseuille flow profile was simulated. Average velocity of the flow profile is displayed 
above each curve. Experimental data box from Fig. 6 was superimposed on simulated data. Dashed 
vertical lines indicate average and standard deviation values from the size distribution of the 
magnetic suspension used in experimental set-up. 
Therefore, a large aggregate reaching the Y branch might split regardless of the 
position of its center of mass with respect to the centerline of the channel. A strong 
correlation between aggregate size and suspension concentration is expected and further 
studies will focus on this topic. Nevertheless, gradient amplitude range predictions are in 
the right order of magnitude and, to our point of view, confirm the viability of the 
proposed steering method. A tentative extrapolation of the impact of particle size and 
flow on yield is proposed (Fig. 4.7). Theoretical curves were fitted on experimental data. 
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A correction factor of 0.4 was applied to the magnetophoretic velocity of the particles. 
This factor was chosen because it allows a fit between the 0.5 m/s average flow curve 
with 10.9 microns particles and the experimental data (box on Fig. 4.7). From Fig. 4.7, 
yield is predicted to increase with lower flows and larger particle sizes or aggregates. 
This manuscript aims at providing a preliminary proof of the feasibility of steering 
magnetic microparticles using modified gradient coils inside an MRI system. Similar 
tests with different flow rates, suspension concentrations, channel diameters and 
gradient amplitudes will be performed to further refine our models. Once a fit is 
achieved between theoretical and experimental data and required gradient amplitudes 
and scaling laws well characterized, a multilayer steering gradient coil insert for animals 
will be designed and built using a target field method [158,159,180]. It will be used to 
implement magnetic suspension 3D control loops relying on imaging gradient coils for 
tracking and on steering gradient coils for targeting. The long term motivation is 
magnetic microparticles controlled delivery in tumour angiogenic networks for chemo-
embolization applications. 
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Chapitre 5 : Article - Aggregation of Magnetic 
Microparticles in the Context of MRI Actuated 
Targeted Therapies 
5.1 Title page 
Short title: Magnetic Aggregation for MRI Drug Targeting 
Jean-Baptiste Mathieu1, Sylvain Martel1 
'NanoRobotics Laboratory, Department of Computer and Software Engineering and 
Institute of Biomedical Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Montreal 
(Quebec) Canada. 
Statut ; Article en cours de revision par le journal Journal of Applied Physics. 
Soumis le 04 fevrier 2009. 
5.2 Abstract 
A study of magnetic aggregation in the context of MRI actuated targeting is 
proposed. MRI systems can induce displacement forces on magnetized particles as they 
flow through the blood vessels. The interparticle interactions arising when a magnetic 
suspension is placed in the intense magnetic field of an MRI machine cause the particles 
to form aggregates. The magnetophoretic velocities of magnetic aggregates differ 
significantly when compared to individual particles due to their important differences in 
size, density and shape. Aggregation tends to facilitate magnetic steering by causing the 
magnetic actuation forces to gain influence over the viscous friction forces. Magnetic 
aggregation experiments of a Fe3C»4 suspension were conducted. The effects of magnetic 
aggregation of the particles in magnetic fields of 0.4T and 1.5T were studied. Several 
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parameters such as particle concentration, magnetic properties, size distribution and 
shear rate to name a few can be used to affect the size, geometry, stiffness and density of 
magnetic aggregates. 
Keywords: Magnetic Colloids, Aggregation, MRI Actuation, Magnetophoresis 
5.3 Introduction 
Magnetic fields can be used to tailor the properties of a magnetic suspension over a 
wide range of amplitudes and directions. The formation of anisotropic magnetic 
aggregates leads to modification of the rheological [181,182], optical [183], and 
magnetic properties [184,185] of the suspension. Applications of the body force acting 
on a ferrofluid are liquid sealants, heat dissipation, magnetic separation, highspeed 
printing and drug targeting [120]. Magnetic targeting aims at using magnetic particles as 
drug carriers and directing them with magnetic field in the intention of increasing the 
drug dosage in the targeted region and lowering it in the healthy tissues. Conventionally, 
external magnets are used to attract magnetic particles in a selected region [68,69,75-
77,186]. Magnetic Resonance Imaging (MRI) systems can be used to improve the 
guidance of magnetic microparticles. Actually, the magnetic gradient coils used for slice 
selection and image encoding in MRI can also be used to apply 3D guidance forces on 
magnetized particles. These gradient coils offer constant force over regions as wide as 
50cm in the center of the MRI bore. Moreover, MRI's excellent sensitivity to magnetic 
susceptibility differences allows the use of standard imaging techniques to detect and 
track magnetic carriers as they are being injected and targeted [22]. The combination of 
the actuation force and tracking feedback information with real-time interventional 
software architecture of a modern MRI system makes it possible to put into action 
closed loop control over the position of a particle cloud or bolus. MRI targeting is an 
elegant approach that relies on a single platform, a single frame of reference and a single 
software architecture to control the trajectory of a bolus of magnetic carriers through the 
cardiovascular system [9,10,26,94,149]. 
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The propulsion force induced by an MRI system on a magnetic particle or aggregate 
is given by 
Fmasnelic = (^V)B = Vferro.{MN)B (5.1) 
Where Fmagnetic is the magnetic force (N), m is the magnetic moment of the 
ferromagnetic body (A-irT), M is the magnetization of the material (A/m), Vferw is the 
volume of the ferromagnetic body (m3), B is the magnetic field (T), and VJB is the 
gradient or spatial variation of the magnetic field (T/m). 
The viscous drag force acting on a particle is 
Fj=fU (5.2) 
Where U is the velocity difference (or relative velocity) between the particle and the 
fluid and / is the friction coefficient. From Stoke's law of friction, in the case of a 
spherical particle, 
f = 6xjua (5.3) 
In Eq. 5.3, a is the radius of the sphere and fi the viscosity of the fluid. Friction 
factors for such shapes as cylinders and spheroids are available in the literature. 
Nevertheless, magnetically aggregated particles often depart from simple analytical 
shapes. In this case, the aggregated particle is assimilated to a spherical particle with 
hydrodynamic radius a^ The hydrodynamic radius is the radius of a hypothetical sphere 
that experiences the same friction force as the actual non-spherical particle. The friction 
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tensor [/] of non spherical magnetic aggregates describes the resistance to flow of non 
spherical particles in three dimensions. 
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In Eq. 5.4, magnetic clusters are regarded as non spherical particles with their long 
axis oriented along the direction of main magnetic field. They can be considered as 
having a different hydrodynamic radius for each direction of space. In the context of 
drug targeting, magnetic forces are used to guide drug loaded magnetic particles. 
Application of an external magnetic force Fmag on a microparticle or a cluster will 




Magnetic aggregation strongly affects the hydrodynamic interactions between the 
particles and the surrounding fluid since aggregates and individual particle volumes, 
densities and shapes differ significantly. This work aims at evaluating the effects of 
magnetic aggregation and at studying the parameters influencing geometry, volume and 
density of magnetic aggregates and hence affecting their magnetophoretic velocity. 
5.4 Magnetic dipole-dipole interaction 
Magnetic interaction originates from the magnetic fields and magnetic field gradients 
generated by magnetized particles in their surrounding space. It is a dipolar force where 
the interaction energy is both a function of the distance between particles and the angle 
between the direction of the magnetic field and the centerline between the magnetic 
particles (a straight line through the centers of both particles) as given in 
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where M, and Mj are the magnetizations of particles i andj respectively with radiuses 
a, and a, and separated by distance r, a is the angle between the magnetic field direction 
and the particle center line and po is the magnetic permeability of vacuum [143]. 
In the case of ferromagnetic particles, the magnetization M is a non-linear function of 
the magnetic field amplitude. It can be obtained from a magnetization curve measured 
using a magnetic properties measuring system such as a Vibrating Sample 
Magnetometer (VSM) for example. The strength of the magnetic interaction increases 
with the magnetization of the particles, hence with the magnetic field. Nevertheless, at 
high magnetic field (in the order of one Tesla), the magnetization reaches a plateau value 
called saturation magnetization (Msat). Beyond this state, the magnetic attraction 
between particles cannot increase any further with the amplitude of the magnetic field. 
The magnetic interaction force can be both attractive and repulsive depending on the 
orientation of the particles with regards to the direction of the magnetic field. Because of 
this sign dependence of the magnetic potential over particle orientation, when becoming 
magnetically aggregated, magnetic particles form chains that tend to orient themselves 
along the direction of the magnetic field. The DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, 
Overbeek) theory predicts that the magnetic interaction potential becomes predominant 
over other colloidal interaction as the magnetic moment of the particles increases [141]. 
In general, the magnetic potential has a longer range in comparison to the van der Waals 
and electrostatic potentials [187]. Nevertheless, particle size is a parameter that modifies 
the balance between the magnetic potential and the other colloidal potentials. As a 
matter of fact, the magnetic force is proportional to particle volume, while the van der 
Waals and electrostatic forces are functions of the particles radius. Therefore, the 
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magnetic potential decreases faster and becomes less influential as smaller particles are 
considered. In the context of this project where we rely on concentrated suspensions of 
large and strongly magnetized particles in the intense field of an MRI system, the 
magnetic interaction overcomes the repulsive colloidal potentials and magnetic 
aggregation occurs. 
Both experimental studies and computer simulation agree on the fact that strong 
dipole-dipole interaction results into short flexible chains which amount and length grow 
with an increase in the concentration of the suspension and in the strength of the external 
magnetic field. Magnetic clusters grow using large particles as nuclei that capture the 
smaller particles [128]. Aggregates in real ferrofluids are made of a small number of 
large particles in the center and small particles at the edge [142]. Polydispersity in size 
of the suspensions causes the aggregates formed to depart from a linear chain 
configuration [128,142]. It causes small particles to also be able to aggregate side by 
side rather than only in linear configuration. As a matter of fact the influence of the 
attractive interaction between large particles and small particles dominates over the 
influence of the repulsive interaction between small particles. Therefore, small particles 
that have been captured by larger ones can stand in a side by side configuration even 
though they tend to repel each other [128]. 
A measurement of aggregate density is provided by the fractal dimension. In two 
dimensions it was found to vary between 1.0 and 1.6 [143]. It decreases with increasing 
magnetic susceptibility or magnetic field but increases with particle concentration. 
The effect of shear on aggregate size depends on the balance between shear forces and 
magnetic forces. The non-dimensional ratio of the shear forces to the magnetic forces is 




where y is the rate of shear [144,145]. 
For low values of the Mason number, shear will lead to an increase in aggregate size 
[146] while a reduction in aggregate size will occur at high values of the Mason number. 
In the context of MRI actuated targeted therapies, low Mason numbers and shear 
enhanced aggregation are encountered inside the bore of the MRI while high Mason 
numbers and shear induced aggregate breakdown occur when the patient or the set-up 
exits the MRI bore. 
5.5 Materials and methods 
5.5.1 Magnetic suspension 
A magnetic suspension (BioMag BM547, Bangs Laboratories, IN, USA, commercial 
concentration: 45mg/ml) containing Fe3C>4 magnetic particles in distilled water with an 
average particle diameter of 10.5 \xm was used. Size distribution (Malvern Mastersizer 
S, Worcestershire, UK) is displayed in figure 5.1. In this work, the suspending fluid is 
Delonized (DI) water. Figure 5.2 provides a magnetization curve of the Fe3C>4 
suspension used (Walker Scientific VSM, Worcester, MA, USA). 
5.5.2 Electromagnet set-up 
A stereomicroscope (Stemi 11, Carl Zeiss GmbH, Germany) was adapted on an 
electromagnet (GMW 5403, Power and Buckley, New Zealand) (figure 5.3). The 
magnetic field amplitude was 0.4T (measured using a Lake Shore 450 Gaussmeter with 
a transverse hall probe (Lake Shore Cryotronics, Inc., OH, USA)). From figure 5.2, the 
magnetization of the suspension at B=0.4T is Mo.4T= 48.7emu/g. When the current was 
turned off, the ferromagnetic poles of the electromagnet kept a remanent field in the 
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order of 1.5*10~3T. Several concentrations of the magnetic suspension were tested: 
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Figure 5.1: Size distribution of the Fe304 magnetic suspension without magnetic field. 
The magnetic suspension was injected manually using a syringe in a 1mm wide and 
100|im deep Poly(Methyl MethAcrylate) (PMMA) fluidic channel under the objective of 
the microscope. The magnetic field was then applied while low residual flow subsisted 
during the aggregation process. A videocamera (DCR-HC1000, Sony, Japan) was fitted 
to the microscope and connected to a computer to record the aggregation behaviour of 
the magnetic suspension. Image analysis was performed over three images for each 
concentration using software SigmaScan (Systat Software Inc., San Jose, CA, USA). A 
few additional experiments were conducted in order to examine the effect of stronger 
flow on the aggregates. A flow was applied manually after aggregation had reached a 
stable state. The current in the electromagnet was either on or off during the injection. 
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Magnetic Field (T) 
Figure 5.2 : Magnetization curve of Fe304 magnetic suspension. 
Figure 5.3 : Microscope-Electromagnet set-up. 
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5.5.3 MRI set-up 
The effect of higher magnetic field and constant shear was evaluated using an MRI 
set-up. From figure 5.2, the magnetization of the suspension at B=1.5T is Mi.57 = 
58emu/g. A PMMA Y-shaped MRI steering fluidic channel with a rectangular cross 
section (length = 20mm, width = 2.5mm, depth = 0.3mm) was centered inside a 1.5T 
Siemens Avanto scanner (Siemens, Erlangen, Germany). The main branch of the 
channel was oriented along the horizontal transverse axis of the MRI scanner (JC axis) 
causing the flow to be orthogonal to the direction of the magnetic field there. Size 
measurements were carried out in the outlet branches where the angle between the flow 
and the magnetic field was +30 and -30 degrees. The flow was generated by two syringe 
pumps (New Era Pump Systems, Inc., NY, USA) with amplitude 0.55ml/min which 
corresponds to an average velocity of 12.2mm/s and 6.1mm/s in the main branch and in 
the outlet branches of the channel respectively. The magnetic suspension with 
concentration: 1.125mg/ml was injected in the channel through a three way valve. An 
MRI compatible camera (MRC systems GmbH, Heidelberg, Germany) was fastened on 
top of the fluidic channel and recorded the behaviour of the aggregated suspension as it 
was flowing through the channel. A Light Emitting Diode (LED) was used for 
transmission lighting of the fluidic channel. Channel depth (0.3mm) was chosen so that 
it was smaller than the depth of focus of the camera in order to monitor the entirety of 
the particulate flow. Manual aggregate size measurement over randomly selected frames 
from 5 experimental video files (10 frames per video file) was performed using software 
Zeiss Axiovision software (Carl Zeiss GmbH, Germany). 
5.6 Results 
Figure 5.4 and video 5.1 show the images captured with the camera using the 
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By comparing the low and high field pictures of each concentration, it can be seen 
that larger particles are nuclei for cluster formation. The polydispersity of the suspension 
can be appreciated by the fact that aggregates are of finite length (as predicted by [142]) 
with particles able to also aggregate side by side rather that only in linear configuration 
(as predicted by [128]). The smallest particles cannot be seen individually but their 
presence is revealed by the shade of brown that becomes darker in the background of the 
images with increasing concentration. 
When aggregated (field=0.4T), these smallest particles are captured by the clusters 
grown on the largest particles. When concentration is between 1.125 and 4.5mg/ml, one 
can see this effect leaves the brown shade of the background (between the clusters) of 
the aggregated images less dark than the background of the corresponding non-
aggregated images. 
This behaviour can be related with the results of [128] where the authors observe that 
the larger particles form chainlike structures, that the smaller particles disperse as single 
particles throughout the space among the clusters and that the particles that do not 
belong to the clusters are separated clearly from the particles in the clusters. This last 
statement is also predicted by [142]. 
Figure 5.5 shows the length of aggregates major axis which average value follows a 
linear trend as a function of suspension concentration. The spread of the distribution 
increases with concentration. This is attributed to the fact that smaller aggregates would 
form in between the larger aggregates where the concentration appears as locally lower. 
It is to note that aggregates smaller than approximately luxn were difficultly quantifiable 
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Figure 5.5 : Box plots show variations of major axis length of aggregates as a function of Fe304 
concentration under the influence of a 0.4T magnetic field. 
The boxes have lines at the lower quartile, median, and upper quartile values. The lines 
(whiskers) extending from each end of the boxes show the extent of the rest of the data. Outliers 
(plus signs) are data with values beyond the ends of the whiskers. The datapoints were 
superimposed on the graph (circles) and a line joining the average values of each distribution was 
drawn. 
As seen on Figure 5.6, aggregate area follows a trend that is proportional to the major 
axis length with exponent 1.41. This is a quantification of larger aggregates' more 
elongated shape. As a matter of fact, isotropic growth would follow a square dependence 
between area and length. 
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Figure 5.6 : Aggregate area versus major axis length. 
The data originating from each concentration can be seen from left to right with a different 
symbol: circles (0.563mg/ml), pluses (1.125mg/ml), diamonds (2.25mg/ml), squares (4.5mg/ml). 
This last statement is confirmed by the trend of the shape factor's graph that follows 
the -0.5 exponent of the major axis length (figure 5.7). The shape factor is defined as 
SF - 4nAIP2 where A and P are the area and perimeter of the aggregate respectively. It is 
equal to 1 for a circular particle and decreases with elongation. These data demonstrate 
the possibility to modulate aggregate size and geometry accordingly to the experimental 
conditions of a given steering experiment by acting on the concentration of the 
suspension. 
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Major Axis Length (um) 
Figure 5.7 : Aggregate shape factor versus major axis length. 
The data originating from each concentration can be seen from left to right with a different 
symbol: circles (0.563mg/ml), pluses (1.125mg/ml), diamonds (2.25mg/ml), squares (4.5mg/ml). 
Data of figures 5.4 to 5.7 was complemented by evaluating the effect of applying a 
higher and constant flow on the same suspension once static magnetization has been 
achieved using the MRI set-up. Other effects such as lumen diameter of the channels and 
tubing used are also expected to play significant role. Figure 5.8 shows cumulative 
counts of aggregate length measurements that were obtained through image analysis of 
video frames captured during the injection of the particles inside the MRI. 
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Figure 5.8 : Length distribution of shear enhanced aggregation of the magnetic suspension in 
MRI. Suspension concentration was 1.125mg/ml. 
The effect of higher shear, tubing and of the slightly higher magnetization of the 
particles in the MRI magnetic field caused the 1.125mg/ml concentration to display 
aggregate lengths of 692 +/- 472fxm as can be seen on video 5.2. This average length is 
almost 12 times larger than the data of Figure 5.5 for the same concentration. It is to note 
that the average length is likely to have been overestimated since the resolution of the 
camera did not allow the measurement of the aggregates smaller than approximately 
100|im. In the case of the injection of the magnetic microparticles inside the bore of the 
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MRI, shear is applied while a high enough magnetic field is present. In this regime of 
low Mason numbers, magnetic attraction between the particles is strong enough to 
sustain viscous forces and orthokinetic aggregation of the existing aggregates occurs 
when shear is applied. Larger aggregates capture the smaller ones leading to the 
formation of even larger sized aggregates. While being injected within the bore of an 
MRI system, the particles are subjected to shear within the tubing or catheters used. One 
should therefore expect a shear induced increase of aggregate size in the bore of an MRI 
scanner. 
High Mason numbers correspond to regimes where the shear forces are comparatively 
stronger than the magnetic forces. A similar behaviour will occur when removing the 
patient outside of the MRI scanner. The stiffness of aggregates wedged inside small 
arteries will drop as the magnetic interaction decreases. The aggregates are expected to 
break apart under the forces existing in the blood vessels and the magnetic particles 
would be carried farther down the vascular path they had been steered towards. If their 
size is sufficient, they will wedge in smaller arteries. In the opposite case, they are 
expected to exit the capillary network and to scatter in the vascular system. Low and 
high Mason numbers regimes were produced using the electromagnet set-up and can be 
observed in video 5.3. Aggregate size increases if shear is applied while the magnetic 
field is turned on. On the other hand, viscous forces overcome magnetic attraction and 
the aggregates collapse into single particles when shear is applied after turning the 
magnetic field off. 
5.7 Discussion 
In order to tune the behaviour of the suspension to the parameters of the magnetic 
steering experiment, one can act on each one of the following parameters: ionic content, 
viscosity and electromagnetic properties of the suspending fluid, the magnetic properties 
of the particles, their diameter, their volume fraction and the amplitude of the magnetic 
field (until magnetic saturation of the particle is reached). The influence of shear inside 
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the MRI increases the size of the aggregates. When subjected to a flow when inside the 
MRI, the smaller aggregates and individual particles are captured by the larger ones 
leading to much larger aggregates sizes. Therefore, shear and the way particles are 
injected in a set-up is another method the experimenter can use to affect the size and 
geometry of the aggregates. Of all these parameters and for a given experimental set-up 
and magnetic suspension, the most convenient one to vary for the magnetic steering 
experimenter is the concentration of the particles in the suspension. Therefore, we 
propose the starting point of steering experiments to be the choice of a magnetic 
suspension followed by the tuning of aggregate size to configuration of the magnetic 
steering set-up by acting on the suspension's concentration. 
MRI steering of magnetic microparticles is a multivariate problem. Due to the 
complexity of the MRI drug targeting project, we chose to adopt a step by step approach 
and start with guiding the particles in the medium arteries. Once this step is well 
documented, we will focus our efforts on smaller arteries towards microcirculation. 
Therefore, the aggregates we are currently looking for must allow steering in vessels 
with 1 to 3mm wide lumens. The MRI compatible size measurement method and the list 
of the parameters that can be used to affect aggregates size and geometry proposed here 
are the tools required to assess whether aggregate dimensions are appropriate to the 
pursued arterial size range. As described, magnetic aggregation significantly affects the 
magnetophoretic velocity achieved by magnetic particles. Future works to model the 
magnetophoretic velocity of aggregates will need to be carried out to study several 
parameters in more detail: aggregate volume and density (3D fractal dimension) in order 
to better estimate the magnetic force, geometry and 3D aggregate hydrodynamic 
diameter tensor for viscous drag calculation, viscous wall retardation effect and friction 
force between the particles/aggregates and channel walls as a function of the angle 
between the flow and the direction of magnetization since these forces work against the 
magnetic force. Finally, adverse effects such as viscous resuspension [138] and diffusion 
might play significant roles in some cases. 
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Since magnetic aggregation of the particles in MRI steering appears inevitable, the 
experimenter must try to make the most of it and get it to affect the steering efficiency in 
the most positive way possible. The application of this MRI steering technology being 
chemoembolization, the maximum size of the clusters must be set by the lumen of the 
smallest vessels the experimenter wants to target. Standard particles for Transcatheter 
Arterial Embolization (TAE) and Transcatheter Arterial ChemoEmbolization (TACE) 
are as large as several hundred micrometers [14,188]. Magnetic aggregation appears to 
be a valid solution to the design constraints originating from the wide range of 
physiological parameters existing in the vascular system. As a matter of fact, in the 
context of MRI targeted chemo-embolization, magnetic particles need to flow from 
millimeter sized arteries with flow velocities as high as several tens of cm/s to vessels as 
small as 5-100um with flow velocities below lcm/s. Individual particles small enough to 
flow through the microcirculation will not be adapted to larger arteries due to their low 
magnetophoretic velocity. On the other hand, a particle large enough to sustain the flow 
of large arteries will embolize prematurely and will not be able to reach the vicinity of a 
tumor. Magnetic suspensions with controlled aggregation properties could be designed 
in order to form aggregates adapted to large arteries upon injection. While reaching 
smaller vessels, the design of the particles would cause the aggregates to dissolve in 
order to comply with the geometry of the vascular system. When the individual particles 
reach vessels with small enough sizes, they will wedge and perform the embolization 
therapy. The compliance of magnetic aggregates with vessel geometry will have to be 
studied in more details in order to define the design parameters of the particles (Mason 
number, magnetic moment, surfactants and colloidal properties). 
5.8 Conclusion 
Throughout this study, we have worked at identifying the parameters and studying the 
process of magnetic aggregation in the context of MRI guidance of magnetic particles. 
Experiments were conducted on the aggregation of magnetic particles in a magnetic 
field. The data obtained demonstrates that aggregating particles form clusters with a 
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longer axis oriented along the direction of the magnetic field. With the electromagnet 
set-up, their average length appeared to be a linear function of the suspension 
concentration. The application of shear can either lead to aggregate collapse or growth 
depending on the balance between shear forces and magnetic forces. Aggregation can 
facilitate magnetic steering by increasing the influence of the magnetic propulsion force 
over the viscous friction forces. Future work should include precise estimations of the 
magnetophoretic velocity of magnetic aggregates, the fraction of aggregated versus non-
aggregated particles and the compliance of the aggregates. 
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Chapitre 6 : Article - MRI Steering of Aggregating 
Magnetic Microparticles for Enhanced 
Therapeutic Efficacy in Cancer Targeting 
6.1 Title page 
Jean-Baptiste Mathieu1, Sylvain Martel1 
'NanoRobotics Laboratory, Department of Computer and Software Engineering and 
Institute of Biomedical Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Montreal 
(Quebec) Canada. 
Statut: Article en cours de revision par le journal Magnetic Resonance in Medicine. 
Soumis le 25 fevrier 2009. 
6.2 Abstract 
Upgraded gradients coils can effectively enhance the MRI steering of magnetic 
microparticles in a branching channel. Applications of this method are direct MRI 
targeting of magnetic embolization agents for oncologic applications. A magnetic 
suspension containing Fe304 magnetic particles (Avg. dia. 10.5um) was injected inside 
a y-shaped microfluidic channel. Magnetic gradients of 0, 50, 100, 200 and 400mT/m 
were applied (5 times each in a randomized order) on the magnetic particles 
perpendicularly to the flow by a custom built gradient coil inside a 1.5T MRI scanner. 
Characterization of the steering efficiency was performed by: videos analyses and 
quantification of the particles by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Highest 
magnetic particles steering efficiencies of 0.99 and 0.75 were obtained with 400mT/m 
gradient amplitude by video analyses and AAS respectively compared to 0.5 with 
OmT/m amplitude. Steering efficiency increases with higher magnetic gradients, larger 
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particles (or aggregates), higher magnetizations and lower flows. The technological 
limitation of the approach is the need for an MRI gradient amplitude increase to a few 
hundred mT/m. The predictions of the proposed theoretical model appear to be in the 
proper order of magnitude but could benefit from future refinements in the estimation of 
some physical parameters. 
Keywords: MRI Steering, Magnetic Microparticles, Gradient Coils, Direct Cancer 
Targeting 
6.3 Introduction 
Magnetic targeting traditionally aims at attracting circulating magnetic particles in a 
selected region of the body using external magnets [68,69,77]. The most common 
targeting strategy relies on injecting the particles intravenously then on positioning a 
strong magnet next to the tissue to be targeted. It was demonstrated that this approach 
could improve tumor remission and that toxicity was reduced by lowering dosages in 
healthy tissues [189]. Even though state-of-the-art magnetic carriers are available 
[75,186,190], magnetic targeting in deep tissues is still limited by the use of external 
magnets as explained in [80]. In fact, the use of external magnets restricts the targeting 
possibilities to organs that are close to the skin and does not allow precise control over 
the trajectory of the magnetic particles. 
MRI systems can overcome the limitations of magnetic targeting by becoming the core 
element of a targeting platform that will deal with the position of the magnetic particle 
bolus from the release catheter, through the arterial system to the targeted area of the 
body [10,94,149]. Actually, guidance forces can be applied along any direction on 
magnetic particles through vectorial sum of the fields generated by the three orthogonal 
magnetic gradient coils used for MRI image encoding [26,95]. Gradient coils can act 
without depth limitations since they offer constant amplitude over regions as wide as 
50cm. Moreover, the high sensitivity of MRI systems to magnetic susceptibility 
differences [8,22,76,191] combined with fast imaging sequences allows real-time in vivo 
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imaging of the biodistribution of the particles, which is an important advantage over 
conventional magnetic drug targeting. Finally, the real-time software architecture of 
modern MRI systems makes it possible to link tracking information and guidance force 
in order to establish closed loop control over the position of the particle bolus. In [149], 
automatic control of a wireless millimeter sized bead was achieved in the carotid artery 
of a live swine. The present paper aims at gathering concrete experimental data 
concerning the behavior of MRI-guided magnetic suspensions in order to prepare 
subsequent steps in the demonstration and optimization of the therapeutic efficacy of 
MRI-based navigational platform for endovascular micro-devices for the treatment of 
cancer. 
Thus, the purpose of our study was to prospectively identify, by using a magnetic 
microparticle suspension flowing in a branching channel under the influence of a 
magnetic gradient in an MRI scanner, the parameters that influence MRI steering 
efficiency of magnetic microparticulate agents and to formulate associated scaling laws 
as well as design constraints. 
6.4 Materials and methods 
6.4.1 Magnetic suspension 
A magnetic suspension (BioMag BM547, Bangs Laboratories, IN, USA) containing 
Fe3C>4 magnetic particles in deionized water with an average particle diameter of 10.5um 
(Fig. 6.9) was used (Malvern Mastersizer S, Worcestershire, UK). Magnetization of the 
particles inside the MRI is M/.57=58emu/g and was measured using a Vibrating Sample 
Magnetometer (VSM) (Walker Scientific, Worcester, MA, USA) 
6.4.2 MRI steering experiments 
A v-shaped fluidic channel with a rectangular cross section (length = 20mm, width = 
2.5mm, depth = 0.3mm) was centered inside a 1.5T Siemens Avanto scanner (Siemens, 
Erlangen, Germany) and placed inside a custom built Maxwell pair gradient coil with an 
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efficiency of 22.15mT/m/A. The channel was oriented along the horizontal transverse 
(x) axis of the MRI scanner. The magnetic gradient was directed along the longitudinal 
(z) axis of the scanner (orthogonal to the flow inside the channel). An MRI compatible 
camera (MRC systems GmbH, Heidelberg, Germany) was fastened on top of the fluidic 
channel. A Light Emitting Diode (LED) was used for transmission lighting of the fluidic 
channel. Channel depth (300um) was chosen so that it was smaller than the depth of 
focus of the camera in order to monitor the entirety of the particulate flow. The magnetic 
suspension at a concentration of 1.125mg/ml was injected in the channel through a three 
way valve. The flow was generated by two syringe pumps (New Era Pump Systems, 
Inc., NY, USA) while the magnetic gradient was turned on (0, 50, 100, 200 and 
400mT/m). Experiments were performed so that each gradient amplitude was repeated 
five times in a randomized order. Moreover, the channel outlet (left or right) to be 
targeted was alternated between each experiment by inverting the gradient polarity in a 
randomized fashion. The flow in the channel was 0.55ml/min which corresponds to an 
average flow velocity of 12.2mm/s. 
Characterization of the steering efficiency was performed using the following 
methods. Software MatLab (The Mathworks, MA, USA) was used in order to average 
video data over several thousands of frames and obtain density images of the position of 
particles in the channel. Five video files (one per gradient amplitude) were processed. 
The second method was manual aggregate size measurement over randomly selected 
frames from the same 5 video files (10 frames per video file). Zeiss Axiovision software 
(Carl Zeiss GmbH, Germany) was used for manual data gathering. In order to perform 
the volume weighting of curve b in Fig. 6.2, the volume of aggregates was estimated 
from manual length measurement as V « L" where V, the volume of an aggregate, was 
related to aggregate length L by the exponent 1 <a<3. While a = 1 corresponds to 
anisotropic aggregate growth made of strictly linear chains of particles, a = 3, 
corresponds to isotropically growing aggregates that keep the same proportions as they 
grow longer. Values of a = 1,2 and 3 were plotted in order to provide an estimation of 
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the impact of aggregate volume weighting on steering efficiency. This approach could 
be a simplification since it assumes that aggregates with various lengths display the 
same aspect ratio. It is to note that steering efficiency should be 0.5 with gradient 
amplitude OmT/m for curve b. Efficiency without volume weighting had an acceptable 
value of 0.51. The deviation from 0.5 at amplitude OmT/m is amplified to 0.58 (a = 2) in 
curve b due to the volume weighting. Nevertheless, it was chosen to present the data as 
is. The third method was Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). The suspension was 
collected at both outlets of the y-shaped channel and the iron content of each vial was 
measured using a S series Thermo Scientific AAS system (Thermo Fisher Scientific, 
MA, USA). 
6.4.3 Theoretical model 
A theoretical model is proposed to estimate the steering efficiency of magnetic 
particles guided in a symmetrical branching vessel. The trajectories of the particles in a 
non dimensional representation of the channel are calculated under the influence of a 
Poiseuille flow and of the magnetic field gradient. A so called geometry factor is used 
and is related to the steering efficiency based on geometric considerations. More details 
can be found in the appendix. 
6.5 Results 
6.5.1 Video image analysis 
Figure 6.1 shows the video image data for five steering experiments with different 
gradient amplitudes. In column 1, magnetically aggregated particles are flowing through 
the channel as can be seen on the supplemental video 6.1. The aggregates are oriented 
along the direction of the main magnetic field of the MRI system Bo (vertical) and move 
under the influence of the flow (left to right) and magnetic gradient (bottom to top in 
these videos). When the gradient is not applied (line 1 of the figure), aggregates flow 
indifferently through both outlets of the channel. 
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Figure 6.1: Video Image Analysis of the magnetic steering experiments. 
Each line represents a different gradient amplitude. Column one depicts raw images from the 
video files without any processing. Column two shows composite images obtained by averaging the 
video files over several thousands of frames. Column three shows the histograms of aggregate sizes 
in the Top and Bottom outlets of the channel as well as the sum of each histogram (Top+Bottom). 
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As the gradient amplitude increases (lines 2 to 5), the aggregates are more numerous 
in the top channel outlet. Some aggregates tend to accumulate at the branch of the 
channel. Compared to the overall aggregate flow, the amount of particles that takes part 
in the islet formation appears relatively small. Column 2 shows composite images 
obtained through the averaging of each video. These aggregate position density plots 
provide a global visual understanding of aggregate trajectories during steering 
experiments. Red parts of the images represent areas that are most dense with aggregate 
passage whereas blue parts of the image represent the least dense areas. Due to the 
dependence of image intensity over aggregate velocity, these composite images are 
intended for qualitative understanding of the phenomenon and were not used for steering 
efficiency quantification. For example, image intensity is lower in the left branch of the 
channel (before the channel splits) because the flow velocity is higher there. Conversely, 
the central islets are overrepresented because they are stationary over several successive 
frames. Column 3 contains aggregate size distribution histograms that were obtained 
through manual measurement over 10 randomly selected frames per video file depicted 
in this figure. Shear enhanced magnetic aggregation [146] of the magnetic suspension 
results in aggregate lengths of 692 + 472um. The "Top" and "Bottom" histograms show 
the size distributions for the top and bottom channel outlets respectively. The "Top + 
Bottom" histograms are the sum of the "Top" and the "Bottom" histograms and 
represent the total number of aggregates of each size that exits the channel over the 10 
frames that were analyzed per video. 
Consistently with the magnetic steering model described in the appendix, these 
results represent the situation where the geometry factors of the aggregates increase with 
gradient amplitude. They also imply that larger aggregates have higher magnetophoretic 
velocity and geometry factor than smaller aggregates since they are efficiently steered 
with lower gradient amplitude. These phenomena can be observed in Fig. 1 column 1 
where larger aggregates appear to be properly steered with lower gradient amplitude 
than smaller aggregates. This is confirmed in column 3 where larger aggregates are the 
first to disappear from the "Bottom" histograms as gradient amplitude increases. 
no 
6.5.2 Steering efficiency 
Figure 6.2 shows steering efficiency data from theoretical analysis (curve a), image 
analyses (curve b), AAS measurements (curve c) and a tentative fit (curve d) of image 
analyses over AAS measurements. 
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Figure 6.2 : Steering efficiency data 
from a) theoretical analysis, b) volume weighed video image analyses (main curve a = 2, lower 
whisker a = 1, upper whisker a = 3), c) AAS measurements (whiskers show extent of AAS data for 
each gradient amplitude (n=5)), d) curve fitting between curve b and c (a = 2 and slow fraction = 
50%). The vertical line shows the effect a non-modified clinical MRI scanner with a 40mT/m and a 
50% duty cycle would have on the steering efficiency. 
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The theoretical analysis (curve a) is based on the proposed model (see appendix) 
applied to the size measurement histogram of Fig. 6.9. It shows the ideal behavior of the 
suspension where particles are assumed to be spherical and effects such as aggregation, 
wall friction, viscous wall retardation, diffusion and viscous resuspension [138] are not 
taken into account. The image based steering efficiency (curve b) is obtained from the 
ratio of the area under the "Top" histogram to the area under "Top + Bottom" histogram 
displayed in Fig. 6.1. Since large aggregates contain more material than small ones and 
therefore have more impact on the steering efficiency, this ratio is weighted according to 
the volume of the aggregates in the size distribution histogram as described in the 
methods section. Comparing curves a and b, shows that aggregates visible on video 
frames have a higher efficiency than what the theory predicted for non-aggregated 
particles since they reach steering efficiencies above 95% with gradient amplitudes as 
low as lOOmT/m. AAS measurements were performed in order to obtain data over the 
entirety of the iron contained in each vial without particle size limitations. AAS data 
(curve c) is volume weighted since it is directly related to the mass of particles contained 
in each vial. Variability in the data is attributed to the sensitivity of the flow and fluidic 
set-up to several parameters such as outlet flow and inlet tubing orientation. The AAS 
curve increases faster at first than the theoretical curve (curve a). Similarly to video data 
(curve b) it reaches a plateau value over 1 OOmT/m. Nevertheless, unlike what could be 
expected from theory it seems to be less influenced by increasing gradient amplitudes 
before it reaches a steering efficiency of 1 and even becomes inferior to curve a above 
280mT/m. 
This difference between video and AAS data could be attributed to the contribution of 
the small aggregates and non-aggregated particles that cannot be detected by the current 
optical system. AAS data would reflect the behavior of two fractions of the suspension: 
one fraction (fast fraction) that responds to magnetic gradients with a higher efficiency 
than theory, another fraction (slow fraction) of the suspension that responds to magnetic 
gradients with a lower efficiency than theory. The fast fraction would consist of large 
aggregates that respond to the magnetic gradients with faster magnetophoretic velocities 
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than predicted for non-aggregated particles. The fast fraction includes the aggregates 
detected in the video analysis and its lower size limit is currently unknown. Its effect can 
be observed at low gradient amplitudes both in the video and AAS data where steering 
efficiency increases faster than what the theory would predict for a non-aggregated 
suspension. Above lOOmT/m, while the video analysis reaches a steering efficiency of 
0.99, the AAS curve does not exceed approximately 0.75. The slow fraction would 
consist of aggregates and non-aggregated particles that are small enough so that the 
effect of the magnetic gradient becomes less influential compared to viscous friction and 
adverse effects that are not part of the theoretical model such as wall friction, viscous 
wall retardation, diffusion or viscous resuspension. This slow fraction would be the 
reason why the AAS curve increases more slowly that the theoretical curve after the fast 
fraction has reached a steering efficiency of 1. Curve d represents a curve fitting of 
curve b over curve c using a slow fraction of 50% of the suspension that would 
contribute with a steering efficiency of 0.5 regardless of gradient amplitude. This 
corresponds to a worst case where a slow fraction would only experience a negligible 
influence from the magnetic gradients. Even though the AAS curve seems to reach a 
plateau value, the variability in the data could mask a slow increase of the steering 
efficiency with gradient amplitude. 
6.6 Discussion 
For a given channel and flow velocity, the MRI steering experiments and models 
showed that steering efficiency increases with the amplitude of the magnetic gradient, 
the magnetization of the particles and the size of the aggregates. The largest magnetic 
entities achieve higher magnetophoretic velocities and therefore, need lower magnetic 
gradient amplitudes to be steered efficiently. Magnetic gradient amplitudes provided by 
standard MRI scanners appear to be limited (vertical line on Fig. 2). Therefore, the 
development of upgraded gradient coils with amplitudes in the order of a few hundred 
mT/m is suggested for actuation. Since this set of coils would not switch fast enough, the 
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standard imaging coils would still be used for imaging. A time multiplexed mode of 
operation is proposed. 
The collective behavior of individual particles contributing to magnetic aggregates 
appears to be a valid solution to the design constraints originating from the wide range 
of lumens sizes and blood flows existing in the vascular system. As a matter of fact, in 
the context of MRI targeted chemo-embolization, magnetic particles need to flow from 
millimeter sized arteries with flow velocities as high as several tens of cm/s to vessels as 
small as 5-100um with flow velocities below lcm/s. An individual particle small enough 
to flow through the microcirculation will not be adapted to larger arteries due to its low 
magnetophoretic velocity. On the other hand, a particle large enough to sustain the flow 
of large arteries will embolize prematurely and will not be able to reach the vicinity of a 
tumor. Magnetic suspensions with controlled aggregation properties could be designed 
in order to form millimetric aggregates adapted to high flows in large arteries upon 
injection. While reaching smaller vessels, the design of the particles would cause the 
aggregates to dissolve in order to comply with the geometry of the vascular system. The 
compliance of magnetic aggregates with vessel geometry will have to be studied in more 
details in order to define the design parameters of the particles (Mason number, 
magnetic moment, surfactants and colloidal properties). When the individual particles 
reach vessels with small enough sizes, they will wedge and perform the embolization 
therapy. 
Video data concerning the larger aggregates yield steering efficiencies that are higher 
than predictions, while AAS data concerning the overall suspension yield lower 
efficiencies. Hence, future studies need to be dedicated at quantifying and optimizing the 
fraction of the suspension that takes part in the larger aggregates. Video image analysis 
is a useful tool since it allows direct measurement of aggregate behavior in the MRI and 
correlations between the aggregate size and steering efficiency. Due to the resolution of 
the camera system used in this work, video analysis is limited in its ability to quantify 
the behavior of aggregates and unbounded particles smaller than approximately 100-
114 
200um. Therefore, image based steering efficiency data reflects the behavior of particles 
and aggregates that are larger than this limit. An enhanced MRI compatible optical 
system could be used in order to completely monitor the trajectories of the smallest 
particles present in the suspension. AAS does not have particle size limitations. 
Nevertheless, its drawback is that the data can neither be correlated with magnetic 
aggregate sizes nor to particle size distributions. As a matter of fact, aggregates are no 
longer present after the vials exit the MRI scanner and particle size information is lost 
since AAS quantifies the amount of iron that is present in the vials after the particles 
have been atomized. 
A trajectory based model was proposed to predict the steering efficiency outcome of 
magnetic steering experiments. The predictions of the magnetic steering model are in the 
right order of magnitude. A related theoretical approach was proposed in [135,192] 
where magnetic aggregation was also neglected. In their studies, the theoretical and 
experimental data correlate closely. Their experimental parameters tended to reduce 
magnetic aggregation when compared to ours (lower magnetic field (0.125-0.5T), 
smaller particles (dia. 1.7um), lower concentration (0.04mg/ml), and lower 
magnetization (10.65emu/g)). This demonstrates that trajectory based theoretical 
approaches are very valuable and that additional work to expand them to aggregating 
suspensions would refine their predictions and eventually optimize the steering 
efficiency. For that purpose, one should characterize the behavior of the suspension and 
the magnetophoretic velocity of particles and aggregates. Several parameters need to be 
studied in more detail: aggregate volume and density (3D fractal dimension) in order to 
better estimate the magnetic force, geometry and 3D aggregate hydrodynamic diameter 
tensor for viscous drag calculation, viscous wall retardation effect and friction force 
between the particles/aggregates and channel walls as a function of the angle between 
the flow and the direction of magnetization since these forces work against the magnetic 
force. Finally, adverse effects such as viscous resuspension [138] and diffusion might 
play significant roles in some cases. 
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6.7 Conclusions 
Throughout this study, we have worked at identifying and studying the impact of the 
parameters of importance in the context of MRI steering of magnetic particles. Our data 
showed that magnetic particles could be steered in a particular branch of a bifurcation. 
The real-time magnetic navigation capabilities of MRI are expected to bring major 
improvements to the field of magnetic targeting. The first goal being MRI targeted 
chemo-embolization of liver tumors. In patients with intermediate stage HCC 
chemoembolization leads to 23% improvement in the 2-year survival compared with 
conservative therapy [11,193]. These results could be further improved by MRI steering 
that can be used to propel and track magnetic embolization agents from a release 
catheter towards a specific target. Moreover, the availability of MR guidance enables 
simultaneous monitoring of liver and tumor perfusion that could become very interesting 
imaging endpoints during embolization therapy [194]. Hence, MRI would be the core 
element of the platform and would provide propulsion, tracking and real-time control. 
For a given vessel, the steering efficiency can be enhanced with higher magnetic 
gradients, larger aggregates and lower flow rates. Aggregation can facilitate magnetic 
steering by increasing the influence of the magnetic propulsion force over the viscous 
friction forces. Aggregation could be a valid strategy to cope with the wide range of 
physiological parameters encountered in the human vascular system. Future theoretical 
work should include precise estimations of the magnetophoretic velocity of magnetic 
aggregates, of the fraction of aggregated versus non-aggregated particles and of the 
compliance of magnetic aggregates with vessel geometry. The present study is part of 
the fundamental work involved in the design of an MRI-based navigational platform for 
endovascular micro-devices including micro-particles. It aimed at demonstrating the 
need for a propulsion dedicated magnetic gradient coils and at validating predictions of 
their amplitude requirements (in the order of a few hundreds of mT/m). Another goal 
was to gather concrete experimental data concerning the behavior of an MRI-targeted 
magnetic suspension in order to prepare subsequent steps in the demonstration and 
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optimization of the therapeutic efficacy of this potentially groundbreaking targeting 
approach in the treatment of cancer. 
6.8 Appendix - Model of magnetic steering efficiency 
6.8.1 Steering efficiency and targeting efficiency 
The route through which the particles have to be guided towards the targeted area is 
made of n branches where each branch represents a risk of losing particles towards an 
untargeted area (Fig. 6.3). At a given branch, particles that are located on one side of the 
centerline of the channel will follow the flow streamlines and be naturally sorted 
towards the outlet they are closest to. 
Even though this simple rule implies a symmetrical splitting of the flow between both 
branches of the channel, it can be easily adapted to more complex geometries [166]. A 
rule of thumb for efficient steering states that the magnetic force should be strong 
enough to bring the magnetic microparticles past the centerline of the channel during the 
transit time. This transit time is set by the velocity of the blood flow and by the length of 
the blood vessel. 
The steering efficiency cp, at branch 1 < i < n is defined as the fraction of the number of 
particles steered towards the proper side of branch i over the total number of particles 
going through branch i. 
The overall targeting efficiency O is therefore defined as the fraction of the number of 
particles qt that actually reaches the targeted area over the total number of particles q, 
that was originally injected in the first artery as given by 























<X> = qt/qi=(pi*<p2=81.3% 
Figure 6.3 : Targeting efficiency in a branching fluidic network 
The fraction O has to be high enough to ensure that the dosage of the delivered drug is 
sufficient to induce the desired therapeutic effect. The closer to 1 the overall targeting 
efficiency O is, the more focused and efficient the delivery is. An efficient delivery 
translates to a maximum amount of particles in the tumor and a minimum amount of 
particles in the healthy tissues. 
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6.8.2 Magnetophoretic velocity and arterial system configuration 
The propulsion force induced by an MRI system on a ferromagnetic particle or on an 
aggregate depends on the volume of the ferromagnetic particle but also on the choice of 
the ferromagnetic material and the applied magnetic gradients as shown in 
Fmaene,ic = 0*.V)B = Vferro.(M.V)B. ( 6 . 2 ) 
Where Fmagnetic is the magnetic force (N), in is the magnetic moment of the 
ferromagnetic body (A-nT), M is the magnetization of the material (A/m), Vferro is the 
volume of the ferromagnetic body (m3), B is the magnetic field (T), and Vfi is the 
gradient or spatial variation of the magnetic field (T/m). 
Arterial geometry and blood velocity are of primary importance for magnetic 
steering. A particle traveling through a given blood vessel will acquire its longitudinal 
velocity Ubiood from the local blood flow (Fig. 6.4). Application of an external magnetic 
force on a microparticle or a cluster leads to magnetophoretic velocity 
U =-5=2L (6.3) 
mag r v 7 
For a sphere, / = 67Tjua where ju and a are the viscosity of the fluid and 
radius of the sphere respectively. 
Ideally, and as shown in Fig. 6.4, Ubiood and Umag have to be orthogonal. 
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Figure 6.4 : Blood velocity Uhi,md and magnetophoretic velocity U^g. The parabola represents a 
Poiseuille flow velocity profile. 
Magnetophoretic velocity increases with particle size. Therefore, larger particles (or 
particle clusters) achieve faster magnetophoretic velocities than smaller particles (or 
particle clusters) when subjected to similar gradient amplitude. Fig. 6.5 shows 
predictions of the magnetophoretic velocity in blood of particles or clusters assumed 
spherical and containing 100% volume fraction of Fe3C>4 versus the gradient amplitude 
for various hydrodynamic diameters along the longitudinal axis of various channels. Due 
to wall retardation effects [195], the magnetophoretic velocity decreases as the size of 
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B: 5.00 mm 500 urn 
C: 2.50 mm 
D: 1.00 mm 
E:«> 
F: 2.00 mm 200 \xm 
G:1.00mm 
H: 0.40 mm 
I: oo 
J: 0.40 mm 40 urn 
K: 0.20 mm 
L: 0.08 mm 
• 
M: oo 
N: 0.10 mm 10 urn 
O: 0.05 mm 
P: 0.02 mm 
10-' 10- 10" 10' 
Steering Gradient (T/m) 
10' 10° 
Figure 6.5 : Magnetophoretic velocity vs magnetic gradient amplitude. 
For spherical particles or clusters containing 100% volume Fe304 (M]ST=5Sema/g) with 
hydrodynamic diameters ranging from 10 urn to 500 urn in various vessels sizes. Fluid considered is 
blood with viscosity 3.5 x 103Pa.s. Infinite vessel diameter curves show the magnetophoretic velocity 
in an unbounded fluid. 
As shown in Table 6.1 the geometry and blood velocities encountered in the arterial 
system spans across many orders of magnitude from centimeters to micrometers and 
from meters per second to millimeters per second. An adequate combination of magnetic 
gradient amplitude, particle size, magnetic properties and aggregation behavior needs to 
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be determined accordingly to the specific blood flow conditions and vessel diameters 
that will be encountered in the targeting experiment. 
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+Whitmore, R. L. (1968) Rheology of the 
Circulation (Pergamon Press), p.93 
6.8.3 Geometric determination of steering efficiency 
In order to normalize the impact of arterial system configuration parameters over 
steering efficiency, a dimensionless vessel geometry factor G is introduced as 
G=!L±=E^L (6.4) 
In Eq. 6.4, / and R are respectively the length and radius of the vessel while £// and Ut 
are respectively the longitudinal velocity of the fluid in the vessel and the transversal 
velocity of the particles across the vessel. In this case, they are equivalent to Uuood and 
Umag respectively. 
Fig. 6.6 shows the trajectories of particles with unit radial magnetophoretic velocities 
starting from different radial positions in a vessel of unit radius with unit average 
longitudinal flow velocity. The flow has a parabolic Poiseuille velocity profile that 
causes the trajectories to be curves instead of straight lines in the case that a constant 
flow velocity throughout the radius of the vessel had been considered. 
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Figure 6.6 : Trajectories of magnetic particles with different initial radial positions and unit 
magnetophoretic velocity in a flowing channel of unit radius with unit average flow velocity. 
One can read on the abscissa at which distance along the longitudinal direction of 
the vessel particles with different initial positions cross the centerline of the vessel. Due 
to the unitary format of that graph, the abscissa is also equivalent to the geometry factor. 
One can see that for increasing values of the vessel length (or geometry factor), a 
particle with larger initial radial position can reach the centerline of the vessel and 
therefore be efficiently steered. For example, a channel with a geometry factor of 0.2 
will allow particles with an initial position under +0.1 to be efficiently steered. All the 
particles with initial positions above +0.1 will therefore exit the channel through the 
wrong outlet. On the other hand, channels with geometry factors 4/3 and above will 
allow all the particles to be efficiently steered since even a particle with initial position 
+1 has enough time to reach the centerline. 
Based on the assumption that particles are evenly distributed over the cross-section of 
the vessel when they enter it, this initial position information can be related to the 
steering efficiency (pi. As a matter of fact, the ratio of the vessel area comprised beneath 
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the highest efficiently steered initial position to the total cross section of the vessel (Fig. 
6.7) provides an estimate of the steering efficiency. 
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Figure 6.7 : Ratio of the area comprised beneath a given radial position to the total area of the 
channel provides a measurement of the steering efficiency. Flat and circular channels differ slightly 
in the distribution of their cross-sectional area. 
In conclusion, the trajectory analysis showed in Fig. 6.6 and Fig. 6.7 can be used to 
relate steering efficiency and vessel geometry factor. By putting these geometric 
considerations together, one can obtain the graph of the steering efficiency versus the 
geometry factor (Fig. 6.8). For example, the 0.2 and 4/3 geometry factors considered 
earlier yield theoretical steering efficiencies of 55% and 100% respectively for a flat 
channel. 
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10"5 10"4 10"3 10'2 10'1 10° 101 102 
Geometry Factor 
Figure 6.8 : Steering efficiency as a function of geometry factor in a flat and in a circular 
channel. 
A similar analysis can also be used for magnetic particle trapping against vessel wall. 
In this case, one should follow the trajectory curves of Fig. 6.6 all the way to the lower 
wall of the vessel and read the corresponding geometry factor on the abscissa and the 
initial position on the ordinates. In this case, an 8/3 geomery factor is required to obtain 
100% trapping efficiency. 
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6.8.4 Expansion to polydisperse magnetic suspensions 
The main interest of the previous analysis is that it lends itself naturally well to 
predicting the steering efficiency of a polydisperse suspension. For a single blood vessel, 
particles with different radii will experience different geometry factors since 
magnetophoretic velocity is an increasing function of particle (or aggregate) size. An 
example involving the size distribution of the actual suspension used in this paper's 
experiments will be used to demonstrate the method. It consists in Fe3C>4 particles (MJ.ST 
= 58 emu/g) suspended in water with a size distribution centered on a diameter 10.5p.m. 
Volume fraction distribution versus particle diameter was measured using a Mie light 
scattering granulometry system (Malvern Mastersizer S) and reports the diameters of 
equivalent spheres which would give the same light scattering response as the non-
spherical particles measured. For the rest of the demonstration, the Fe^C^ particles will 
be approximated as spherical and effects of aggregation, wall friction, viscous wall 
retardation, diffusion and viscous resuspension will not be taken into account. As shown 
in Fig. 6.9, each particle diameter under the influence of a magnetic gradient matches to 
a different magnetophoretic velocity. In the same manner, each diameter can be related 
to a different geometry factor for given values of the flow velocity and channel 
dimensions. Fig. 6.9 shows the overall volume fraction distribution of the suspension as 
a function of particle diameter, magnetophoretic velocity and geometry factor based on 
the suspension of Fe3C>4 particles (assumed spherical in calculations) under the influence 
of a 400mT/m gradient in a water flow with 0.0122m/s mean velocity in a 0.02m long 
and 0.0025m wide channel. The interest of obtaining the overall volume fraction 
distribution of the suspension as a function of the geometric factor can be understood 
graphically. 
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Figure 6.9 : Volume fraction distribution and cumulative volume fraction of the Fe304 
suspension used in this paper as a function of particle diameter, magnetophoretic velocity (based on 
a 400mT/m gradient) and geometry factor (based on a 400mT/m gradient, a 0.0122m/s mean flow 
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Figure 6.10 : Volume fraction distribution as a function of the geometry factor. 
For gradient amplitudes 50mT/m, lOOmT/m, 200mT/m and 400mT/m (based on a 0.0122m/s 
mean flow velocity in a 0.02m long and 0.0025m wide channel). Steering efficiency in a flat channel 
(dashed curves) from Fig.8 is superimposed on the graphs. The steered volume fraction distribution 
(shaded region) displays the volume fraction of efficiently steered particles for each value of the 
geometry factor and corresponds to the product of the volume fraction distribution with the steering 
efficiency curve. The geometry factors increase with gradient amplitude and the area of the shaded 
region progressively becomes more important. The overall steering efficiency is calculated as the 
ratio of the area of the shaded region to the area of the overall volume fraction distribution. 
Fig. 6.10 displays the volume fraction distribution of the suspension on the same 
scale as the curve of Fig. 6.8 that relates the steering efficiency to the geometry factor. 
The shaded regions of Fig. 6.10 represent the volume fraction distribution of the 
particles of each radius that are efficiently steered (cross the centerline of the channel). 
They are obtained by multiplying the overall volume fraction distribution with the 
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steering efficiency curve. The steering efficiency of the whole polydisperse suspension 
is obtained by calculating the ratio of the area under the shaded region to the area under 
the overall volume fraction distribution. The closer both curves are, the higher the 
steering efficiency. 
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Chapitre 7 : Preparation au guidage in vivo de 
particules magnetiques 
Bien que les travaux futurs d'optimisation de guidage magnetique decrits dans [28] 
puissent constituer un travail de longue haleine, il n'en demeure pas moins que la 
comprehension actuelle des phenomenes et les modeles developpes permettent de fixer 
les parametres experimentaux suffisamment precis afin d'enregistrer des efficacites de 
guidage significatives bien que non optimales. Par consequent, nous considerons qu'il 
est temps de preparer le transfert des protocoles de guidage vers une preuve de concept 
in vivo. Suite a cette demonstration, l'impact therapeutique de ce guidage sera quantifie 
en utilisant des particules magnetiques de chimioembolisation developpees a cet effet. 
Tel qu'explique dans 1'introduction, le lapin est un modele repandu dans les etudes de 
therapie de tumeurs hepatiques par embolisation. De plus, il se prete aux approches par 
catheters endovasculaires. La premiere etape de la demonstration est done le guidage de 
particules magnetiques dans l'artere hepatique principale du lapin. 
7.1 Anatomie et parametres physiologiques 
L'artere hepatique commune du lapin prend ses origines dans 1'aorte abdominale puis 
dans le tronc celiaque dans 96% des sujets etudies dans [196]. Elle donne ensuite 
naissance a l'artere hepatique propre qui elle-meme forme l'artere hepatique principale. 
L'artere hepatique principale bifurque pour former les arteres hepatiques droite et 
gauche qui alimentent le foie droit et gauche respectivement (figure 8.1). L'angulation 
de l'artere hepatique principale par rapport a la colonne vertebrale de l'animal est 
d'environ 20 a 30 degres. Cependant elle est sujette a des variations inter-individu et 
devrait etre mesuree au cas par cas. 
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Figure 7.1: Fluoroscopic par rayons X avec agent de contraste de 1'artere hepatique du lapin 
Le diametre interieur de 1'artere hepatique principale est d'environ 2.5mm et sa 
longueur d'environ 2cm. Les mesures effectuees avec un systeme Doppler ultrasons 
nous ont fourni une vitesse d'ecoulement moyenne de 19.4cm/s avec des pics depassant 
les 50cm/s (figure 8.2). Le but de Fexperience est de liberer des particules magnetiques 
par catheter dans la section proximale de 1'artere hepatique principale et de les guider a 
l'aide d'un gradient magnetique vers Fartere hepatique droite ou gauche de facon 
selective. 
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Figure 7.2 : Mesure de la vitesse d'ecoulement sanguin dans l'artere hepatique principale par 
Doppler ultrasons 
7.2 Choix des particules 
D'apres [119], la taille minimale des particules d'embolisation a considerer est de 
40um afin d'eviter les risques qu'elles puissent traverser le lit capillaire et atteindre des 
organes non cibles. Compte tenu des vitesses d'ecoulement tres importantes enregistrees 
a partir des mesures par ultrasons, il apparait pertinent d'utiliser des particules de taille 
aussi elevee que possible et de tenter de maximiser la vitesse magnetophoretique. Des 
particules magnetiques d'embolisation biodegradables sont en cours de developpement 
au laboratoire de NanoRobotique. Leur taille et leur chargement magnetique seront 
adaptes aux conditions de l'artere hepatique principale du lapin. En attendant que leur 
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developponent soit finalise, deux suspensions magnetiques de particules monodisperses 
de 42um (chargees a environ 40% en Fe304) et de lOOum (chargees a environ 20% en 
FesCU) de diametre ont ete commandees (Microparticles GmbH, Berlin, Allemagne). Au 
cas ou les vitesses magnetophoretiques des particules envisagees demeuraient trop 
faibles, il sera toujours possible d'augmenter leur taille ou bien d'avoir recours a un 
catheter d'occlusion. Celui-ci sera place ou bien dans l'aorte abdominale ou bien dans 
une artere du tronc celiaque et permettra d'exercer temporairement et au besoin un 
controle sur 1'ecoulement. 
7.3 Bobines de gradients 
La conception d'un insert de gradients de propulsion tridimensionnel est en cours. 
Cependant, etant donne la complexite du developpement associe, sa finalisation pourrait 
prendre un temps considerable. Afin d'accelerer la realisation de la demonstration in 
vivo dont il est question dans ce chapitre, il a ete decide d'utiliser une paire de bobines 
de Maxwell dont le cout et le temps de fabrication sont bien moindres. Dans cette 
configuration, le lapin sera couche entre les deux bobines en travers du tunnel IRM. II 
sera oriente de facon a ce que la direction du gradient produit soit le plus orthogonale 
possible avec la direction principale de 1'artere hepatique principale. La paire de 
Maxwell utilisee dans les articles de cette these a un espace de 7cm entre les deux 
bobines, ce qui est insuffisant pour accueillir un lapin dont la largeur de l'abdomen est 
de l'ordre de 15cm lorsqu'il est couche sur le dos. Afin de permettre a une paire de 
Maxwell suffisamment spacieuse d'accommoder un lapin, il faut augmenter le nombre 
de tours et l'amplitude de courant des bobines. Cette augmentation de puissance requiert 
l'ajout d'un systeme de refroidissement a l'eau. II a ete decide de commander une paire 
de bobines (GMW Associates, CA, USA). Ces bobines sont constitutes de 460 tours 
d'enroulement avec un diametre externe de 395mm et un diametre interne de 166mm. 
Elles peuvent operer a 70A et 29.5V (2.07kW). En configuration de Maxwell, 
l'amplitude maximale du gradient genere par ces bobines peut avoisiner les 1.5T/m. 
Etant donne leur inductance elevee et 1'absence de tout blindage, elles ne peuvent etre 
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montees sur un rail en fibre de verre qui leur permet d'etre amovibles (Fig.8.3) 
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A cause de Tintensite du champ magnetique de TERM, le couple magnetique applique 
sur les bobines comporte des risques importants. Les deux bobines seront connectees 
rigidement par un montage concu afin de resister aux pressions engendrees et de 
permettre au couple agissant sur chaque bobine de s'annuler. De multiples dispositifs de 
securite seront mis en place pour garantir la securite des utilisateurs. Tout d'abord, 
1'amplitude maximale du gradient ne sera probablement pas necessaire et le fait d'operer 
les bobines a faible courant reduit 1'amplitude du couple magnetique agissant sur chaque 
bobine tel que decrit dans T equation 3.8. Un disjoncteur devrait etre place en serie avec 
les bobines afin d'empecher les erreurs de manipulations dans le reglage du courant. De 
plus, des mecanismes d'interblocage (« interlock ») devront etre installes pour couper le 
courant d'alimentation en cas d'evenement imprevu. Par exemple, chaque bobine devra 
etre equipee d'un interrupteur actionne par un barreau aimante ou par un capteur de 
position laser qui coupera le courant lorsque Tangle entre la bobine et le champ 
magnetique de 1'IRM excedera quelques degres. En effet, le couple magnetique applique 
sur les bobines est proportionnel au sinus de Tangle entre la bobine et le champ Bo. II est 
done nul lorsque Tangle est egal a zero. 
7.4 Quantification de Tefficacite de guidage 
La quantification de la repartition des microparticules dans le foie sera faite par deux 
methodes. La premiere methode sera basee sur des images d'IRM. L'experience 
commencera par une serie d'images IRM de controle. Ensuite, les bobines de Maxwell 
seront introduites de part et d'autre de Tanimal et alimentees. Les particules seront 
injectees puis les bobines seront eteintes et retirees du tunnel de TIRM. Des images IRM 
visant a mesurer la repartition des particules dans les differents lobes du foie seront 
executees. Des images T2 et T2* seront prises afin de localiser la repartition des 
particules dans le foie et dans ses differents lobes. Des experiences sont deja en cours 
afin de determiner les parametres d'imagerie optimaux (figure 8.4). 
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Chapitre 8 : Discussion generate 
Les travaux presentes dans [26-29] decrivent les parametres influencant la methode 
d'actionnement magnetique en IRM et ceux requis pour une plateforme IRM adaptee a 
l'actionnement magnetique. 
II a ete demontre qu'il etait possible de guider selectivement des particules 
magnetiques dans un canal divergeant en appliquant un gradient magnetique en IRM 
[26]. Les methodes developpees dans cet article ont ete ameliorees par la suite. De plus, 
certains parametres d'influence tels que l'effet de la polydispersite de taille de la 
suspension magnetique ainsi que les tailles et geometries des agregats magnetiques ont 
ete investigues [27,28]. 
Bien que les modeles proposes restent a approfondir, ils permettent d'affirmer que 
des gradients magnetiques de l'ordre de quelques centaines de milliTeslas par metre sont 
adequats pour induire un effet de guidage sur des microparticules magnetiques. De plus, 
les autres parametres d'importance ont ete determines. Les parametres en question sont 
la vitesse de l'ecoulement, la geometrie du canal, la taille des microparticules, de meme 
que le volume, la densite, la geometrie et la vitesse magnetophoretique des agregats 
magnetiques, la fraction des particules prenant part aux agregats magnetiques mais aussi 
les forces de friction contre les parois, l'effet de retardation visqueuse des parois des 
canaux. Ainsi, dans des cas ou l'amplitude du gradient disponible ne suffirait pas, 
l'utilisateur pourra agir sur ces autres parametres pour ameliorer l'efficacite de guidage. 
Les experiences visant a quantifier leurs impacts devront etre poursuivies. 
Les calculs des repartitions spatiales des particules dans les modeles d'efficacite de 
guidage utilises dans cette these sont bases sur deux approches. Une approche 
numerique iterative pour [26] et une approche par trajectoire pour [28]. Ces methodes 
ont permis de quantifier les impacts des parametres d'importance dans les experiences 
de guidage realisees. Cependant, lors des prochaines etapes du projet, les modeles 
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d'advection-diffusion devraient etre privilegies. En effet, a mesure que les experiences 
de guidage porteront sur des arteres de plus petite taille, la capacite de ces modeles a 
prendre en compte des phenomenes supplementaires diffusifs, advectifs ou 
d'adsorption/desorption sera sans doute tres avantageuse. 
L'optimisation du guidage de particules magnetiques passe, tel que decrit dans [28], 
par une comprehension plus approfondie des parametres qui influencent la taille des 
agregats de particules magnetiques mais aussi la proportion des particules qui entrent 
dans la formation des agregats. Pour ce faire, il a ete mentionne qu'un systeme de 
grossissement optique compatible IRM doit etre adapte sur la camera. Ce montage est en 
cours de developpement. Les pieces optiques ont ete recues et le systeme d'ajustement 
de la mise au point est en train d'etre modifie dans le but de remplacer toutes les 
composantes faites de materiaux ferromagnetiques par des pieces equivalentes qui seront 
compatibles IRM. Une fois le montage finalise, il serait interessant que l'effet du 
cisaillement et des tubes utilises soit etudie de facon systematique. L'effet d'un 
changement de suspension magnetique (changement de proprietes magnetiques, de 
distribution de taille, de geometrie des particules) sur 1'agregation sera aussi a 
investiguer. Les relations entre 1'agregation et le moment magnetique des agregats ainsi 
que sur leurs tenseurs de friction visqueuse, mais aussi la friction entre les 
particules/agregats et les parois des canaux semblent aussi devoir faire l'objet d'etudes 
ulterieures. L'ensemble des donnees recueillies a ete obtenu avec un gradient 
magnetique colineaire au champ magnetique Bo. L'utilisation de bobines de gradient 
transverses d'actionnement de taille reduite pour evaluer le deplacement des particules et 
agregats dans les autres directions est recommandee. L'utilisation du nouveau systeme 
optique compatible IRM et du systeme d'ERM qui a ete livre a 1'Ecole Polytechnique de 
Montreal le 17 Janvier 2009 pour le projet devraient permettre d'importantes avancees 
dans ce domaine (Fig. 9.1). 
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penetrer dans un capillaire ne pourrait pas etre guidee dans une artere de quelques 
millimetres. L'agregation semble etre une reponse a ce probleme puisqu'en permettant a 
de grands nombres de particules de se lier, elle tend a augmenter la vitesse 
magnetophoretique et done a faciliter le guidage de petites particules dans des vaisseaux 
sanguins de taille importante. Ainsi, des particules de faible taille pourront s'agreger 
pour pouvoir etre guidees dans les plus grands vaisseaux traverses puis se morceler afin 
de pouvoir s'adapter aux reductions de taille du systeme arteriel. En effet, les agregats 
ont une certaine capacite a se faire et a se defaire selon la valeur du nombre de Mason 
qui decrit l'equilibre entre les forces hydrodynamiques et l'intensite de l'interaction 
magnetique. On se souviendra des Hots se formant et se desagregeant a la fourche du 
canal dans les videos des experiences de guidage. On peut done s'attendre a ce qu'on 
puisse agir sur les proprietes des agregats pour leur permettre de se decomposer pour 
pouvoir s'adapter a la reduction de la taille de la lumiere des plus petits vaisseaux 
traverses apres avoir permis le guidage des particules dans les arteres moyennes. 
II a ete constate que des suspensions trop concentrees menaient a des obstructions lors 
des experiences menees dans le canal de lOOum de diametre. La capacite des agregats a 
se faire et a se defaire est vraisemblablement reliee a leur rigidite. La rigidite serait elle-
meme le resultat des forces d'attractions entre les particules. Ainsi, il est probablement 
possible d'agir sur elle en ajustant les forces d'interactions entre les particules. E ne 
semble pas souhaitable d'augmenter le nombre de Mason en reduisant la magnetisation 
des particules afin de rendre les agregats moins rigides. En effet, cela affecterait aussi la 
vitesse magnetophoretique. On peut penser a ajuster les autres interactions entre les 
particules. Une augmentation des forces de repulsion aurait pour effet de reduire la 
rigidite des agregats qui pourrait s'apparenter a une augmentation du nombre de Mason. 
On peut penser a augmenter le potentiel de surface des particules pour accroitre la 
repulsion electrostatique. On pourrait aussi avoir recours a une faible couche 
polymerique. En effet, l'interaction magnetique diminue tres rapidement avec la distance 
et la couche polymerique pourrait done reduire son effet sans augmenter trop fortement 
le diametre hydrodynamique des particules ou sans trop reduire la densite des agregats. 
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Cependant, reduire l'effet de l'interaction magnetique pourrait mener a une diminution 
de la taille des agregats. Le controle de la rigidite des agregats reste une question 
ouverte et d'autres strategies visant a l'ajuster sont non seulement envisageables mais 
devraient faire l'objet des etudes fondamentales necessaires a la poursuite du projet. 
Une approche experimentale de quantification des proprietes des agregats obtenus 
experimentalement a fait l'objet d'une partie du travail de cette these. Cependant, toutes 
les proprietes necessaires pour obtenir les vitesses magnetophoretiques de la suspension 
ne sont pas encore completement determinees. II resterait a determiner la densite des 
agregats pour pouvoir calculer exactement l'amplitude de la force magnetique, les 
rayons hydrodynamiques des agregats selon chaque axe de l'espace pour pouvoir 
calculer les forces de friction visqueuses et les effets du cisaillement et des tubulures 
utilisees sur les agregats. Enfin, il se pourrait aussi que la circulation du fluide dans la 
porosite des agregats ajoute a la friction visqueuse calculee en considerant uniquement 
leur enveloppe. Un instrument de mesure par diffusion statique de la lumiere inspire de 
[197] qui serait adapte a 1'IRM pourrait fournir des informations tres interessantes sur la 
taille des agregats et l'effet du cisaillement. 
La demonstration in vivo de guidage magnetique est en cours de preparation tel que 
decrit dans le chapitre 8. Les prochaines etapes dans cette direction sont de poursuivre 
les seances in vivo preparatories afin de completer les travaux concernant les methodes 
de quantification par imagerie et prelevement d'organes et le choix des particules 
utilisees. En parallele, la mise en place des mesures de securite, l'installation et les tests 
des bobines de Maxwell commandees ont deja commence. Une fois ces etapes realisees, 
le protocole interventionnel pourra etre finalise et les essais de guidage in vivo pourront 
avoir lieu. 
Tel que prevu et constate, une efficacite de guidage de 100%, bien que souhaitable, 
n'est pas toujours atteignable, et dans ce cas, une certaine fraction des particules 
emprunte la mauvaise direction. Dans un premier temps, faute de gradient 
141 
d'actionnement tridimensionnel et de logiciel de controle en temps reel, le guidage sera 
limite a la premiere artere dans laquelle les particules auront ete liberees. Ainsi, le 
devenir des particules dans les bifurcations subsequentes ne sera pas encore considere. 
Cependant, au fur et a mesure que les methodes et que la plateforme de guidage seront 
perfectionnees, le guidage des particules se poursuivra dans un deuxieme 
embranchement, puis un troisieme pour s'etendre vers des vaisseaux de plus en plus 
petits. Dans un systeme comportant plusieurs embranchements, les pertes se multiplient 
et l'efficacite de ciblage generate peut etre reduite considerablement. C'est la raison 
pour laquelle, les travaux visant a maximiser l'efficacite de guidage a chaque bifurcation 
doivent etre poursuivis. Cependant, il est a noter que les therapies par embolisation 
actuelles ne permettent aucun guidage sur la distribution des particules une fois liberees 
du catheter. Nous avons la conviction que l'actionnement magnetique permettra 
d'augmenter la selectivity des traitements d'embolisation. La reponse a cette question 
proviendra d'essais in vivo pour mesurer l'impact therapeutique du traitement par 
embolisation de tumeurs hepatiques avec et sans guidage magnetique. 
Puisque la distribution de taille des particules individuelles est predeterminee, il sera 
possible d'agir sur le nombre approximatif de bifurcations qui seront traversees avant 
d'atteindre les vaisseaux dans lesquels elles vont emboliser. A partir d'un certain 
nombre de bifurcations pris en compte par la plateforme de guidage, la strategic de 
controle des particules dans un reseau de canaux bifurquant va devoir etre adaptee. Si le 
volume du bolus injecte est trop faible, il sera difficile de le detecter dans les images 
d'IRM. Si le volume du bolus libere a la sortie du catheter est trop important, les 
dernieres particules injectees viendront d'etre liberees tandis que les premieres particules 
injectees auront deja penetre dans des arteres en aval qui n'auront pas la meme 
orientation que la premiere. Le bolus de particules libere a la sortie du catheter va 
rapidement passer a travers d'un nombre de bifurcations arterielles se multipliant au fur 
et a mesure que la taille des vaisseaux diminue. Assez rapidement, la direction du 
gradient magnetique ne pourra etre adaptee en meme temps a toutes les orientations 
possibles des arteres. Concurremment, une limite de resolution d'imagerie sera 
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rencontree et il deviendra de plus en plus difficile de distinguer individuellement chaque 
vaisseau emprunte par le bolus. II sera question de diriger la force magnetique dans la 
direction generate separant la position globale du bolus et la zone ciblee. Ainsi, en 
misant sur la redondance du systeme vasculaire, il est a esperer que bien que reparti dans 
plusieurs arteres a la fois, une portion accrue des particules sera menee dans la bonne 
direction vers la tumeur. Cette situation est plus complexe que les experiences 
impliquant une seule bifurcation qui sont rassemblees dans cette these. Cependant, les 
memes phenomenes physiques sont attendus et l'effet d'une force magnetique qui ne 
serait pas parfaitement orthogonale a l'ecoulement est assez simple a prendre en compte 
[80]. La methode de calcul de l'efficacite de guidage propose dans [28] pourrait etre 
etendue pour etudier la repartition d'un bolus soumis a une force magnetique homogene 
dans un reseau de canaux bifurquant. Une autre option proposee au laboratoire de 
NanoRobotique est l'utilisation d'un systeme de controle evolutif qui utiliserait des 
petites quantites de particules afin de determiner par essai-erreur une sequence 
d'application de gradients magnetiques qui maximiserait la quantite de particules 
atteignant la tumeur [151]. Une fois cette sequence determinee, des doses therapeutiques 
seraient injectees pendant que la sequence optimale d'application de gradients 
magnetiques serait repetee. 
Dans le domaine du guidage de catheters, il a ete demontre que les gradients 
magnetiques de quelques centaines de milliTeslas par metre d'amplitude pouvaient 
affecter Tangle de deflection de catheters existant sur le marche. Les parametres 
affectant la deflection des catheters sont: l'amplitude du gradient magnetique, le volume 
et le materiau de la tete magnetique, les proprietes mecaniques du catheter, la longueur 
libre du catheter et l'amplitude du champ magnetique ambiant (jusqu'a ce que la 
magnetisation de saturation de la tete magnetique soit atteinte). A taille de tete 
magnetique egale, les deflections atteintes par les systemes de Stereotaxis restent plus 
elevees que celles atteintes avec des amplitudes de gradients de quelques centaines de 
milliTeslas par metre. Si l'amplitude du gradient magnetique disponible reste limitee et 
que les applications le permettent, des deflexions comparables a celles de Stereotaxis 
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semblent pouvoir etre atteintes avec 1'utilisation de tetes magnetiques plus massives. 
Cependant, il y a place a 1'optimisation et il se pourrait que des deflexions plus faibles 
puissent tout de meme faciliter le travail des cliniciens, ameliorer la precision et la 
rapidite du placement du catheter et apporter un autre avantage a 1'utilisation de 1'IRM 
dans le contexte interventionnel. De plus l'approche proposee demeure competitive 
compte tenu du fait que, contrairement aux plateformes Stereotaxis, les systemes d'IRM 
sont deja repandus dans les hopitaux. II est a noter que les tendances predites par les 
principes theoriques de resistance des materiaux, bien que cadrant avec les donnees 
experimentales obtenues, sont theoriquement valides pour des structures mecaniques 
subissant de faibles deformations. Les equations decrivant la deflection des catheters 
devront etre adaptees au fur et a mesure que les deflections enregistrees augmenteront au 
point de s'approcher de celles obtenues par les systemes de Stereotaxis. 
Bien que les bobines d'imagerie standard puissent etre utilisees pour deplacer des 
objets magnetiques [149,150], des amplitudes de gradients plus elevees sont desirables 
et le developpement de bobines de gradients specialement concues pour l'actionnement 
est fortement recommande. Le cout de cette amelioration materielle est estime a une 
fraction du cout total d'une plateforme d'IRM. Le potentiel d'expansion des applications 
de FIRM attendu est juge suffisant pour justifier un investissement additionnel de la part 
des hopitaux. Ces ameliorations materielles devront suivre certaines contraintes. Tout 
d'abord, elles devront respecter les restrictions des organismes de reglementation tels 
que Sante Canada et la FDA en termes de temps de montee. Le controle du temps de 
montee est relativement facile a garantir puisqu'il est gere par l'architecture 
informatique qui pilote les amplificateurs. Cependant, cela pose une contrainte 
additionnelle sur la frequence d'operation du systeme de controle. En effet, tel que decrit 
dans le corps du document, la methode de controle doit alterner gradients magnetiques 
d'actionnement et sequences d'imagerie. Une frequence d'operation plus longue est 
benefique pour chaque phase puisqu'elle se traduit par une puissance d'actionnement 
plus elevee et un signal d'imagerie plus important. Cependant, elle est nuisible aux 
performances et a la stabilite des systemes de controle. Une autre contrainte est la 
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necessite d'avoir recours a un systeme de bobines de gradients distinct pour 
l'actionnement et pour l'imagerie a cause de leurs grandes differences de proprietes 
requiss et de performances. Les interactions inductives et capacitives entre les deux 
systemes de bobines distinctes devront etre limitees autant que possible par des 
blindages adequats et une configuration adaptee afin de maintenir la qualite des images 
produites et d'eviter les effets de couplage electromagnetique. 
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Conclusion 
L'actionnement magnetique de dispositifs medicaux ouvre la porte a 1'amelioration 
de procedures medicales telles que le placement de catheters ou le ciblage d'agents 
therapeutiques. Dans ce domaine, l'utilisation de 1'IRM apparait comme une approche 
tres prometteuse qui offre imagerie, force magnetique d'actionnement homogene et 
capacites temps-reel tout en etant deja une modalite d'imagerie largement presente dans 
les centres de soins. Les travaux presentes dans cette these ont debute par la participation 
a une validation in vivo du principe de navigation magnetique controlee par IRM. Ces 
experiences ont ete mises a profit pour valider les modeles de propulsion magnetique 
developpes pour des billes magnetiques millimetriques. Par la suite, les aspects 
physiques de deux applications ont ete etudies. Ces applications sont la deflexion de 
catheters magnetiques et le guidage de particules magnetiques par IRM. II a ete 
demontre qu'un systeme d'IRM complement^ a l'aide d'un systeme de bobines de 
gradient avec amplitude amelioree etait en mesure d'appliquer une force d'actionnement 
suffisante pour agir sur des catheters equipes d'extremites magnetiques et sur des 
microparticules magnetiques en suspension dans un liquide. Les parametres les plus 
importants ont ete identifies et leur impact a ete quantifie. 
lis peuvent etre resumes comme suit. Tout d'abord, le champ magnetique statique de 
1'IRM est la cause de l'aimantation des corps ferromagnetiques presents dans les 
dispositifs. L'augmentation de l'intensite du champ magnetique permet d'augmenter 
l'amplitude de la force d'actionnement jusqu'a ce qu'elle soit suffisamment elevee pour 
que l'aimantation des corps ferromagnetiques atteigne sa valeur de saturation. II apparait 
que les corps ferromagnetiques doux comportent les meilleures caracteristiques en ce qui 
concerne l'actionnement par IRM. En effet, ils sont capables d'atteindre des valeurs 
d'aimantation de saturation elevees. De plus, il est plus aise de les faire pivoter dans le 
champ de l'ERM que les materiaux ferromagnetiques durs. L'amplitude du gradient 
magnetique est un autre facteur qui permet d'augmenter l'amplitude de la force 
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magnetique. Les appareils d'IRM cliniques ne fournissent pas de gradients d'amplitude 
suffisante pour les applications envisagees. Les modeles developpes dans cette these 
predisent qu'une augmentation d'un ordre de grandeur de l'amplitude du gradient serait 
souhaitable. L'implementation de bobines de gradients dediees a l'actionnement est 
done recommandee. Enfin, un corps ferromagnetique plus massif augmentera les angles 
de deflexion des catheters ainsi que les vitesses magnetophoretiques des particules 
magnetiques. 
Les parametres s'appliquant specifiquement a F amelioration des deflexions atteintes 
par les catheters sont 1'optimisation des proprietes mecaniques du catheter et 
Faugmentation de la longueur libre du catheter. Pour ce qui est du guidage de 
microparticules magnetiques, les experiences et modeles proposes demontrent que les 
parametres specifiques sont la geometrie et Fecoulement existant dans les canaux 
empruntes ainsi que la vitesse atteignable par les particules magnetiques sous Feffet de 
la force magnetique. L'agregation des particules modifie fortement la vitesse 
magnetophoretique attendue. Bien que l'agregation puisse etre influencee par de 
multiples parametres experimentaux, son effet n'est pas encore completement 
caracterise, ce qui introduit une incertitude importante dans les predictions offertes par 
les modeles proposes. 
Sur la base de cette synthese des parametres physiques d'influence, nous sommes en 
mesure d'enoncer des approches potentielles pour les applications de l'actionnement par 
IRM. Tel que mentionne, une augmentation de l'amplitude du gradient magnetique est 
suggeree. Du point de vue de l'actionnement, plus l'amplitude du gradient est elevee, 
plus l'on a de controle sur le dispositif que Fon souhaite deplacer. Cependant, les 
contraintes technologiques de conception et de fabrication des bobines de gradient 
d'IRM limitent l'amplitude qu'il est possible d'envisager. D'apres plusieurs groupes de 
recherche et compagnie specialises dans le domaine, la limite des technologies 
traditionnelles se situerait aux alentours de quelques centaines de mT/m. En se limitant 
done a ce type d'amplitudes, on peut envisager differentes approches pour le guidage de 
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microparticules magnetiques. La premiere option serait d'injecter des particules 
d'embolisation magnetique de tailles similaires a celles utilisees cliniquement (quelques 
centaines de micrometres) en amont de la tumeur a cibler. Ces particules de diametre 
relativement eleve seraient capables d'atteindre des vitesses magnetophoretiques 
importantes avec des gradients de faible amplitude. Si elles sont injectees a faible 
concentration (distance interparticulaire moyenne elevee) de facon a limiter leur 
agregation, elles pourraient se montrer adaptees au guidage dans les arteres de quelques 
millimetres de diametre sans causer d'embolie prematuree. L'inconvenient de cette 
approche est que ces particules seraient trop massives pour atteindre la microcirculation 
tumorale. En reponse a cette limite, on pourrait envisager, comme seconde option, 
1'injection d'agregats magnetiques de taille suffisamment faible pour atteindre la 
microcirculation. Cependant, dans le cas ou le gradient disponible serait trop faible pour 
guider ces agregats dans la macrocirculation, il pourra etre necessaire de reduire la 
vitesse de l'ecoulement par des methodes telles que le gonflement temporaire d'un 
catheter d'occlusion. Une fois les agregats cibles et embolises efficacement dans la 
microcirculation et le patient retire du champ magnetique de 1'IRM, les particules 
magnetiques perdraient leur aimantation et les agregats seraient detruits. Les particules 
individuelles, pourvu que leur taille le permette, pourraient s'emboliser un peu plus loin 
dans la microcirculation et peut etre se rapprocher encore de la tumeur. Pour la troisieme 
option, une suspension de particules magnetique de quelques dizaines de micrometres 
pourrait etre injectee avec une concentration elevee lui permettant de former des 
agregats de taille importante (quelques centaines de micrometres ou de l'ordre du 
millimetre) capables d'atteindre des vitesses magnetophoretiques elevees. Les 
interactions interparticulaires devront etre ajustees de facon a ce que les forces 
hydrodynamiques reduisent la taille des agregats afin qu'ils s'adaptent aux diametres des 
vaisseaux sanguins traverses (nombre de Mason eleve). Les vaisseaux de la 
microcirculation tumorale seront accessibles une fois que la taille des agregats sera 
suffisamment reduite. Cette derniere option, bien que technologiquement plus complexe, 
permettrait de mettre a contribution les phenomenes d'agregation magnetique au profit 
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des besoins du guidage magnetique. Elle permettrait d'envisager de controle et l'auto 
assemblage d'un ensemble de microdispositifs qui par leur comportement collectif 
seraient adaptes a la totalite du systeme vasculaire et apporterait une solution efficace 
aux defis causes par la variabilite de ses parametres physiologiques. 
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Annexe A : Article - Application of MRI Guidance 
Force for Navigation of Magnetic Catheters 
A.1 Title page 
MRI Navigation of Magnetic Catheters 
Jean-Baptiste Mathieu1, Gilles Soulez2, Gilles Beaudoin2, Sylvain Martel1 
]NanoRobotics Laboratory, Department of Computer and Software Engineering and 
Institute of Biomedical Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal (EPM), Montreal 
(Quebec) Canada. 
department of Radiology, University of Montreal and CHUM-Notre Dame, 1560 
Sherbrooke East, Montreal, Qc H2L 4M1, Canada 
Statut: Article en attente de soumission au journal Magnetic Resonance in Medicine 
pour des raisons de depot de brevet. 
A.2 Abstract 
The use of MRI gradient coil actuation is studied in the context of magnetic catheter 
steering. A 2.5 mm magnetic sphere was fastened at the tip of a 5F catheter and a 4mm 
balloon catheter was filled with a magnetic fluid (FesCu ferrofluid). Custom gradient 
coils were used to apply 100, 200 and 400 mT/m gradients on the catheters centered in a 
1.5T scanner. The deflections were measured through camera image analysis and 
compared to the deflection of a Stereotaxis catheter. At 400 mT/m, the measured 
catheter deflections were 11 degrees for the 5F catheter (F4oomT/m = 4.4mN) and 5 
degrees for the balloon catheter (F4oomT/m ~ 2.7mN). Deflections of 28 degrees were 
measured for the Stereotaxis catheter with a force of 8.8mN (applied using suspended 
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weights). Gradient coil actuation can be used to steer catheters and opens the door to 
new applications for MR guidance of endovascular procedures. 
Keywords: MRI Gradient actuation, magnetic catheter steering 
A.3 Introduction 
The use of magnetic fields to guide medical devices inside the human body was first 
proposed in the 1950's [35]. Back then, permanent magnets were considered to remove 
foreign metallic objects from the body. The addition of modern medical imaging 
modalities and computer controlled actuation lead to the magnetic catheter navigation 
platforms proposed by Stereotaxis. Their magnetic tipped catheters can be steered using 
actuated external magnets [198]. Orientation of the catheters is controlled by 
computerized platform acting on the tilt angle of the external magnets. Proper corrective 
action is computed based on tracking information from X-ray projection images. 
Magnetic navigation allows reductions in the procedure and fluoroscopy times and 
increases the precison of the catheter placement [56,59,61,62]. 
Our approach is to use widespread MRI systems both for imaging of the tissues and 
for applying guidance forces on magnetic devices [26,149]. Typical applications would 
be catheter steering and magnetic drug delivery. In fact, MRI systems are able to apply 
forces on magnetic materials using their imaging gradient coils. The magnetic force Fmag 
(N) acting on a magnetized body is proportional to its magnetic moment // (A.m ) and to 
the gradient of the magnetic field VB (T/m) as shown in 
Fmag=(n-V)B=V(M.V)B (A.l) 
In Eq. A.l, M (A/m) is the magnetization of the magnetic material and V (m3) is its 
volume. The magnetization M of ferromagnetic materials first increases with the 
magnetic field until it reaches a plateau state called saturation magnetization. Once the 
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material is saturated, increasing the field value will not provide more magnetic force. 
Therefore, since magnetic materials become saturated in MRI systems with Bo fields of 
1.5T and higher, ways to increase the magnetic force are either to increase the volume of 
the ferromagnetic material or the amplitude of the magnetic field gradient VU. 
The magnetic gradients available in MRI scanners are typically in the range of 
40mT/m. When placed inside the bore of an MRI system, a magnetic material 
experiences no magnetic force when the gradient coils are not energized since V2? = 0. 
The total gradient being the vector sum of each orthogonal component, by supplying 
adequate electric current to each gradient coil, one can apply a force on a magnetic 
material along any direction of space. We have reported the feasibility of this concept in-
vivo in the pig model. Using control software interleaving tracking and steering, a 
wireless 1.5mm chrome steel bead was successfully stabilized, tracked and navigated 
into the carotid artery in cranial and caudal directions with an excursion of 4cm [149]. 
The bead reached terminal velocities between 10 and 13cm/s [150]. This experiment 
shows that displacement control of a ferromagnetic bead is possible within the 
constraints imposed both by a clinical MRI system and by the cardiovascular system. 
Furthermore, these initial results demonstrated the successful integration and 
synchronization of all hardware and software components within tight real-time 
constraints to provide a closed-loop scheme necessary to conduct automatic 
displacement control of magnetic bodies. The goal of this paper is to investigate if this 
concept can be adapted to induce a deflection on magnetic catheters to facilitate 
catheterization procedures. 
A.4 Theory 
A.4.1 Magnetic torques and magnetic materials 
In the context of magnetic catheter steering, the bending moment (Torque) T is the 
sum of the B magnetic field induced torque TB and the magnetic force induced torque 
•» Fmag 
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TB =\ixB (A.2) 
TF =LxF„ 
A mag " 
(A3) 
T = TB+TFm (A.4) 









• M a g 
Coil 2 
Figure A.l : Schematic of the magnetic catheter deflection set-up. 
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The torque TB works at lowering the energy of the system by reducing the angle 
between // and B. There are two ways this can be done: a rotation of the magnetic body 
or a reorientation of its magnetic domains. Permanent (or hard) magnetic materials have 
high BH energy products and important hysteretic losses [199] which causes them to 
strongly resist magnetic domain reorganization. Therefore, they will rather rotate to 
follow the direction of the field rather than reorienting their magnetic domains. That is 
the reason why commercially available magnetic catheters rely on hard magnetic 
materials since they enable steering in the Stereotaxis' orientable field. Conversely, non-
permanent (or soft) magnetic materials have low BH energy products and hysteretic 
losses [199] and will rather reorient their magnetic domains than rotating to follow the 
direction of the field. In MRI, the effect of Eq. A.2 on hard magnetic materials is 
predominant and causes them to stay aligned along the direction of the intense and 
constant Bo field and to strongly resist reorientation. Due to that phenomenon, MRI 
catheter steering should rather rely on soft magnetic materials than on hard magnetic 
materials. In fact, their magnetic domains reorient easily along the direction of Bo as the 
catheter deflects which constantly cancels TB hence minimizing the parasitic effect of 
Eq. A.2 on the deflection (T&TFmag)-
A.4.2 Catheter deflection 
As described in [57,200], the spatial configuration of the catheter is determined given 
its curvature along its length K. 
dd(s) _ d2v(s) _ T(s) 
ds ~ ds2 ~ E(s)I(s) *"(*) = —T
1 = ~ T T ^ = T^TTTT (A-5> 
where s is the arclength along the catheter curve, Ois the deflection angle, vis the 
deflection distance, E (MPa) is Young's modulus of the catheter material and / is the 
area moment of inertia of the catheter as given in 
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l^ti-r?) (A.6) 
where r0 and r, are respectively the outer and inner radiuses of the catheter. 
From [200], in the case of Stereotaxis where T=TB, the deflection distance and angle 
at the tip of the catheter (s=L,) are 
, , \UXB\L2 
\v\ = iC !_L (A.7) 
I Imax 2EI 
. . \uxB\L 2\v\ 
\Q\ = VI L_L = I '™* / A # 8 ) 
I Imax Ej L 
Where Lj is the total length of the catheter. 
On the other hand, in the case of a soft magnetic material in MRI where the bending 
moment is T^Tfmag, 
F L3 
I , = ^ i L ^ i f L = L ( A . 9 ) 
I Imax 3Ej 
F L 3\v\ 
\Q\ _ max • = I Imax j f L s j ^ (A. 10) 
1 lmax 2EI 2L 
Eq. A.9 and A. 10 are derived for small deformations when the difference between L 
and Lj can be considered negligible. Therefore, they are not exact solutions as deflection 
increases since it causes the leverage length L of the magnetic force and hence the 
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bending moment 7Vmag to be reduced. The situation is made more complex since K, V 
and #and 7Vmag are coupled. In fact, Eq. A.9 and A. 10 could be expanded to deal with 
the distinction between L and L,. Nevertheless, in this paper, it was decided not to take it 
into account since the cost of this simplification is only a lowered linearity of the data 
plot as deflection increases. Therefore, Eq. A. 10 was used to calculate the deflection 
angles of the results section from the deflection distance that were measured. Practically, 
it does not change the list of parameters that influence catheter deflection (Fmag, catheter 
length, Young's modulus and area moment of inertia) and it only modifies their impact 
moderately. In the case of Eq. A.7 and A.8, these complications do not intervene since 
the bending moment is not a function of the distance L. 
A.5 Methods 
A.5.1 Gradient coil and MRI system 
Two magnetic coils were set to form a Maxwell pair in order to apply horizontal 
magnetic gradients of 100, 200, 400mT/m along the z axis (longitudinal direction) of a 
1.5T Siemens Avanto scanner (Siemens, Erlangen, Germany). The 400mT/m gradient 
amplitude represents a ten fold increase in gradient strength as compared to what is 
available with an Avanto scanner. 
A.5.2 Catheter deflection 
Catheter deflection distance was measured by image analysis of pictures taken before 
and during the application of the magnetic force. An MRI compatible camera (MRC 
systems GmbH, Heidelberg, Germany) was used to capture the images inside the Avanto 
scanner while a Nikon Coolpix 5700 camera (Nikon, Tokyo, Japan) was used for other 
image acquisitions. 
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A.5,3 Chrome steel sphere 
A Terumo glidecath 5F catheter (OD = 1.64mm) was used for deflection 
measurements. The catheter was clamped between two aluminum plates and its free 
length Li was set to 10cm. One 2.5mm chrome steel sphere (Salem specialty ball, 
Canton, CT, USA) was fastened at the tip of the catheter. Chrome steel is a soft 
magnetic material. Its saturation magnetization Msat = 1.7T and magnetic moment 
ju=9.015xl0~3A.m2 were measured with a Vibrating Sample Magnetometer (Walker 
Scientific, Worcester, MA, USA). The tip of the catheter was centered inside the custom 
made gradient coil (Fig. A.2). 
Figure A.2 : MRI catheter steering set-up. 
The picture shows the Maxwell pair (A) inside the MRI bore. The MRI compatible camera (B) is 
held above the gradient coil by an adjustable stand. A catheter (C) (Terumo glidecath 5F with 2.5 
mm chrome steel sphere) is held between two aluminum plates (D). The catheter's image as 
captured by the camera is projected on a screen behind the MRI bore (E). 
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A.5.3 Balloon catheter filled with ferrofluid 
Superparamagnetic Iron Oxides (SPIO) are MRI contrast agents based on magnetite 
nanoparticles suspended in a carrier fluid. The high sensitivity of MRI to the magnetic 
disturbances caused by these tiny magnetic particles allows the use of highly dilute SPIO 
suspensions to cause high contrast in images. On the other hand, ferrofluids are magnetic 
suspensions that are used in engineering applications (liquid seals for hard drives, liquid 
coolant for loudspeakers). Even though ferrofluids are also magnetic colloidal 
suspensions, they are available in much higher concentrations than SPIO agents. These 
magnetic fluids can also be used for magnetic deflection experiments and their 
saturation magnetization Msat is typically between 0.01 and 0.02T. A balloon catheter 
(Cordis 5F 5 mm x 2 cm x 110cm) was filled with half a milliliter of ferrofluid 
(Ferrotec, San Jose, CA, USA) and placed in the same deflection set-up. The free length 
L, of the catheter was set to 10cm from the clamping to the proximal end of the balloon. 
A.5.4 Magnetic navigation catheter 
The deflection of a Navistar® RMT (Biosense Webster, Inc., CA, USA) was 
measured for comparison purposes. The Navistar® catheter is specifically designed for 
magnetic navigation in conjunction with the Stereotaxis system. The maximum outer 
diameter of the catheter is 2.5mm and the last 7.7cm of it distal end (referred to as 
deflecting tip) are equipped with three hard magnets for magnetic manipulation and 
offer increased flexibility to maximize deflection. MRI steering of this catheter was not 
performed because the embedded hard magnets would have impaired the measurement 
as explained in the theoretical section. Since replacing the hard magnets embedded 
inside the Navistar® catheter by soft magnets would have altered its structural 
properties, it was decided to measure its deflection versus various weights (3.3mN, 
6.2mN, 8.8mN). The free length L, of the catheter was set to 7.7cm which is the length of 
the deflecting tip. The weights were fastened 1.25mm away from the distal tip. 
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A.6 Results 
Table A.l shows the gradients applied on the magnetic catheters in MRI and the 
weights applied on the Navistar catheter. Parentheses show the amplitude of the force 
the magnetic gradient force applied on the glidecath and balloon catheters. 

























Under the same gradient, the balloon catheter develops less magnetic force even 
though it is larger than the chrome steel sphere. In fact, the saturation magnetization of 
the ferrofluid is lower than the chrome steel sphere since a typical ferrofluid may contain 
by volume 5% magnetic solid, 10% surfactant and 85% carrier fluid. Figure A.3 shows 
the deflection of the catheters as recorded by the cameras. Despite a shorter free length, 
the deflection of the Navistar catheter is larger than the 5F and balloon catheter with 
roughly equivalent force. According to the regression line, which slope is larger than the 
5F's and balloon's, for a similar force and length, this catheter will yield 2.2 and 3.25 
times higher deflection angle respectively. This is caused by the fact that its more 
flexible deflecting tip allows enhanced deflection compared to the 5F and balloon 
catheters that maintain a constant stiffness over their whole length. From these results, 
one can conclude that catheters equipped with soft ferromagnetic tips can be deflected 
using magnetic gradients in MRI. There is room for optimization since, for a given 
catheter free length, the deflection can be enhanced using higher magnetic gradients, 
magnetic materials with higher magnetic properties, larger or more numerous magnetic 
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Figure A.3 : Deflection angles as a function of load for three different catheters. 
The current experimental conditions yield deflection data that remains low when 
compared to other studies using Stereotaxis' dedicated system. In [58], deflections 
superior to 90 degrees were recorded. In [56], the rotation force applied on a 2mm long 
magnet that was embedded inside a 0.014" guidewire to obtain a deflection of 90 
degrees was estimated at 0.56g (5.5mN). In order to obtain a similar deflection force 
with a chrome steel magnet this size, gradient amplitude on the order of 3000 to 
4000mT/m would be required. Based on the regression lines obtained from our data and 
assuming the leverage length remains constant while deflection increases, gradients of 
3300mT/m and 7000mT/m would be required for the glidecath and balloon catheters in 
order to achieve deflections of 90 degrees with the same magnetic tips as in the 
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experiments described in this paper. Increasing magnetic tip volume would allow 
significant reductions in gradient amplitude. For example, a 5.1mm diameter chrome 
steel sphere instead of the 2.5mm sphere used here will provide 8.5 times more 
deflection angle for the same gradient amplitude. Hence, in these conditions, 400mT/m 
would be sufficient to reach the 90 degrees deflection angle with the 5F catheter. 
Finally, it is expected that the use of a catheter equipped with a flexible distal end could 
lead to a 2 or 3 fold reduction in gradient amplitude according to the data gathered with 
the Navistar catheter. 
A.7 Discussion 
As demonstrated, MRI can be used not only for imaging but also to displace magnetic 
objects. For a given magnetic material, the magnetic force is proportional to the volume 
of the magnetic body and to the magnetic field gradient. The higher the magnetic force, 
the more a catheter can bend. Even though standard gradient coils can be used to 
displace magnetic objects [149,150], higher gradients are desirable in order to allow the 
magnetic body to be miniaturized [148]. Enhanced gradient coils providing amplitudes 
on the order of 400mT/m could allow catheters with optimized mechanical properties 
and large enough magnetic tips to achieve deflections close to 90 degrees. Nevertheless, 
it seems that tips as small as the ones embedded in the Stereotaxis catheters will require 
gradients in the order of 4T/m to achieve the same deflections. Even though MRI 
steering of magnetic catheters might appear to be limited in terms of achievable 
deflections or magnetic tip miniaturization when compared to those produced by 
Stereotaxis, the versatility, the noninvasiveness and the ubiquity of MRI scanners are 
strong assets of this technique. The effect of MRI catheter deflection on procedure 
duration has not been quantified yet and might prove to be significant even if catheter 
deflections were to remain lower than those achieved by Stereotaxis catheters. 
Enhanced gradient coils will have to comply with FDA's slew rate limit of 3T/s in 
order to ensure safe operation [157]. For that purpose, longer rise time can be used for 
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this particular application. For example, a gradient coil with an amplitude of 400mT/m 
and with an arm of 0.7m would generate a maximum field of 280mT. In order to comply 
with FDA's limit, the minimum rise time should be 93ms. The expansion in the 
application potential of already widespread MRI systems is more than likely to justify 
the additional investment of enhanced gradient coils. In fact, applications of this 
technology are extremely promising. Catheter deflection can be used for RF or 
cryotherapy ablation, electrophysiology procedures and also to facilitate cumbersome 
catheterization procedures during neuro or peripheral embolization procedures. Catheter 
placement can benefit from the 3D imaging capabilities of MRI. As outlined in the result 
section, larger deflections can be made possible by developing higher amplitude gradient 
coils. Moreover, balloon catheters filled with ferrofluids can also be used for magnetic 
deflection. The major advantage of this approach is that they can then be emptied when 
imaging is performed in order to avoid major ferromagnetic artefacts to occur in the 
images. Nevertheless, their low magnetization would require larger gradient amplitudes 
than solid magnetic tips. MRI software and tracking sequences can be developed to 
transmit the deflection desired by the clinician from a haptic interface through the 
gradient coils of the MRI scanner to the magnetic tip of the catheter. Based on previous 
results [149],[26] it appears that MRI actuation could also be used for another 
application: propelling and tracking magnetic embolization agents towards a specific 
target. Our data showed that, if embedded in a magnetic carrier, embolizing particles 
could be steered in a particular branch of a bifurcation. Intelligent computer software 
could be used to process T2* MRI images that are very sensitive to magnetic particles, 
and track the position of the particle bolus in vivo and in real time as it has been done 
previously to navigate a metallic bead [149]. The availability of MR guidance enables 
simultaneous monitoring of liver and tumor perfusion that could become a very 
interesting imaging endpoint during embolization therapy [194]. 
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A.8 Conclusion 
These in vitro experiments on the feasibility of deflecting magnetic catheters in 
combination with previous results show that MRI systems can be used as a magnetic 
catheter navigation platform. This elegant approach would combine a steering magnetic 
force with the 3D and functional imaging capabilities of an MRI scanner. This fertile 
field of research and development could lead to potentially groundbreaking applications 
and enable a whole new array of therapeutic tools and applications for MRI guided 
interventional procedures. 
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